WOJEWODIZKI SZPITAL SPECJALISTYCZINY
im. M. Kopernika w Lodzi

Dziat Zaméwieri Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

_E17263/28/.13%2013 e rocs driaZ?06. 20131,
' Numer sprawy: 28/7P/13

dofyciy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w frybie
przetargu nieograniczonego na dostawe jednorazowych zestawdw obtozen do
zabiegdw operacyjnych dia Wojewddzkiego Szpitala Specijalistycznego im. M. Kopernika
w todzi,

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (1.
Dz. U. 2 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) przekazujemy Panstwu odpowiedzi na zapytania
rtozone do specyfikaciiistotnych warunkdw zamdéwienia.

Pismem nr EZ/263/28/752/2013 z dnia 20.06.2013 r. Zamawiajgey udzielit odpowiedzi na
pytania, kitére zamiescit na stronie internetowe]. Zamawicjgcy dokonuje sprostowania
odpowiedzi ha pytania w zakresie pytania 31 10. Prawidtowe brzmienie odpowiedz to:

Byto pytanie nr 3 dotyczy pak 3 poz. |

Czy Zamawiajqcy dopusci w zakresie fego pakietu rownowazny zestaw do zabiegéw
ortopedycznych o sktadzie :

Fartuch chirurgiczny jatowy wzmocniony z widkniny typu SMMS  w rozmiarze Ix XL o
dtugosci 141cm i 3x L o diugosci 135cm(dtugosci srodkoweyj];

Rekaw na koriczyne w rozmicarze 35x100cm,

Serweta do zabiegéw ortopedycznych o wymiarach — 228x260cm z przylepnym
wycieciem U o wymiarze 20x 100cm,

Kieszen na narzedzia jednokomorowd 33x38cm-1szt

Serweta przylepna o wymiarze 183x183cm

Zestaw zapakowany w kolejnosci okreslonej przez Zamawiajgcego poza serwelqy
orfopedyczng ktéra dia zwiekszenia stabilnodei catego zestawu znajduje sie w ostatniej
warstwie a catos¢ jest zawinieta w serwete na stolik instrurentariuszki. '
Probka zestawu o wylej wymienionych parametrach dotqczona w formie niesteryinej
Pozostate parametry zestawu zgodne z SIWZ.

Odpowiedz: _
Lamawigjgcy podtrzymuje zapisy siwz.

Winng bvé: pytanie 3 dotyczy pak 3 poz. 1.

Czy Zamawigjqcy dopusci w zakresie tego pakietu rownowazny zestaw ~ do zabiegdw -
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Serweta do zabiegdw - orfopedycznych o wymiarach — 228x260cm z przylepnym
wycieciem U o wymiarze 20x 100cm ,

Kieszer na narzedzia jednokomorowa 33x38crm-1szt

serweta przylepna o wymiarze 183x183cm

Zestaw. zapakowany w kolejnosci Okreslonej przez Zamawiagjgcego poza serwelq
orfopedyczng kitdra dla zwiekszenia stabilnoéci catego zestawu znajduje sie w ostatnief
warstwie a catosc jest zawinieta w serwete na stolik instrumentariuszki.

Probka zestawu o wyzej wymienionych parametrach dotgczona w formie niesteryinej
Pozostate parametry zestawu zgodne z SIWZ.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza powyiszy réwnowaziny zestaw do zabiegdw orfopedycznych,
pod warunkiem, ie zestaw zawieral bedzie: 2 szt - kieszeni na narzedzia

jednokomorowe 33x38cm-1szt. Pozostale parametry zestawu zgodne z SIWLZ

Bvio: pytanie 10 dotyczy pak 11 poz. ]

Czy Zamawiajqcy dopusci w zakresie tego pakietu réwnowazny zestaw  uniwersalny o
sktadzie : _

Serweta samoprzylepna gérna o wymiarach 150x250cm

Serwely przylepne boczne o wymiarach 75cmx100cm-2szt

Organizator przewoddw w formie przylepnego paska kidry przyklejony do obtozenia
pozwala na wielokrotne odklejanie | przyklejanie czesci utrzymujqce] przewody w
rozmiarze 4xl4cm

Zestaw zapakowany w kolejnosci okresionej przez Zamawigjgcego poza serwetq 3,24,
ktére dia zwiekszenia stabilnosci catego zestawu znajdujq sie w ostatniej warstwie g
catosc jest zawinieta w serwete na stolik instrumentariuszki.

Probka zestawu o wyzej wymienionych paramefrach dotgczona w formie niesteryinej
Pozostate parametry zestawu zgodne z Siwz

Odpowied?:
Lamawiajgcy podtrzymuje zapisy siwz.

Winng by<: pytanie 10 dofvczvpok ooz |

Czy Zamawigjqey dopusci w zakresie tego pakietu réwnowazny zestaw uniwersalny ©
Sktadzie: T ; Lo
Serwetd samoprzylepna gérna o wymiarach ra0x250cm
- Serwety przylepne boczne o wymiarach 75cmx100cm-2szt o _ -
Organizator przewoddw w formie przylepnego paska ktéry przyklejony dq obfozenia
- pozwala na wielokrotne odklejanie i przyklejanie czesci ufrzymujgcej przewody w.
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Zestaw zapakowany w kolejnosci okredlone] przez Zamawiajgcego poza serwefq 3,24,
ktére dla zwiekszenia stabilnosci catego zestawu znajdujg sie w ostatniej warstwie o
catosc jest zawinieta w serwete na stolik instrumentariuszki.

Prébka zestawu o wyzej wymienionych parametrach dotgczona w formie niesteryinej
Pozostate parametry zestawu zgodne z SIWZ

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza powyiszy rownowaziny zestaw vniwersalny. Pozostale
parametry zestawu zgodne z SIWZ.

Zamawigjgey informuie, i7 dokonuije modyfikacii nastepujacych termindw

a) Termin skiadania ofert okreslony w rozdziale IX pxt. 2 SIWZ - do dnia 4 lipca 2013 roku
do godziny 10.00
b) Termin otwarcia ofert okreslony w rozdziale XlI| pkt. 1 SIWZ — w dniu 4 lipca 2013 roku
O godzinie 11.00

c) Termin wniesienia wadium do dnia 4 lipca 2013 roky

Pozostate postanowienia Specyfikacii isfotnych Warunkdéw Zaméwienia nie ulegaijg
zmianie.

I powazaniem

mgr Wojcient Brrajbor
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