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dotyczy: Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego powyzej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzetu

medycznego oraz wyposazenia dla dwdch sal Bloku Operacyjnego Onkologii WSS im. M,
Kopernika w Lodzi.
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zaméwien publicznych (4. Dz. U.
Z 2010 r. Nr 113 poz. 759) przekazujemy Pahstwu odpowiedzi na zapytania ziozone do
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:

W toku postepowania zostaty zadane hastepujace pytania dotyczace tresci Specyfikacii Istotnych Warunkdw
Zamowienia:
Pakiet 1 - Defibrylator / menitor przenosny - 1 szt.

1.

Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu nowoczesny defibrylator o zakresie energii do 200737 Aktualhie w

defibrylacji, dazy sie do obnizenia maksymainych energii odpowiedzialnych za uszkodzenia serca | jak

osiagniecie celu defibrylacji na podobnym poziomie w poréwnaniu do aparatow posiadajacych WyZszg
maksymalng warto$é¢ energii. Zgodnie z Wytycznymi Resuscytacii - 2010 ERC- zaaprobowanymi przez
Polskg Rade Resuscytacii — niskoenergetyczna defibrylacja dwufazowa o energii 200) zostata wprowadzona
do standardéw postepowania w zakresie w zakresie kwalifikowanej pomocy medycznej (ALS - Advanced
Life Support) zardwno w dziataniach szpitainych jak i przedszpitalnych.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje Zapisy SIWZ.

defibrylatora a w szczegélnoédi na osiggniecie celu defibrylacii.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Czy Zamawiajgcy dopuéci do postepowania  nowoczesny defibrylator  dwufazowy 2z ekranem
monochromatycznym wysokiej rozdzielczodci typu LCD o przekatnej 5,9” (15 cm), ktéry umozliwia bardzo
Wyrazny odczyt zapisu ? Uzytkownik moze dodatkowo dowolnie dla wiasnych potrzeb ustawié kontrast w
zaleznosci od zmieniajacego sie oéwietlenia by uzyskac oczekiwang jakogé odczytu.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania nowoczesny defibrylator, ktéry umozliwia co najmniej 150 min.
monitorowania, co najmniej 120 min. monitorowania I stymulacji, a takze wykonanie 130 wyladowan z
energiy maksymaing 2001 z Jednego akumulatora, ktérego czas fadowania do peinej pojemnosci wynosi
180 minut?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Czy Zamawiajacy dopusc do przetargu  defibrylator dwufazowy, ktérego waga wraz z pelnym
wyposazeniem nie przekracza 7,25 kg? Réznica pomigdzy waga wymagana . 7,0 kg a oferowana przez nas
7,25 kg nie ma realnego wptywu na zasadniczy ceche t. ceche mobilnosci. Nasz defibrylator dodatkowo
wyposazony jest w zintegrowany z uchwytem do przenoszenia defibrylatora modut/wieszak umozliwiajgcy
jego mocowanie do f6zka pacjenta, krzesta kardiologicznego co dadatkowo przyczynia sie do zwiekszenia
jego mobilnosci w ramach transportu wewnatrz i zewnatrz-szpitalnego.

Odpowied:: Zamawiajacy wyraza zgode,
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6. Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania defibrylator o wadze 8,85 kg?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody. :

7. Czy Zamawiajacy dopuci do postepowania defibrylator o zakresie pomiary tetna od 30 do 300
uderzen/minute?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraia zgode..

8. Cyxy Zamawiajaicy dopusci do postepowania defibrylator o zakresie pomiary tetha od 0 do 300
uderzen/minute?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

ekranie defibrylatora. Wymdg wzmocnienia sygnalu na poziomie co najmniej 0,25 do 4 em/mv i 7
pozioméw nastawnych) nie znajduje uzasadnienia od strony praktycznej zaréwno przy odczycie z ekranu
monitora defibrylatora jak réwniez przy wydruku zapisu | ma na cely wylacznie  sztuczng blokade
parametrow technicznych innych czotowych producentéw sprzetu medycznego.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

10. Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania defibrylator z sygnatem wzmocnienia EKG w zakresje: 0,25-
4cm/mV i 5 poziomach? Proponowany przez nas defibrylator umoziiwia dokonanie oceny klinicznej
wyspecyfikowanego odcinka krzywej EKG dzieki opcji zamrozenia krzywej EKG w czasie rzeczywistym na
ekranie defibrylatora, Wymég wzmochienia sygnatu na poziomie co najmniej 0,25 do 4 cm/mV | 7
poziomdw nastawnych) nie znajduje uzasadnienia od strony praktycznej zardwno przy odczycie z ekranu
monitora defibryiatora jak réwniez przy wydruku zapist i ma na cely wylacznie  sztuezna blokade
parametréw technicznych innych czotowych producentéw sprzetu medycznego,

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Defibrylator/monitor przenosny

Pytanie do pkt 3:
11. Czy zamawiajacy dopusci defibrylator z 9 stopniami defibrylacji zewnetrznej?
Odpowiedi: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie do pkt 4:
12. Czy zamawiajacy dopusci defibrylator, ktdrego czas fadowania do energit 200 J wynosi ponizej 6 sekund?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Pytanie do pkt 7:
13. Czy zamawiajacy dopusci defibrylator z wySwietlaczem LCD Blue-Mode 5.7" o wysokim kontekécie?
Odpowiedi: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

II.  Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zaméwien publicznych (4. Dz. U.
Z 2010 r. Nr 113 poz. 759) Zamawiajacy dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamodwienia w zakresie:

Zalgcznika nr2 do STWZ w Zakresie pakietu 2

W zalaczeniu do pisma:
1. Zmieniony Zatacznik nr 2 do SIWZ /pakiet 2/

Pozostale postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia nie ulegaja zmianie.
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