Bl
KO P E R N i K WOIEWGODZKI SZPITAL SPECIALISTYCZNY

im, M. Kopernika w Lodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Lédz

Lz1965]41/234% ] Gerq

k63, dniafkdr.03.2014 1.
Nr sprawy 1/ZP/14

dotyczy: Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego powyzej kwoty 207 000 EURO na dostawy sprzetu
medycznego dla Oddzialu Urologii Ogdinej, Onkologicznej i Czynnosciowej WSS im. M.
Kopernika w todzi.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

I.  Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113 poz. 759) przekazujemy Paistwu odpowiedzi na zapytania ziozone do
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:

W toku postepowania zostaly zadane nastepujace pytania dotyczgce tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia:

Pytanie 1 do pakietu 1, poz. 8

1. Czy Zamawiajacy dopusci aparat, w ktorym w zamian z mozliwos¢ regulacji efektéw dla poszezegdinych
koagulacji, dodano trzy tryby koagulacji forsownej - tnacy, nietnacy | mieszany? Oznacza to, ze w trybie
koagulacji istnieje mozliwosd przecigcia tkanki waska krawedzig noza | koagulacji krawedzia szersza bez
koniecznosci zmiany ustawien. Dodatkowo intensywnos¢ koagulacji jest regulowana parametrami mocy w
zakresie 1-120wW.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2 do pakietu 1, poz. 9

2. Czy Zamawiajacy dopusci aparat, w ktorym uzyskanie réinych efektéw koagulacji natryskowej jest mozliwe
poprzez regulacje mocy w zakresie 1-120W z krokiem co 1W w catym zakresia?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode,
Pytanie 3 do pakietu 1, poz. 10

3. Czy Zamawiajacy dopusci aparat, w ktorym zamiast ciecia bipolarnego istnigje  specjainy tryb
monopolanrego ciecia resekcyinego, przeznaczonego do procedur przezcewkowych wykonywanych z
uzyciem resektoskopdw monopolarnych? Cigcie bipolarne z mocami 100W nie gwarantuje skutecznej pracy
w procedurach przezcewkowych z uzyciem resektoskopu bipolarnego.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 4 do pakietu 1, poz. 10

4. Czy Zamawiajacy wymaga, aby aparat byt wyposazony w specjalny tryb bipolarny do przezcewkowych
resekcji z uzyciem resektoskopéw bipolarnych z mocami ciecia nie mniejszymi niz 300W i koaguiacji nie
mniejszymi niz 200W?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.
Pytanie 5 do pakietu 1, poz. 11

5. Czy Zamawiajacy dopuscl aparat wyposazony wi
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2 gniazda monopolarne uniwersalne, umozliwiajace bezpodrednie podigczenie przewodéw  z wtyczkami
jednopinowymi 4mm i 8mm oraz trzypinowych? Wykonawca gwarantuje bezplatne dostarczenie adaptera
umozliwiajacego podigczenie wtyczek 1-pinowych 5mm. Pozostate gniazda jak w SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6 do pakietu 1, poz. 14

6. Czy Zamawiajacy dopusci aparat, kidry posiada system monitoringu elektrod neutralnych, ktéry informuje
uzytkownika o wszelkich nieprawidlowosciach zwigzanych z dziatanfem efektrod, minimalizujac ryzyko
poparzenia pacjenta? Na panelu aparatu wys’wieﬂone sg ikony obrazujace rodzaj podiaczonej elektrody
(dzielona, niedzielona) ~ aparat sam rozpoznaje rodzaj podfaczonej elektrody. ITkony zmieniaja kolory w
zaleznodci od jakosci kontaktu elektroda — pacjent. Kolor zielony oznacza kontakt dobry, kolor oMy
informuje o pogorszeniu kontaktu efektrody z pacjentem, kontakt czerwony oznacza przerwanie pracy
aparatu | koniecznos¢ sprawdzenia elektrody.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 7 do pakietu 1, poz. 16

7. Czy Zamawiajacy dopusci aparat umozliwiajgcy prace koagulacjg bipolarng w trybie autostart? Aparat
aktywuje sig automatycznie po dotknieciu elektroda do tkanki, Istnieje mozliwos¢ regulacji czasu opéznienia -
autostartu w zakresie 0,5-2,5 sek.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie 8 do pakietu 1, poz. 19

8. Czy Zamawiajacy dopusci standardows elektrode neutralng wielorazowa, silikonowa o pow. okoto 375cm?
(15x25¢m) z 2 pasami mocujacymi i kablem o dt. 4,5m?
Odpowied#: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9 do pakietu 1, poz. 20

9. Czy Zamawiajacy dopusci kabel wielorazowego uzytku do jednorazowych elektrod neutralnych o . 4,5m?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje Zapisy STWZ,

Pytanie 10 do pakietu 1, poz, 21

10. Czy Zamawiajacy dopusci jednorazowa elektrode neutralng z wklejanymi etykietami do protokotu zabiegu
pacjenta, dzielona, o powierzchni 90cm?, wyposazong w pierscieri bezpieczenstwa, samoprzylepna, na
podtozu z elastycznej, wodoodpornej pianki? Elektrody sg pakowane po 100 szt.

Odpowiedi: Zamawiajacy wyraza zgode,

Dotyczy tresci SIWZ:
11. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydtuzenie terminu realizacji zamowienia objetego postepowaniem do 6
tygodni od daty podpisania umowy? Przedmiotem zamdwienia Jest sprzet medyczny, ktéry konfigurowany
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jest zgodnie z wymogami Zamawiajacego, a proces jego produkcji moze zatem zostad rozpoczety dopiero
po podpisaniu umowy z Zamawiajgcym.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Potyczy przedmiotu zamoéwienia — Pakiet nr 3: Fotel urologiczny sterowany elektrycznie ~ 1 sztuka
12, Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania wysokiej jakodci fotel urofogiczny o nastepujacych parametrach:

«  Wysokos¢ siedziska: 640mm — 990mm regulowana elektrycznie, pilotem recznym

e Dlugosé fotela: 1920mm

+  Szerckosc fotela: 550mm

*  Wymiary podstawy fotela: 500mm x 1000mm

»  Wymiary segmentu siedziska: 550mm x 400mm, segment siedziska z wycieciem

+  Wymiary segmentu oparcia plecdw: 550mm x 600mm

»  Wymiary segmentu oparcia glowy: 550mm x 280mm, wyposazonego w dodatkowa poduszke pod gtowe z
regulacjg polozenia

*  Wymiary segmentu oparcia nég: 550mm x 600mm, segment ndg w tatwy sposob zdejmowany

» Dopuszczalne obcigzenie: 150kg

» Obstuga za pomocy pilota recznego

*  Regulacja wysokoéci zagtdwka {mozliwosé demontazu) w zakresie 0 - 80mm

» FElektryczna regulacja kata oparcia segmentu oparcia plecw: 0° ~ + 70°

e Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga: -5° ~ +20°

+«  Wyposazenie:

Zintegrowana z fotelem 31 misa ze stali nierdzewnej

Para listew na segmencie siedzenia

Podpdrki podudzia typu Goepla wyposazone w rzepy

Wieszak z podktadem papierowym umiejscowlony za segmentem glowy

Stojak plyndw infuzyjnych

Podtokietniki — podpdrki infuzyjne reki- 2 szt

3 Kofa zabudowane w podstawie z mozliwoscia blokady przy uzyciu dzwigni noznej,

Uchwyty rak?

AR NENE UE RN

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy: pakiet nr 2
13. Zwracam sig z uprzejma prosba o wylaczenie z pakietu 2 poz. 1, 2, 4 - cystoskop, Zrodlo Swiatta,
resektoskop monopolarny — do odrebnego pakietu np. 2A. Zgoda na naszg prosbe umozliwitaby Panstwu
dogodniejszy wybdr dostawcy przy réwnej konkurencji oraz obnizenie wartoécl cenowej proponowanego
przez Panstwa pakietu. Na rynku polskim fstnieja bowiem producenci, ktére posiadaja wspomniany
asortyment, nie posiadajac jednoczesnie pozostatych produktéw zawartych w pakiecie.
Odpowied?: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Czesc 2
Zapytanie 1
14. Czy Zamawiajacy wydzieli z czesci nr 2 pozycje 3 i pozycje 5 do osobnego pakietu? Pozwoli to wiekszej
liczbie oferentéw wziac udziat w postepowaniu.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czesc 2 poz, 1 — Cystoskop 2 szt.
Zapytanie 2
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Pit, 1
15. Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania paszcz cystoskopowy w rozmiarze 21 Fr spetniajacy pozostale
wymagania. Oferowany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pkt. 2
16. Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania ptaszez cystoskopowy w rozmiarze 19 Fr spetniajacy pozostate
wymagania. Oferowany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pkt. 4
Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania optyke renomowanego producenta z Unif Europejskiej spetniajace
parametry opisane w SIWZ z wygrawerowang na optyce informacja o autoklawowalnoéci z wygrawerowanym nr

katalogowym i seryjnym optyki?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza pod warunkiem spetnienia pozostatych wymogdw SIWZ.

Cze$é 2 poz. 2 - Zrédio éwiatta
Zapytanie 3
Pkt. 5

17. Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania zrédio Swiatla 2 wewnetrzng zapasowa zaréwka i manualnym
przetaczaniem w momencie przepalenia?
Odpowied?: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 4
18. Czy Zamawiajacy dopusd do postepowania element pracujacy resektoskopu zgodny z opisem w ZIWZ
Jednak posiadajacy przytacze pradowe skierowane w dét?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pakiet nr 1 Diatermia /aparat do elektrokoaguiacji/

19. Punkt 3, 4, 10, Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie urzadzenia posiadajacego phynna regulacje maocy z
krokiem co 1W w zakresie do 20W oraz z krokiem co SW w zakresach powyzej w trybach, w ktorych
mozliwa jest regulacja mocy?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

20. Punkt 9. Czy Zamawiajacy dopuéci zaoferowanie urzadzenia z mozliwoécig uzyskania réznych efektéw
koagulacyjnych dla trybu koagulacji natryskowej w zaleznoéci od nastawien mocy?
Odpowiedi: Zamawiajacy wyraza zgode.

21. Punkt 11. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania urzadzenie wyposazone w:
- dwa gniazda uniwersalne pozwalajace na podiaczenie zardwno akcesoridw mono jak i bipolarnych
- jedno gniazdo monopolarne o standardzie wtyczek 3-pinowym
- jedno gniazdo bipolarne w standardzie 2-pin
- jedno gniazdo elektrody neutrainej?
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Gniazda monopolarne umozliwiaja bezboérednie podiaczenie wtykdw 3-pin oraz jednopinowych 4mm. Pozostate

rodzaje wtykéw moga by¢ podiaczone przez adapter dostarczony przez producenta.

Gniazda bipolarne umoziiwiaja bezposrednie podfaczenie wtykdw 2-bolc, 29mm ora

wtykdw moga by¢ podiaczone przez adapter dostarczony przez producenta.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

22. Punkt 12. Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie aparatu, ktory wykrywa nieprawidiowg prace i

sygnalizuje to diwigkowo i wizualnie oraz przerywa prace bez wytgczenia sie urzadzenia?

Odpowied#: Zamawiajacy wyraza zgode,

23. Punkt 13, 14. Prosimy Zamawiajacego o uzasadnienie uzytkowe wymogu uktadu kontrali prawidtowej
aplikacji elektrody neufralnej wzgledem éiektrody czynnej i prawidtowego przylegania catej elektrody do
skéry pacienta. W przypadku uzywania elektrody neutralnej silikonowej, ktdra wymagana jest w
specyfikacji, nie ma mozliwosd monitorowanta powyzszych parametréw. Prosimy o dopuszczenie do
zaoferowania urzadzenia, ktdre umozliwia statg kontrole aplikacji elektrody neutrainej  dzielonej
Jednorazowej oraz kompletu elektrod dzielonych jednorazowych, ktére 53 wyposazone w specjalny pas
brzegowy gwarantujacy rownomieme rozprowadzenie pradu po catej powierzchni elektrody biernej, W
przypadku  uzywania tego rodzaju elektrod nie ma potrzeby kierunkowania jej w stosunku do pola
operacyjnego (elektrody czynnej).Oferowane rozwigzanie zapewnia najwyiszy poziom bezpieczeristwa

podczas zabiegéw elektrochirurgicznych,

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

24. Punkt 21. Czy Zamawiajacy dopusici do zaoferowania elektrode neutraing jednorazowa dzielong,
symetryczng o powierzchni przewodzacej 110 ¢cm2, powierzchni catkowitej 170cm2, Wyposazong w pas
bezpieczerstwa, ktdry gwarantuje réwnomierne rezprowadzenie pradu na elektrodzie, niezaleznie od
kierunku jej aplikacji, uniwersalng dla dzieci | dorostych, powierzchnie kontaktowe pokryte hydrozelem
przewodzacym zapewniajacym maksymalng przyczepnoéé do skéry peina pawierzchnig elektrody, na

podktadzie z pianki polietylenowej, z wklejanymi etykietami do protokotu pacjenta?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza Zgode,

Pytanie nr 1
Dotyczy pakietu nr 2 Pozycji 1: Cystoskop — 2 szt,

25, Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie zestawu réwnowazneqgo ¢ nastepujacych parametrach?
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Z 2 x 4mm. Pozostate rodzaje

Lp. Parametry techniczne

1. Plaszcz cystoskopowy - uretroskopowy, rozm. 21 Fr., z dwoma przylaczami LUER-Lock, z kranikami, z
obturatorem - 1 szt.

2.

Plaszcz cystoskopowy - uretroskepowy, rozm, 19,5 Fr., z dwoma przylaczami LUER-Lock, z kranikami, z

obturatorem - 1 szt
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3. Mostek optyki, z jednym kanatem instrumentowym, z kranikiem - 2 szt.
4 Pojemnik do sterylizacji i przechowywania optyk cystoskopowych o wymiarach 471 x 59 x 54 mm - 2 sz,
5.

Optyka cystoskopowa, kat patrzenia optyki 30 st., diugosé 307 mm, érednica 4 mm, system soczewek
wateczkowych, okular wyposazony w szkietko szafirowe odporne na zarysowania. Wygrawerowana na
optyce informacja potwierdzajaca autoklawowalnoéé oraz nadrukowany numer katalogowy i numer seryjny
optyki. Oznaczenie kolorystyczne na przytaczu éwiattowodu dia $rednicy kompatybilnego éwiattowodu - 2
szt.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 2
Dotyczy pakietu nr 2 pozycji 2: Zrédio $wiatta ~ 1 kpl.

26. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie réwnowainego Zrddia swiatta o nastepujacych

parametrach?
Lp. Parametry techniczne
L. Halogenowe medyczne Zrédic swiatia
2. Zardwka min, 250W
3. Regulacja natezenia odwietlenia
4. Wewnetrzna zardwka zapasowa
3. W przypadku awarii Zardwki manualna zmiana zaréwki na Zapasowa
6.

Swiattowdd érednica 3,5 mm), dtugosé 230 cm - 1 szt. ‘J

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3
Dotyczy pakietu nr 2 pozycji 3: Nefroskop — 1 szt.

27. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie zestawy réwnowaznego o nastepujacych parametrach?

Lp. Parametry techniczne

L. Optyka nefroskopowa, kat patrzenia 12°, szerckokatna, system soczewek waleczkowych; dh 25 ¢m, z
okularem réwnolegtym, kanat instrumentowy zamknigty uszczelky; zawdr z przytaczem LUER-lock do
ptukania, autoklawowalna - 1 szt

2. Ptaszcz nefroskopowy 27 Fr., zawdr z przytaczem LUER-Lock obrotowy, kompatybilny z optyka
nefroskopowa - 1 szt.

3. Obturator kompatyhilny z praszczem nefroskopowym 27 Fr.- 1 szt.

4. Igta punkeyjna do nakiucia kielicha nerkowego umozliwiajaca podanie kontrastu, sktadajgca sie z kaniuli
zewngtrznej oraz wewnetrznej - 1 szt,

5 Drut prowadzacy kompatybilny z igtg punkcying - 1 szt.

5.

Zestaw 7 rozszerzadet teleskopowych o rozmiarach od 9 do 27 Fr., z drutem prowadzacym - 1 kpl.
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' Pojemnik do przechowywania i sterylizacji nefroskopu

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4
Dotyczy pakietu nr 2 pozycji 4: Resektoskop monopolarny - 2 szt.

28. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie zestawu réwnawaznego o nastepujacych parametrach?

Lp. Parametry techniczne _

L. Plaszcz resektoskopu obrotowy, skiadajacy sie z plaszcza zewnetrznego | wewnetrznego, zapewniajacy
ciagly przeplyw medium pluczacego, rozmiar 28 Fr., z izolacja ceramiczng, wyposazony w dwa kraniki z
przytaczami LUER-Lock — 2 szt.

2. Element pracujgcy resektoskopu monopolarnego, aktywny, otwarte obejmy na paice, przytacze przewodu
HF u gbry - 2 szt

3. Obturator kompatybiiny z ptaszczem 28 Fr, - 2 szt.

4.

Przewdd wysokiej czestotliwoéci, monopolarny do resektoskopu - 2 szt.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5
Dotyczy pakietu nr 2 pozydji 5: Litotryptor uitradZwiekowy- 1 kpl.

29. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zacferowanie zestawy rownowaznego o nastepujacych parametrach?

Parametry techniczne

itotryptor ultradzwigkowy — 1 kpl.

System do endoskopowej litotrypsji kamieni ukiadu moczowegdo metoda ultradiwiekowa

Czestotliwose robocza 22-27 kHz

Przetwornik uftradzwickowy autoklawowalny 134 C z pojemnikiem do sterylizacji parowej

Tryb pracy synchronicznej z pompa 553C3

Przetacznik nozny w zestawie, uruchamianie jednoczesne litetryptora i pompy

ompa ssgca do litotryptora — 1 kpl

Rolkowa pompa ssaca do odsysania drobnych ztogow w trakcie litotrypsji

Aktywacja pompy oraz litotryptora przy pomocy jednego przetgcznika noznego

Zakres wydajnosci odsysania do 1,4 litra/min.

Wyswietlacz wartosci wydajnoéci odsysania

Ciénienie odsysania -0,1 bar do -0,6 bar

Pompa wykorzystywana do zabiegdw endourologicznych

Szklany stoj do odsysania wraz z pokrywa i koszem — 1 kpl.

Zestaw drenow silikonowych wielorazowych do ssania — 1 kpl.

Stéj mocowany uchwycie pompy




A% ?i
KO P E R Ni K WOJEWODZKI SZPITAL SPECIJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Lodzi
ul, Pabianicka 62
93-513 kodz

10. Sonda do Jitotrypsji ultradzwiekowej z koronka, z kanatem ssacym , ér. 3,5 mm, dt. 365 mm — 3 szt,
1.

12.

Producent nie przewiduje konserwacji smarem jedynie olejem do instrumentow

Olej do instrumentdw — 2 szt.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy pakietu nr 2

30. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode aby faktura sprzedazowa byta wystawiona na poszczegdlne pozycje
wchodzace w skiad danego zestawu?

Odpowiedi: Zamawiajacy wyraza zgode.

31. Czy w przypadku oferowania wyrobGw spetniajacych wymagania Zamawiajacego ale objetych réing stawka
podatku vat Zamawiajacy zaakceptuje wpisanie w ofercie w kolumnach wartosé netto, vat % oraz wartos¢
brutto dwoch stawek podatkowych?

Odpowiedi: Zamawiajacy wyraia zgode.

32. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydtuzenie terminu dostawy do 8 tygodni od dnia podpisanta umowy?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

33. Czy z uwagi na fakt, iz przedmiot zamdwienia produkowany jest partiami, w celu zapewnienia
gwarantowanego czasu dostawy i utrzymania ciggtoéci dostaw, Zamawiajacy wyrazi zgode na oferowanie
wyrobéw wyprodukowanych w III i IV kwartale 2013 r. oraz w roku 20147

Odpowied?: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

34. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na potwierdzenie wymaganych parametrow technicznych oferowanego
przedmiotu zamdwienia poprzez dotaczenie oryginalnych stron katalogowych producenta w jezyku
angielskim? Katalogi zawierajg doktadne zdjecia narzedzi i wymiary w mm,

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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