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WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 1/ZP/14
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pakiet 1 
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej  i Czynnościowej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________

Numer katalogowy: ____________________________________________

Rok produkcji:____________________

Uwaga: 
Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:
rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Pakiet 1: Diatermia /aparat do elektrokoagulacji/  – 1 sztuka

	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Diatermia chirurgiczna umożliwiająca cięcie i koagulację monopolarne oraz cięcie i  koagulację   bipolarną
	TAK
	

	2. 
	Możliwość programowania aparatury – min. 9 konfiguracji nastaw zapisywanych w pamięci aparatu pod określoną nazwą
	TAK, podać
	

	3. 
	Maksymalna moc cięcia monopolarnego nie mniejsza niż 300W; regulacja z krokiem ( 1W w całym zakresie
	TAK, podać
	

	4. 
	Maksymalna moc koagulacji monopolarnej i bipolarnej nie mniejsza niż 120W; regulacja z krokiem ( 1W w całym zakresie
	TAK, podać
	

	5. 
	Możliwość wyboru rodzaju cięcia monopolarnego: cięcie zwykłe, cięcie w środowisku mokrym
	TAK, podać
	

	6. 
	Możliwość regulacji stopnia hemostazy w każdym trybie cięcia monopolarnego - min. 8 różnych poziomów 
	TAK, podać
	

	7. 
	Możliwość wyboru rodzaju koagulacji monopolarnej: łagodna, intensywna, natryskowa
	TAK, podać
	

	8. 
	Możliwość uzyskania różnych efektów koagulacyjnych dla każdego trybu monopolarnej koagulacji kontaktowej i bipolarnej w skali min. 4-stopniowej (niezależnie od nastawień mocy)
	TAK, podać
	

	9. 
	Możliwość uzyskania różnych efektów koagulacyjnych dla trybu koagulacji natryskowej w skali min. 2-stopniowej (niezależnie od nastawień mocy)
	TAK, podać
	

	10. 
	Maksymalna moc cięcia bipolarnego nie mniejsza niż 100 W; regulacja z krokiem ( 1W w całym zakresie
	TAK, podać
	

	11. 
	Aparat wyposażony w:

 2 gniazda monopolarne uniwersalne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi 4mm i 5mm oraz trzypinowych bez konieczności stosowania dodatkowych łączników, adapterów itp, 

1 gniazdo bipolarne, 

1 gniazdo elektrody neutralnej
	TAK
	

	12. 
	Wykrywanie nieprawidłowej pracy i sygnalizacja wizualna i dźwiękowa w połączeniu z wyłączeniem się aparatu
	TAK
	

	13. 
	Układy kontroli:
- prawidłowej aplikacji elektrody neutralnej względem elektrody czynnej

- prawidłowego przylegania całej elektrody do skóry pacjenta,
- układ kontroli czasu aktywacji
	TAK,  podać
	

	14. 
	Funkcja (-e) dodatkowej ochrony przed poparzeniem pacjenta w miejscu aplikacji elektrody neutralnej, uwzględniająca m.in. wielkość elektrody, dawkowaną moc, własności skóry, itd. - włączana przez użytkownika np. przy operacji pacjentów wyniszczonych
	TAK, podać
	

	15. 
	Automatyczny tryb regulacji mocy w trakcie cięcia i koagulacji
	TAK
	

	16. 
	Praca koagulacją bipolarną w trybie auto-stop 
	TAK
	

	17. 
	Wyposażenie
	
	

	18. 
	Włącznik nożny podwójny do aktywacji wszystkich funkcji- 1szt
	TAK
	

	19. 
	Elektroda neutralna wielorazowa, silikonowa pow. min. 500 cm2 z 2 pasami mocującymi i kablem o dł. min 5m – 1 kpl.
	TAK, podać
	

	20. 
	Kabel wielorazowego użytku do jednorazowych elektrod neutralnych dł. min 5 m. – 1 szt.
	TAK, podać
	

	21. 
	Jednorazowa elektroda neutralna z wklejanymi etykietami do protokołu zabiegu pacjenta, dzielona o powierzchni min 90 ( 5 cm2, z zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym 23 cm2 ( 2 cm2  , samoprzylepna, na elastycznym podłożu z włókniny – 50 szt
	TAK, podać
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 1/ZP/14

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pakiet 2 poz. 1
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej  i Czynnościowej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________

Rok produkcji:____________________

Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Pakiet 2 poz. 1: Cystoskop  – 2 sztuki
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Płaszcz cystoskopowy - uretroskopowy, rozm. 22 Fr., z dwoma przyłączami LUER-Lock, z kranikami, z obturatorem - 1 szt.
	Tak
	

	2. 
	Płaszcz cystoskopowy - uretroskopowy, rozm. 20 Fr., z dwoma przyłączami LUER-Lock, z kranikami, z obturatorem - 1 szt.
	Tak
	

	3. 
	Mostek optyki, z jednym kanałem instrumentowym, z kranikiem - 2 szt.
	Tak
	

	4. 
	Pojemnik do sterylizacji i przechowywania dwóch optyk cystoskopowych, wym. zew. 446 x 90 x 45 mm - 2 szt.
	Tak
	

	5. 
	Optyka cystoskopowa,  kąt patrzenia optyki 30 st., długość 30 cm, średnica 4 mm, system soczewek wałeczkowych, okular wyposażony w szkiełko szafirowe odporne na zarysowania. Wygrawerowana na optyce słowna informacja potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu - 2 szt.
	Tak
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 1/ZP/14

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pakiet 2 poz. 2
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej  i Czynnościowej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________

Rok produkcji:____________________

Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Pakiet 2 poz. 2: Źródło światła  – 1 kpl.
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Halogenowe medyczne źródło światła 
	Tak
	

	2. 
	Żarówka min. 250W
	Tak
	

	3. 
	Regulacja natężenia oświetlenia
	Tak
	

	4. 
	Wewnętrzna żarówka zapasowa   
	Tak
	

	5. 
	W przypadku awarii żarówki automatyczna zmiana żarówki na zapasową
	Tak
	

	6. 
	Światłowód średnica 3,5 mm, długość 230 cm - 1 szt.
	Tak
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 1/ZP/14

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pakiet 2 poz. 3
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej  i Czynnościowej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________

Rok produkcji:____________________

Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Pakiet 2 poz. 3: Nefroskop – 1 sztuka

	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Optyka nefroskopowa, kąt patrzenia 6°, szerokokątna, system soczewek wałeczkowych; dł. 25 cm, z okularem równoległym, zamykany kanał instrumentowy z uszczelką; zawór z przyłączem LUER-lock do płukania, autoklawowalna - 1 szt.
	Tak
	

	2. 
	Płaszcz nefroskopowy 26 Fr., zawór z przyłączem LUER-Lock obrotowy, kompatybilny z optyką nefroskopową - 1 szt.
	Tak
	

	3. 
	Obturator kompatybilny z płaszczem nefroskopowym 26 Fr.- 1 szt.
	Tak
	

	4. 
	Igła punkcyjna do nakłucia kielicha nerkowego umożliwiająca podanie kontrastu, składająca się z kaniuli zewnętrznej oraz wewnętrznej - 1 szt.
	Tak
	

	5. 
	Drut prowadzący kompatybilny z igłą punkcyjną - 1 szt.
	Tak
	

	6. 
	Zestaw rozszerzadeł teleskopowych Alkena o rozmiarach 9, 12, 15, 18, 21, 24 Fr., 2 giętkie druty z kulką i 2 sztywne druty z kulką - 1 kpl.
	Tak
	

	7. 
	Pojemnik do przechowywania i sterylizacji nefroskopu
	Tak
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 1/ZP/14

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pakiet 2 poz. 4
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej  i Czynnościowej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________

Rok produkcji:____________________

Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Pakiet nr 2 poz. 4: Resektoskop monopolarny – 2 sztuki
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Płaszcz resektoskopu obrotowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, zapewniający ciągły przepływ medium płuczącego, rozmiar 28 Fr., z izolacją ceramiczną, wyposażony w dwa obrotowe kraniki z przyłączami LUER-Lock – 2 szt.
	Tak
	

	2. 
	Element pracujący resektoskopu monopolarnego, aktywny, pełne obejmy na palce, przyłącze przewodu HF u góry - 2 szt.
	Tak
	

	3. 
	Obturator kompatybilny z płaszczem 28 Fr. - 2 szt.
	Tak
	

	4. 
	Przewód wysokiej częstotliwości, monopolarny do resektoskopu - 2 szt. 
	Tak
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 1/ZP/14

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pakiet 2 poz. 5
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej  i Czynnościowej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________

Rok produkcji:____________________

Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Pakiet nr 2 poz. 5: Litotryptor ultradźwiękowy – 1 kpl.
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	Litotryptor ultradźwiękowy – 1 kpl.

	1. 
	System do endoskopowej litotrypsji kamieni układu moczowego metodą ultradźwiękową
	Tak
	

	2. 
	Częstotliwość robocza ok. 26 000 Hz
	Tak
	

	3. 
	Przetwornik ultradźwiękowy autoklawowalny 134̊ C z pojemnikiem do sterylizacji parowej
	Tak
	

	4. 
	Tryb pracy synchronicznej z pompą ssącą
	Tak
	

	5. 
	Przełącznik nożny dwustopniowy w zestawie, pierwszy stopień uruchamianie tylko pompę, drugi stopień dodatkowo aktywuje litotryptor
	Tak
	

	Pompa ssąca do litotryptora – 1 kpl

	1. 
	Rolkowa pompa ssąca do odsysania drobnych złogów w trakcie litotrypsji
	Tak
	

	2. 
	Aktywacja pompy oraz litotryptora przy pomocy jednego przełącznika nożnego
	Tak
	

	3. 
	Zakres regulacji wydajności odsysania 0-1000 ml/min.
	Tak
	

	4. 
	Cyfrowy wyświetlacz ustawionej wartości wydajności odsysania
	Tak
	

	5. 
	Ciśnienie odsysania  min. 0,4 max. 0,5 bar wartość stała
	Tak
	

	6. 
	Możliwość wykorzystania pompy jako pompy płuczącej podczas operacji laparoskopowych
	Tak
	

	7. 
	Szklany słój do odsysania wraz z pokrywą i koszem – 1 kpl.
	Tak
	

	8. 
	Zestaw drenów silikonowych wielorazowych do ssania – 1 kpl.
	Tak
	

	9. 
	Słój mocowany uchwycie pompy
	Tak
	

	10. 
	Sonda do litotrypsji ultradźwiękowej z koronką, z kanałem ssącym , śr. 3,5 mm, dł. 40 cm – 3 szt.
	Tak
	

	11. 
	Smar do zaworów – 5 szt.
	Tak
	

	12. 
	Olej do instrumentów – 2 szt.
	Tak
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 1/ZP/14

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pakiet 3 
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej  i Czynnościowej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________
Kraj pochodzenia: _____________________________________________

Rok produkcji: /minimum II połowa 2013r./_________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Pakiet nr 3: Fotel urologiczny  sterowany elektrycznie – 1 sztuka
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Przeznaczony do badań i zabiegów urologicznych
	Tak
	

	2. 
	Powierzchnia segmentu siedzenia przezierna dla promieni  RTG, konstrukcja fotela umożliwiająca współpracę z ramieniem C aparatu RTG
	Tak
	

	3. 
	Długość całkowita w pozycji leżącej 2000 mm (( 40 mm)
	Tak, podać
	

	4. 
	Szerokość siedziska, oparcia, segmentu głowy oraz dołączanego segmentu nożnego 600 mm (( 30 mm)
	Tak, podać
	

	5. 
	Minimalna wysokość siedziska w pozycji fotela 660 mm sterowanie siłownikiem elektromechanicznym – regulacja pilot kablowy ręczny
	Tak, podać
	

	6. 
	Maksymalna wysokość siedziska w pozycji fotela 960 mm sterowanie siłownikiem elektromechanicznym – regulacja pilot kablowy ręczny
	Tak, podać
	

	7. 
	Pozycja Trendelenburga 0-30̊  uzyskiwana siłownikiem elektromechanicznym - regulacja pilot kablowy ręczny
	Tak, podać
	

	8. 
	Regulacja segmentu pleców w zakresie min. 0/+80̊  uzyskiwana siłownikiem elektromechanicznym - regulacja pilot kablowy ręczny
	Tak, podać
	

	9. 
	Regulacja segmentu głowy manualna w zakresie min. +/-30̊
	Tak, podać
	

	10. 
	Dopuszczalne obciążenie fotela nie mniejsze niż 150 kg.
	Tak, podać
	

	11. 
	Napięcie zasilające 230V
	Tak, podać
	

	12. 
	Fotel wyposażony w: zintegrowaną z fotelem dużą uchylną okrągłą miskę ze stali nierdzewnej o pojemności 15 l., wyposażoną w odpływ oraz pojemnik zbiorczy
	Tak
	

	13. 
	Fotel wyposażony w: podpórki rąk „operatora” zintegrowane z fotelem z możliwością  podwójnej regulacji ich wysuwu oraz zmianą kąta  ustawienia
	Tak
	

	14. 
	Fotel wyposażony w duże urologiczne wcięcie nie mniejsze niż o wymiarach 150 mm x 150 mm
	Tak
	

	15. 
	Pozostałe niezbędne wyposażenie:
- schodek pacjenta nasuwany na podstawę fotela – 1 szt.

- para listew na segmencie pleców

- para listew na segmencie siedzenia

- podpórki podudzia typu Goepela wyposażone w rzepy mocujące z możliwością  szybkiego demontażu z listwy – 1 para

- wieszak z podkładem papierowym umiejscowiony za segmentem głowy – 1 szt.

- stojak płynów infuzyjnych z regulacją wysuwu – 1 szt.

- poliuretanowa podpórka infuzyjna ręki – 1 szt.

- uchwyty rąk pacjenta z możliwością  szybkiego demontażu z listwy segmentu siedzenia

- fotel wyposażony w stacjonarną podstawę (stopki z możliwością poziomowania)
	Tak, podać
	


_______________________________________
podpis osoby upoważnionej


