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ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dolyczy: postepowania o udzelenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartoic powyzej 10 000 000 euro na dostawy sprzetu medycznego
dla Oddzialu Chirurgii Urazowo -~ Ortopedycznej i Nowotwordw Narzqdu Ruchu WSS im.
M. Kopernika w Lodz.

Zgodnie z dyspozycjg art. 38 ust, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwier publicznych
(1. Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity ze zm.) przekazujerny Parstwu odpowiedzi na pytania
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na dostawe sprzetu medycznego dla
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w +odzi.

I. W _toku postepowania zostaly zadane nastepujgce pyitania do tresci Specylikacji_istotnych
Warunkdw Zamoéwienia:

Pytanie 1.
Czy Zoamawiajacy wydzeli z pakiety pozycje: 4, 5, 6, 8,9, 12, 13, 17, 25, 26, 28, 32,34, 35,37,39, 51
utworzy odrebny pakiet?

ODPOWIED?: Zamawiajgcy wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 2. Dot poz 4.

Czy Zamawigjgcy dopuici zaoferowanie ptyt do obojczyka o nastepujgcych parametrach:

Ptytka anatomiczna blokowana z otworami w ptycie zmienno-kgtowymi do ztaman trzonu oraz w
bocznej czedci obojczyka.

Plyta do ztaman w bocznej czesci obojczyka posiadajgca w czesci bocznej 5 zageszezonych
otworéw z moziwoiciq wprowadzenia §rup pod rénymi katami i w réznych kierunkach. Glowq
ptyty o zmnigjszonym profitu i ksztatcie dopasowanym do anatomii, W czesci trzonowe] ptytki 4 lub 6
otwordw. Kazdy z otwordw nie wymaga zaslepek/przejicidwek, dajgc mozliwoéd zastosowania
alternatywnie $rub blokowanych | zwyktych (korowych i gabczastych), o Srednicy 3.5mm. Otwér
pozwala na wprowadzenie §ruby blokowanej wielokgtowo, z odchyleniem kierunku worowadzenia
sruby od osi gtéwnej o 15 stopni w kazdym kierunku.

Ptyta do ztaman frzonu obojczyka, uniwersalna, wyposazona w 6-10 otwordw niewymagajacych
zaslepek/przejiciowek, dajagcych mozliwoié zastosowania altematywnie §rub btokowanych w
ptycie i korowych/gabczastych, o Srednicy 3.5mm. Otwér pozwala na wprowadzenie $ruby
blokowainej wielokgtowo, z odchyleniem kierunku wprowadzenia Sruby od osi gtéwnej o 15 stopni
w kazdym kierunku. Materiat: tytan.

Sruby blokowane w ptycie, kerowe oraz ggbczaste samogwintujgce z gniazdami szeSciokgtnym,
Srednica @3.5mm. Materiat: stop tytanu 2

ODPOWIEDI; Zamawiajgcy wymaga zgodnie z zapisami SIWZ,

Pytanie 3. Dot poz 5, 6, 8.

Czy Lamawigjacy dopuici zaoferowanie Pyt do dalszej nasady koici ramiennegj o nastepujgeych
parametrach: _

Ptyty anatomiczne blokowane z otworami w ptycie zmienno-kgtowymi do ztaman w obrebie
daiszego konca kosci ramienne;
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Piyty  mocowane od strony przysrodkowej  lub tylno-bocznej, wyposazone w otwory
niewymagajgce zadlepek/przejicidwek, dajace mozliwosé  zastosowania alternatywnie  §rub
blokowanych w ptycie i korowych/ggbczastych, o Srednicy 3.5/4.2 mm. Kazdy otwdr pozwala na
wprowadzenie §ruby blokowanej wielokgtowo, z odchyleniem kierunkuy wprowadzenia sruby od osi

gtownej o 15 stopni w kazdym kierunku. Dodatkowo na frzonie ptyty podituzny otwor kompresyjny,

Materiat tytan,
Sruby blokowane w ptycie, korowe oraz ggbczaste, samogwintujgce z gniazdami szeSciokgtnym,
Srednica @3.5/4.2 mm. Materiat: stop fytanu 2

ODPOWIEDI: Zamawiajgcy wymaga zgodnie z zapisami $IWz,

Pytanie 4. Dot poz 9, 17.

Czy Zamawigjacy dopusci zaoferowanie ptyt do blizszej nasady kosci tokciowej dalszej nasady
kosci strzatkowej o nastepujgcych parametrach:

Ptytka rekonstrukeying, ptytka anatomiczna hakowa, blokowane, do wyrostka tokciowego/k.
strzatkowe.,

Ptytki niskoprofilowe, o ksztatcie zmniejszajgcym kontakt z koscig, z podcieciami bocznymi i od
spodu ptyty, wyposazone w otwory niewymagajgce zaslepek/przejscidwek, dajgce mozliwoid
zasfosowania alternatywnie §rub blokowanych w ptycie i korowych/gagbcezastych, o Srednicy
3.5/42 mm. Kaizdy otwdr pozwdla na wprowadzenie Sruby  blokowanej wielokgtowo, z
odchyleniem kierunku wprowadzenia §rtuby od osi gtownej o 15 stopni w kazdym kierunku.
Dodatkowo na trzonie ptyty podiuzny otwdr kompresyiny, umozliwigigey w sposéb ptynny pionowe
pozycjonowanie ptytki.

Ptytki niskoprofilowe hakowe, Wyposazone w  czeici trzonowej w otwory niewymagajqce
zaslepek/przsjsciowek, dajace mozliwosé zastosowania alternatywnie $rub blokowanych w ptycie i
korowych/ggbczastych, o frednicy 3.5/4.2 mm. Kazdy otwér pozwala na wprowadzenie $ruby
blokowanej wielokgtowo, z odchyleniem kierunku wprowadzenia Sruby od osi gtdwnej o 15 stopni
w kazdym kierunku. Dodatkowo ng trzonie plyty podtuzny otwér kompresyjny, umoziiwiajgey
kKompresje miedzyodtamowq do 4mm. W gtowie ptyty 3 otwory prowadzgce §ruby pod rozZnymi
Katami | w réinych kierunkach o Srednicy 3.5/4.2 mm, oraz dwa haki wygiete do spodu ptyty
umozliwiajgcy mocne zakotwiczenie ptyiy w koréwce,

Materiat tyian.

Sruby biokowane w ptycie, korowe oraz ggbezaste, samogwintuigce z gniczdami szesciokgtnym,
Srednica @3.5 mm. Materiat- stop tytanu.

Ptyty olecranon rekonstrukcyine: 6, 8, 101 12 otwordw, dtugose 80 ~ 142 mm:

Ptyty olecranon hakowe: 5, 7 9 otwordw, dtugose 75 - 115 mm. Pyty prawe i lewe 2

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy wymaga zgodnie z Zapisami SIW2,

Pytanie 5. Dot poz 12, 13.

Czy Zamawiajgey dopusici zaoferowanie ptyt dtoniowych do dalszej nasady kosci promieniowej o
nastepujgcych parametrach:

Ptytka dtoniowa, anatomiczng, blokowana do dalszej nasady kosci promieniows), sterylna z
jednorazowymi narzedziami.

Ptytka tytanowa, anatomiczng, niskoprofilowa. Na trzonie ptytki od 2 do 35, potozonych
asymetrycznie i prowadzgeych Sruby zbieznie, otworow gwintfowanych i od 2 do 6, lezacych w
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jednej linii, gtadkich otwordw, kompatybilnych z tym samym rodzajem Srub blokowanych @2.7mm,
niewymagajgcych zadlepek/przejicidwek, w tym jeden podtuzny otwdr umozliwigigey w sposéb
ptynny pozycjonowanie ptytki. W gtowie ptytki od 6 do 9 otwordw prowadzqgeych Sruby, pod
réznymi kgtami i w roznych kierunkach, o $rednicy 2.7mm, zapewnigjgcych konstrukcje stabilng
katowo, Zaréwno w gfowie jak i frzonie ptytki otwory umoziiwigjgce wstepnq stabilizacje drutami
Kirschnera. Otwory gwintowane wyposazone w prowadniki do wieritq, kodowane kolorami, dla
odréznienia ptytek do prawej i lewej konczyny.
Ptytka pakowana sterylnie w kasetke zawierajacq 15, uporzqdkowanych wedtug dtugosci, srub
blokowanych  oraz jednorazowe narzedzia pozwaldjgce na  przeprowadzenie Zabiegu
operacyjnego, w tym: wiertto @2.2mm wraz z ostong tkanek migkkich, miarke gtebokoéci, Srubokret
I 3 druty Kirschnera @1.6mm. Kasetka w 2 wariantach kolorystycznych (zielony i rézowy), do
odréznienia zestawu zawierdjgcego implant do prawej lub lewej kohczyny 2

ik
PRLEE

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy wymaga zgodnie z zapisami SIWZ,

Pytanie 4. Dot poz 25, 24,

Czy Zamawigjgcy dopusci zaoferowanie ptyt do dalsze] nasady koici piszczelowe] od strony
przysrodkowe;j i przednio-bocznej o nastepujgcych parametrach:

Ptyty anatomiczne blokowane z otworami w ptycie zmienno-kgtowymi do ztaman w obrebie
dalszej nasady kosci piszczelowsy, od strony przysrodkowsj i przedniobocznej

Ptyty mocowane od strony  przy$rodkowe] lub przednio-bocznej, wyposazone w otwory
niewymagajgce zoslepek/przejicidwek, dajgce mozliwosé zastosowania diternatywnie  §rub
blokowanych w ptycie i korowych/gabczastych, o Srednicy 3.5/4.2 mm. W czescl dystalne] ptyty
otwory prowadzqgce $ruby pod réznymi kgtami i w réznych kierunkach. Kazdy otwdr w plycie
pozwdla na wprowadzenie Sruby blokowanej wielokgtowo, z odchyleniem kierunku wprowadzenia
Sruby od osi gtéwnej o 15 stopni w kazdym kierunku. Dodatkowo na trzonie piyty podtuzny ofwér
kompresyjny, umozliwicigey w SPCsOb ptynny pionowe pozycjonowanie piytki, Piyty WYPROsSQzone w
otwory umozliiwiajgce wstepng stabilizacje drutami Kirschnera,

Fiyty przyirodkowe o dtugoici od 109 mm do 169 mm, iloéé otwordw od 4 do 8, uniwersaline,

Ptyty przednio-boczne o dtugoici od 109 mm do 253 mm, ilosé otwordw od 7 do 19, prawe, lewe.
Materiat tytan,

Sruby blokowane w ptycie, korowe oraz ggbezaste, samogwintujgce z gniazdami szesciokgtnym,
Srednica @3.5/4.2 mm. Materiat: stop tytanu 2

ODPOWIEDZ; ZLamawidajgcy wymaga zgodnie z zaplsami SIWZ,

Pytanie 7. Dot poz 28.

Czy Zamawidjgey dopusci zaoferowanie ptyt do dalszej nasady koéci strzatkowej o nastepujacych
parametrach:

Ptytka anatomiczna blokowane z otworami w ptycie zmienno-kgtowymi do ztaman w obrebie
dalszej nasady kosci strzatkowe;.

Ptytca niskoprofilowa, anatomiczna, o ksztatcie zmnigjszajgcym kontakt z koscig, z podcieciami
bocznymi i od spodu ptyty, blokujaco-kompresyjna. Ptytka mocowana od strony przyérodkowej. W
gtowie prytki 4 otwory prowadzqce Sruby ggbcezaste blokowane @3.0 mm pod roznymi katami i w
roinych kierunkach. Dodatkowo kazdy otwér pozwalag na wprowadzenie Sruby blokowanej
wielokgtowo, z odchyleniem kierunku wprowadzenia $ruby od osi gtéwnej o 15 stopni w kazdym
kierunku. Na frzonie ptyty otwory kompresyjne dlg $rub korowych nieblokowanych @2.7 mm, w tym
jeden podtuiny otwar, umozliwigjacy w sposdb plynny pionowe pozycjonowanie ptytki.

Ptytki o dtugoici od 81 mm do 112 mm, iloéé otwordow od 4 do 8, prawe, lewe. Materiat tytan.

Sruby biokowane w ptycie, korowe oraz ggbczaste, samogwintujgee z ghiazdami gwiazdkowymi,
Srednica @2.7/3.0 mm. Materiat: stop tytanu 2
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ODPOWIEDZ: Zamawidjgcy wymaga zgodnie z zapisami SIWZ,

Pytanie 8. Dot poz 32,
Czy Zamawigjqcy dopuici zaoferowanie srub tytanowych blokowanych, frednica 3.0, z gniazdem
gwiczdkowym?

ODPOWIEDI: Zamawiajgcy wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 9. Dot poz 35.
Czy Zamawidjgey dopusci zaoferowanie §rub tytanowych korowych, §rednica 2.7, z gniazdem
gwigzdkowym?

ODPOWIEDZ: Zamawigjqcy wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 10. Dot poz 39.
Czy Zamawidjqey dopuici zaoferowanie srub tytanowych blokowanych, srednica 4.2, z gniazdem
szedciokgtnym?

ODPOWIEDZ: Zamawidjqcy wymaga zgodnie z zapisami SIWZ,

Pytanie 11. Dot poz 51.

Czy Zamawigjacy dopusci zaoferowanie piyt do blizszej nasady kosci ramiennegj o nastepujgcych
parametrach:

Ptytka anatomiczna blokowana z otworami w piycie zmienno-kgtowymi do ztaman w obrebie
blizszego konca kosci ramiennej '

Na trzonie ptyty otwory niewymagajagce zaslepek/przejsciowek, dajgce mozliwoié zastosowania
alternatywnie $rub blokowanych w ptycie i korowych/ggbczastych, o srednicy 3.5/4.2 mm. Kazdy
otwdr pozwala na wprowadzenie sruby blokowanej wielokgtowo, z odchyleniem kierunku
wprowadzenia §ruby od osi gtéwnej o 15 stopni w kazdym kierunku. Dodatkowo na trzonie phyty
podtuiny otwdr kompresyjny, umozliiwigigey w sposéb ptynny pionowe pozycjonowanie phytki, W
gtowie piyty 6 otwordw prowadzgeych $Sruby pod réznymi kgtami i w réznych kierunkach oraz 2
otwory umoiliwiajgce wstepng  stabilizacje drutami Kirschnera, Ptyta w czesci trzonowej
WYPOSQZONa w naciecia pozwalojace na zastosowanie cerklazu kostnegeo, a w czesci gltowowej
wyposazona w zmniejszony profil oraz wyciecia utatwidigce przeprowadzenie nici do przyszycia
elementow stozka rotatora.

Instrumentarium wyposazone w przezieme dia promieni R1G ramig celowika umozliwiaigce
przezskéme blokowanie ptyty na catej jej dtugosc.

Diugosc ptyt od 102mm do 192mm, iloéé otwordw 4, 7 lub 10. Materiat tytan,

Sruby blokowane w ptycle, korowe oraz ggbczaste samogwintujace z gniazdami szesciokgtnym,
Srednica @3.5/4.2 mm. Materiat: stop tytanu 2

ODPOWIEDZ: Zamawidjgcy wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pozostale postanowienia Specyfikacji Isiotnych Warunkéw Zamdwienia nie vlegaja zmianie.
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