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Dział Zamówień Publicznych

       tel. 042 689 5818, 5910, 5911, 5912, 5819, 5404 

faks 042 689 54 04

EZ / 263 / 80 / ................ / 2014                                                                                  

Łódź, dnia 22.08.2014r.
Nr sprawy 80/ZP/14
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO 
na dostawę wyposażenia Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej Ośrodka Pediatrycznego 
im. Dr J. Korczaka dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2, 4, 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi oraz dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Pakiet nr 11

Łóżko intensywnego nadzoru dla dziecka 

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją wysokości leża 85,5 – 117 cm – co stanowi zakres regulacji liczony od najniższej pozycji leża do najwyższej większy niż wymagany?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko z przechyłem bocznym leża do pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga 10 st. z blokadą, z możliwością ustawienia przechyłu wyłącznie przez personel medyczny – jest to parametr nieznacznie odbiegający od wymaganego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko z ramą i barierkami bocznymi wykonanymi ze stali węglowej malowane proszkowo niezabezpieczone warstwą antybakteryjną BioCote?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Czy w celu podniesienia bezpieczeństwa dla transportowanego na łóżku pacjenta Zamawiający wymaga łóżka wyposażonego w indywidualną blokadę każdego koła – proponowane rozwiązanie pozwala na natychmiastowe unieruchomienie łóżka z każdego rogu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 5

Czy w celu zagwarantowania bezpieczeństwa dla dziecka Zamawiający wymaga mechanizmu regulacji barierek (opuszczania / podnoszenia) znajdującego się całkowicie poza zasięgiem dziecka – rozwiązanie takie gwarantuje brak ryzyka samodzielnego opuszczenia barierek przez dziecko?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający w celu zwiększenia bezpieczeństwa dziecka podczas wykonywania przy nim czynności np. pielęgnacyjnych przez personel wymaga barierek bocznych z możliwością ich ustawienia w trzech pozycjach: pozycja 0 (otwarty dostęp do dziecka), pozycja podniesiona (zabezpiecza dziecko przed wypadnięciem podczas czynności pielęgnacyjnych) oraz pozycja zamknięta (barierki na najwyższej wysokości całkowicie zabezpieczające dziecko przez upadkiem)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko ze szczytami w postaci słupków ze stali malowanej proszkowo wypełnionymi metalowymi pionowymi ogranicznikami zapewniającymi wizualny kontakt z dzieckiem – proponowane rozwiązanie nie pogarsza właściwości funkcyjnych łóżka w porównaniu z wymaganymi?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko o wymiarach całkowitych: dł. 161,1 cm x szer. 80,2 cm x h 171,5 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko o wymiarach wewnętrznych leża: dł. 140 cm x 67,5 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Łóżko dla małego dziecka  

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko o wymiarach całkowitych: dł. 161,1 cm x szer. 80,2 cm x h 171,5 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją wysokości leża 85,5 – 117 cm – co stanowi zakres regulacji liczony od najniższej pozycji leża do najwyższej większy niż wymagany?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Czy w celu zagwarantowania bezpieczeństwa dla dziecka Zamawiający wymaga mechanizmu regulacji barierek (opuszczania / podnoszenia) znajdującego się całkowicie poza zasięgiem dziecka – rozwiązanie takie gwarantuje brak ryzyka samodzielnego opuszczenia barierek przez dziecko?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko z segmentami leża wypełnionymi kratką? 

Odpowiedź: Tak.

Łóżko pooperacyjne

Pytanie 14

Czy Zamawiający wymaga łóżka posiadającego wysuwaną spod leża od strony nóg półkę do odkładania pościeli z możliwością schowania panelu centralnego i schowania pod leże? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko o szerokości zewnętrznej z zamontowanymi barierkami 1010 mm – proponowana szerokości nieznacznie różni się od szerokości wymaganej przez Zamawiającego 1000 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko z leżem wypełnionym panelami tworzywowymi ABS umożliwiającymi przeprowadzenie resuscytacji, gładkimi i łatwo demontowalnymi bez użycia narzędzi z możliwością ich dezynfekcji?

Odpowiedź: tak.

Pytanie 17

Czy Zamawiający ze względów sanitarnych / dezynfekcyjnych wymaga szczytów tworzywowych, stanowiących jeden odlew (nieklejony z dwóch elementów) z możliwością blokowania i posiadających wyprofilowane uchwyty do prowadzenia łóżka?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 18

Czy Zamawiający wymaga łóżka z elektryczną regulacją wysokości leża dokonywaną z panelu centralnego i pilota dla pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Czy w celu zagwarantowania bezpieczeństwa pacjenta Zamawiający zrezygnuje z wymogu regulacji funkcji Trendelenburga i antyTrendelenburga z pilota dla pacjenta – możliwość samodzielnej regulacji przechyłów wzdłużnych przez pacjenta stanowi potencjalne zagrożenie dla jego zdrowia? Funkcja regulacji przechyłów wzdłużnych powinna być dokonywana wyłącznie przez personel i w zakresie dostosowanym do stanu pacjenta.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 20

Czy Zamawiający wymaga łóżka z blokadą centralną kół wraz z kołem kierunkowym do jazdy na wprost uruchamianą jedną dźwignią od strony nóg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 21

Czy Zamawiający w celu podniesienia funkcjonalności kupowanego łóżka wymaga obciążenie roboczego na poziomie 250 kg z system niepozwalającym na dokonanie regulacji w przypadku przekroczenia obciążenia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko z ogranicznikami utrzymującymi materac w pożądanej pozycji zlokalizowanymi w miejscach optymalnych do utrzymania materaca jak również nieuciskających pacjenta np. podczas siedzenia na łóżku czy podczas wstawania?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko z 4 krążkami odbojowymi chroniącymi łóżko przed uszkodzeniami?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Czy Zamawiający wymaga łóżka wyposażonego w akumulator ze wskaźnikiem stanu naładowania?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 25

Czy Zamawiający wymaga łóżka z barierkami bocznymi nie przycinającymi palców podczas składania oraz uniemożliwiającymi łatwe otwarcie przez pacjenta leżącego na łóżku?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 26

Czy Zamawiający w celu podniesienia bezpieczeństwa pacjenta wymaga łóżka posiadającego barierki boczne z możliwością ich składania i rozkładania za pomocą jednej ręki z koniecznością wykonania dwóch świadomych ruchów w celu odblokowania barierki – proponowane rozwiązanie wyklucza nieświadome złożenie barierki a tym samym ogranicza ryzyko upadku pacjenta?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 27

Czy Zamawiający w celu podniesienia bezpieczeństwa pacjenta wymaga aby sterowniki funkcji elektrycznych (pilot / panel) posiadały przycisk świadomej regulacji funkcji elektrycznych polegający na aktywacji sterownika a następnie dokonaniu wybranej regulacji oraz przycisk całkowitej dezaktywacji funkcji elektrycznych (nie blokady danej funkcji) w sytuacji wystąpienia zagrożenia dla pacjenta podczas regulacji pozycji leża i łóżka?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 28

Czy Zamawiający w celu zmniejszenia ryzyka powstania odleżyn a tym samym zmniejszenia czasu hospitalizacji pacjenta i zmniejszeniu kosztów wymaga łóżka posiadającego funkcję zaawansowanej autoregresji polegającej na odsuwaniu się od siebie segmentu pleców oraz segmentu uda przy jednoczesnym ruchu „po okręgu” oparcia pleców – proponowane rozwiązanie nie tylko zmniejsza ryzyko wystąpienia odleżyn jak również niweluje nacisk w obrębie brzusznym? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 29

Czy Zamawiający wymaga funkcji odłączenia wszelkich regulacji elektrycznych z pilota i panelu po 180 sekundach nieużywania regulacji z koniecznością świadomego ponownego uruchomienia regulacji? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Łóżko intensywnego nadzoru 

Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości zewnętrznej 2222 mm z możliwością skracania i wydłużania długości leża co pozwala na dostosowanie leża do wzrostu pacjenta?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko z leżem wypełnionym metalowymi panelami (lamelami) umożliwiającymi przeprowadzanie resuscytacji? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32

Czy Zamawiający ze względów sanitarnych / dezynfekcyjnych wymaga szczytów tworzywowych, stanowiących jeden odlew (nieklejony z dwóch elementów) z możliwością blokowania i posiadających wyprofilowane uchwyty do prowadzenia łóżka?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 33

Czy Zamawiający w celu zapewnienia ochrony pacjenta przed upadkami z leża lub zakleszczeniami wymaga barierek zabezpieczających pacjenta na całej długości leża, poruszające się wraz z segmentami co zabezpiecza pacjenta niezależnie od pozycji łóżka, spełniającymi normę bezpieczeństwa 60601-2-52 z wbudowanymi sterowaniami po obu stronach barierki (po stronie wewnętrznej dla pacjenta i zewnętrznej dla personelu)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 34

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją elektryczną wysokości w zakresie 385 – 765 mm co stanowi zakres regulacji górnej leża lepszy niż wymagany?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 35

Czy w celu zagwarantowania bezpieczeństwa pacjenta Zamawiający zrezygnuje z wymogu regulacji funkcji CPR z pilota dla pacjenta – możliwość samodzielnej regulacji funkcji CPR przez pacjenta stanowi potencjalne zagrożenie dla jego zdrowia? Funkcja regulacji CPR  powinna być dokonywana wyłącznie przez personel i w sytuacji niezbędnej dla ratowania życia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 36

Czy Zamawiający dopuści łóżko z wizualnym zamiast dźwiękowym wskaźnikiem osiągnięcia pozycji minimalnej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37

Czy Zamawiający w celu podniesienia bezpieczeństwa pacjenta wymaga aby sterowniki funkcji elektrycznych (pilot / panel) posiadały przycisk świadomej regulacji funkcji elektrycznych polegający na aktywacji sterownika a następnie dokonaniu wybranej regulacji oraz przycisk całkowitej dezaktywacji funkcji elektrycznych (nie blokady danej funkcji) w sytuacji wystąpienia zagrożenia dla pacjenta podczas regulacji pozycji leża i łóżka?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 38

Czy w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia odleżyn Zamawiający wymaga łóżka z tzw. funkcją podwójnej autoregresji tzn. jednoczesnego odsuwania się oparcia pleców i uda co zmniejsza nacisk w segmencie lędźwiowym ciała pacjenta a tym samym zapobiega występowaniu odleżyn?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 39

Czy Zamawiający w celu podniesienia funkcjonalności kupowanego łóżka wymaga obciążenie roboczego na poziomie 250 kg?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40

Czy Zamawiający wymaga łóżka z możliwością przedłużenia długości leża i  dostosowania do wzrostu pacjenta? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 41

Czy Zamawiający w celu lepszej sterowości łóżka tzn. mniej przestrzeni potrzebnej do manewrowania łóżkiem oraz łatwiejszego prowadzenia łóżka w zakrętach wymaga łóżka z funkcją 5 koła?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Łóżko szpitalne młodzieżowe

Pytanie 42

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko o wymiarach całkowitych 2130 x 1060 x 550 mm z możliwością przedłużania i skracania długości leża w celu dostosowania do wzrostu pacjenta?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43

Czy Zamawiający wymaga łóżka z barierkami bocznymi 3 szczeblowymi składanymi, odejmowanymi i zakładanymi bez użycia narzędzi? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 44

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko z platformą leża w której segmenty leża wypełnioną są kratką? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45

Czy Zamawiający ze względów sanitarnych / dezynfekcyjnych dopuszcza szczyty tworzywowe, stanowiące jeden odlew (nieklejone z dwóch elementów) z możliwością blokowania i posiadających wyprofilowane uchwyty do prowadzenia łóżka?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 46

Czy Zamawiając dopuszcza łóżko z ramą leża wykonaną z profili stalowych, malowanych lakier proszkowym bez powłoki antybakteryjnej BioCote?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko z 4 kołami o śr. 125 mm z indywidualną blokadą kół i blokada koła kierunkowego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 48
Czy w celu zwiększenia możliwości dostosowania wymiarów leża do wzrostu pacjenta Zamawiający wymaga łóżka z możliwością skrócenia i wydłużenia długości leża?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Szafka przyłóżkowa

Pytanie 49

 Czy Zamawiający dopuści szafkę jednostronną przyłóżkową o takich parametrach jak: szafka o jednolitej budowie kontenerowej a nie na stelażu z profili stalowych z wbudowanym pudłem co daje większą stabilność szafki, szafkę składającą się z szuflady, pudła szafki z blatem z tworzywa sztucznego lub z płyty laminowanej, szafkę o wymiarach : szer. 475 mm , głębokość 470 mm i wysokość 880 mm , szafkę wyposażoną w cztery kółka w tym dwa z blokadą ? Pytanie spowodowane jest faktem, iż konstrukcja kontenerowa gwarantuje większą stabilność szafki.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Łóżko szpitalne 

Pytanie 50

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko o stałej wysokości platformy materaca 550 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 51

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez translacji wezgłowia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 52

Czy Zamawiając dopuszcza łóżko z ramą leża wykonaną z profili stalowych, malowanych lakier proszkowym z wbudowanymi ogranicznikami przesuwu materaca bez powłoki antybakteryjnej BioCote?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 53

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko bez szyny akcesoryjnej umieszczonej po obu stronach ramy łóżka z możliwością zawieszenia i przesuwania uchwytów po obu stronach łóżka?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54

Czy Zamawiający ze względów sanitarnych / dezynfekcyjnych dopuszcza szczyty tworzywowe, stanowiące jeden odlew (nieklejone z dwóch elementów) z możliwością blokowania i posiadających wyprofilowane uchwyty do prowadzenia łóżka?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 55

Czy Zamawiający dopuszcza platformę leża wykonaną z stalowych kształtowników lakierowanych lakierem proszkowym z wypełnieniem kratką?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 56

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko z 4 krążkami odbojowymi umieszczonym na każdym rogu łóżka z listwami odbojowymi na barierkach bocznych – proponowane rozwiązanie w pełni zabezpiecza łóżko przed uszkodzeniami?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 57

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko z 4 kołami o śr. 125 mm z indywidualną blokadą kół i blokada koła kierunkowego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 58

Czy Zamawiający wymaga łóżka z barierkami bocznymi 3 szczeblowymi składanymi, odejmowanymi i zakładanymi bez użycia narzędzi?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 59

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko o wymiarach całkowitych 2130 x 1060 mm z możliwością przedłużania i skracania długości leża w celu dostosowania do wzrostu pacjenta?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 7 poz. 71
Pytanie 60

Zamawiający opisał w pakiecie 7 (meble medyczne i wyposażenie) system monitoringu, podając minimalne wymagania dla kamery. Ponieważ nie są nam znane kamery kopułkowe o tak dalekim zasięgu podczerwieni prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści zastosowanie kamerę kopułkową, która ma o 5m zasięg oświetlacza w podczerwieni krótszy, czyli wynoszący do 30 metrów.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 61

Ponieważ, indywidualne zasilanie każdej kamery wymaga odrębnego przyłącza 230V dla każdej z nich, prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający dopuści  zastosowanie jednego zasilacza zbiorowego do wszystkich kamer?

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy: Pakiet nr 8, poz. 1 – Aparat do znieczulenia 

Pytanie 62

Czy Zamawiający dopuści aparat o wymiarach 135x95x61 ? 

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 63

Czy Zamawiający dopuści aparat z wbudowanymi fabrycznie 3 gniazdami elektrycznymi 230 V na bocznej ścianie aparatu? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 64

Czy Zamawiający dopuści aparat z mieszalnikiem sterowanym pneumatycznie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 65

Czy Zamawiający dopuści wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o pojemności 1,5 l ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 66

Czy Zamawiający dopuści precyzyjny wyzwalacz przepływowy z regulacją czułości w szerszym zakresie od 0, 5 L/min – 15 L/min ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 67

Czy Zamawiający dopuści PEEP regulowany w zakresie WYŁ, 4-30 cmH2O ? 

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 68

Czy Zamawiający dopuści pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) w zakresie  - 50 do 300 mmHg ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: Pakiet nr 11, poz.2 – Łóżko dla małego dziecka  

Pytanie 69

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka o wysokości barierki bocznej i szczytu od krawędzi leża wynoszącej 650 mm. Oferowane rozwiązanie w sposób całkowicie wysterczający stanowi zabezpieczenie małego pacjenta. Jednocześnie wysokość barierki bocznej przy leżu maksymalnie uniesionym (950mm od podłoża) i maksymalnie opuszczonej (850 mm od podłoża) umożliwia nieograniczony dostęp do małego pacjenta umożliwiając łatwe przeprowadzenie reanimacji, gdyż barierka wówczas znajduje się 100 mm poniżej poziomu leża. 
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Odpowiedź: Tak.

Pytanie 70

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka dla małego dziecka o wymiarach: długość 1840 mm, szerokość  830 mm, dla którego regulacja wysokości leża od podłogi realizowana jest w zakresie 650mm – 940 mm, co jest parametrem lepszym od wymaganego. 

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 71

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka, którego segmenty leża wypełnione są siatką stalową malowaną proszkowo. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: Pakiet nr 11, poz.3 – Łóżko pooperacyjne  

Pytanie 72

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżko, którego leże wypełnione jest panelami z tworzywa ABS. Panele te umożliwiają prowadzenie resuscytacji na łóżku, są łatwo i wyjmowane, bez użycia narzędzi, dzięki czemu możliwa jest ich szybka dezynfekcja (nadają się do dezynfekcji). ABS to tworzywo, z którego produkowane są płyty o znakomitej odporności na uderzenia w szerokim zakresie temperatur. Wyróżnia się dużą twardością, elastycznością, niewielkim ciężarem oraz odpornością na zarysowania.  
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 73

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka, którego panele leża z ABS posiadają zintegrowane ograniczniki materaca poprowadzone wzdłuż dłuższych boków łóżka. Ograniczniki te w sposób wystarczający przytrzymują materac na swoim miejscu, bez konieczności ręcznego regulowania, co dodatkowo ułatwia obsługę łóżka. 

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 74

Prosimy Zamawiającego o dopuszczanie barierek bocznych 3-szczeblowych ze stali malowanej proszkowo składanych wzdłuż leża o wysokości 41 cm (od płaszczyzny leża), co jedynie nieznacznie odbiega od wymaganej wartości. Ponad to oferowane barierki są łatwo i szybko demontowane w nagłych przypadkach.

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy: Pakiet nr 11, poz.4 – Łóżko intensywnego nadzoru  

Pytanie 75

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z wbudowanym akumulatorem do zasilania podczas transportu bez wskaźnika naładowania oraz bez wskaźnika zużycia informującego o konieczności wymiany. Wytwórca łóżek gwarantuje 3 letni okres bezawaryjnej pracy akumulatora. Po tym czasie ze względów bezpieczeństwa baterię należy wymienić.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 76

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżko, którego leże wypełnione jest panelami z tworzywa ABS. Panele te umożliwiają prowadzenie resuscytacji na łóżku, są łatwo i wyjmowane, bez użycia narzędzi, dzięki czemu możliwa jest ich szybka dezynfekcja (nadają się do dezynfekcji). ABS to tworzywo, z którego produkowane są płyty o znakomitej odporności na uderzenia w szerokim zakresie temperatur. Wyróżnia się dużą twardością, elastycznością, niewielkim ciężarem oraz odpornością na zarysowania. 
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 77

Prosimy Zamawiającego o dopuszczanie zgodnych z normą PN EN 60601-2-52  barierek bocznych 3-szczeblowych ze stali malowanej proszkowo składanych wzdłuż ramy leża o wysokości 41 cm (od płaszczyzny leża). Wysokość ta jest wystarczająca do skutecznego zabezpieczenia pacjenta na łóżku przy jednoczesnym zapewnieniu łatwego dostępu do pacjenta personelowi medycznemu przy uniesionych barierkach. Ponad to barierki te są łatwo i szybko demontowane w nagłych przypadkach.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 78

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z regulacją elektryczną części nożnej w zakresie 30º. W łóżkach wielosegmentowych ograniczenie regulacji do 30° ma na celu ochronę pacjenta (szczególnie dziecka) przed przypadkowym przekroczeniem dopuszczalnego przez normę PN EN 60601-2-52 dotycząca budowy łóżek szpitalnych , kąta pomiędzy wezgłowiem a częścią udową nóg. Ponadto wymóg regulacji elektrycznej części nożnej w zakresie 50° dla łóżka na oddział otolaryngologiczny jest niezrozumiały.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Łóżko jest dedykowane dla Oddziału IOM i Anestezjologii.

Umowa:

Pytanie 79

Prosimy o zmianę ilości egzemplarzy umowy w ilości 2 egzemplarzy dla Dostawcy/Wykonawcy. Jeden egzemplarz w zupełności wystarczy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany umowy w ten sposób, iż w 12 wprowadza się zapis:

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla zamawiającego i jeden egzemplarz dla wykonawcy. 

Dotyczy SIWZ dla: Pakiet nr 7 – meble medyczne i wyposażenie  
Pytanie 80

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia z 6 tygodni do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy z uwagi na bardzo szeroki i zróżnicowany asortyment. Ponad to sugerowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji , szczególnie w okresie urlopowym, kiedy to moce przerobowe są znacznie ograniczone, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. 

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 81

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na częściowe dostawy i co za tym idzie również częściowe fakturowanie za dostarczony towar. W przypadku tak rozbudowanego pakietu, pod względem asortymentowym i ilościowym (72 pozycje), pozwoli to na sprawniejsze przeprowadzenie procesu dostawy, co korzystne będzie zarówno dla Wykonawcy jak i  Zamawiającego.   

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostawy częściowe, nie wyraża zgody na fakturowanie częściowe.  

Pytanie 82

Zamawiający w zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom wymaga przedłożenia ulotek producenta, katalogów, opisów przedmiotu zamówienia, dokumentacji technicznej w języku polskim potwierdzające wymagane parametry zamawianego asortymentu. Z uwagi na znaczną ilość pozycji w pakiecie nr 7, zarówno pod względem asortymentowym jak i ilościowym (72 pozycje) prosimy uprzejmie Zamawiającego o wskazanie  pozycji (głównych, najważniejszych ) dla których wymóg ten będzie obowiązywał. Zamawiający uzyskuje potwierdzenie parametrów technicznych dla oferowanego asortymentu w zał. 2 – formularzu oferty.

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty w Pakiecie nr 7 w/w dokumentów dla pozycji: lampa bakteriobójcza przepływowa jezdna, waga lekarska, nawilżacz powietrza ultradźwiękowy, inhalator, fotel multifunkcyjny do transportu chorych, wózek do transportu chorych z zabezpieczeniem anestezjologicznym, wózek do transportu chorych leżących, wózek anestezjologiczny, materac grzewczy. 

Dotyczy SIWZ dla: wszystkich pakietów 

Pytanie 83

Uprzejmie prosimy o skrócenie terminu płatności z 60 do zwyczajowo przyjętych 30 dni. Kredytowanie zakupionych wcześniej wyrobów  przez taki długi okres przyczynia się do wzrostu kosztów  oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

pakiet  6

Pozycja - Ssak elektryczny jezdny 

Pytanie 84

Czy Zamawiający, w związku z użytkowaniem ssaka na bloku operacyjnym pediatrycznym wymaga zaoferowania ssaka z precyzyjną regulacją podciśnienia za pomocą regulatora membranowego oraz możliwością regulacji wydajności 40, 50 i 60 l/min, co pozwoli na bezpieczne zastosowanie  ssaka  do zabiegów wymagających delikatnego, jak również silnego ssania?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 85

Czy Zamawiający wymaga  zaoferowania ssak przystosowanego do pracy ciągłej na sali operacyjnej, oznaczającego się niskim poziomem hałasu (poniżej 40 dB) dzięki zastosowaniu  pompy tłokowej niskoobrotowej, bezolejowej, nie wymagającej konserwacji?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pozycja - Ssak próżniowy jezdny

Pytanie 86

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka próżniowego jezdnego na wózku jezdnym na czterech kołach (dwa z blokadą),  z regulatorem podciśnienia o wydajności 50 l/min oraz zbiornikiem zabezpieczającym 0,25l i dwoma zbiornikami 2,5 litrowymi z poliwęglanu do wkładów jednorazowych oraz kompatybilnymi do nich wkładami?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pozycja - Ssak próżniowy przyłóżkowy naszynowy 

Pytanie 87

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka próżniowego przyłóżkowego naszynowego  z regulatorem podciśnienia o wydajności  50l/min oraz zbiornikiem zabezpieczającym 0,25l i dwoma zbiornikami 2,5 litrowymi z poliwęglanu do wkładów jednorazowych oraz kompatybilnymi do nich wkładami?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pozycja - Ssak elektryczny mały przenośny

Pytanie 88

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka o podciśnieniu maksymalnym nie mniejszym niż 75 kPa oraz wydajności ssania 18 l/min ze zbiornikiem 1,5 litrowym z poliwęglanu do wkładów jednorazowych oraz kompatybilnych do niego wkładów?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 89
Dotyczy Pakiet 5:

Czy Zamawiający dopuści shaver z wiertarką laryngologiczną o poniższych parametrach równoważnych?

Wielofunkcyjna, mikroprocesorowa konsola zasilająca wyposażona w dotykowy ekran LCD (przekątna min. 13 cm ) umożliwiający wybór funkcji i regulację nastaw, wyposażona w pompę perystaltyczną

Możliwość podłączenia do konsoli zasilającej różnych napędów tj. shavera oraz wiertarek elektrycznych współpracujących równocześnie

Automatyczne ustawienie parametrów konsoli w zależności od używanej rękojeści

Możliwość pracy konsoli w trybie z irygacją pola operacyjnego, z możliwością regulacji jej wydajności.

Wielofunkcyjny przełącznik nożny do sterowania shaverem:

· zmiana prędkości obrotowej

· zmiana mocy irygacji

· włączenie/wyłączenie irygacji

· stała lub oscylacyjna praca shavera

Shaver z kanałem ssącym przebiegającym w osi rękojeści (bez zagięć)

Zakres prędkości obrotowej shavera: od min. 600 rpm do min. 12 000 rpm Zakresy prędkości oscylacyjnej shavera : od min. od 500 rpm do min. 5 000 rpm Ostrza standardowe do shavera:

· ostrze proste 3,5mm - 5 szt.

· ostrze proste 3,0 mm - 5 szt.

· ostrza zakrzywione 40 st. 4mm do adenotomii - 5 szt.

· przewód do irygacji - 5 szt.

Wiertarka otologiczna do specjalistycznych zabiegów otologicznych Wiertarka wyposażona w uchwyt wierteł tzw. prostnice Wiertarka wyposażona w uchwyt wierteł tzw. kątnicę

Praca wiertarki w trybie z irygacją pola operacyjnego, z możliwością regulacji jej wydajności z konsoli. Ciągła i przerywana irygacja - opcja do wyboru przez operatora Zakres prędkości obrotowej wiertarki 80 000 rpm Moment obrotowy 40 mN-m

Waga max.115 g bez kabla Wiertła do wiertarki:

· wiertła ze stali nierdzewnej 3,1 mm - 5 szt.

· wiertła ze stali nierdzewnej 2,3mm - 5 szt.

· wiertła ze stali nierdzewnej 1,4mm - 5 szt.

· wiertła ze stali nierdzewnej 1mm - 5 szt.

· wiertła ze stali nierdzewnej 0,6mm - 5 szt.

· wiertła ze stali nierdzewnej diamentowe 2,7 mm - 3 szt.

· wiertła ze stali nierdzewnej diamentowe 1,8 mm - 3 szt.

· wiertła ze stali nierdzewnej diamentowe 1,4 mm - 3 szt.

· wiertła ze stali nierdzewnej diamentowe 1 mm - 3 szt.

· dreny do irygacji -10szt.

Powyższe parametry spełniają w pełni potrzeby wynikające z charakterystyki pracy przy przeprowadzanych operacyjnych zabiegach otolaryngologicznych. Zaproponowane rozwiązania różnią się tylko w detalach, które nie mają wpływu na przebieg procedur zabiegowych, komfort pracy operatora oraz bezpieczeństwo pacjenta.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 11

Pytanie 90

Czy Zamawiający dopuści łóżko intensywnego nadzoru dla dziecka z leżem jednosegmentowym, co jest zgodne z normą PN-EN-716-1: 2010, w odróżnieniu od łóżeczka dwusegmentowego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 91

Czy Zamawiający dopuści łóżko intensywnego nadzoru dla dziecka z regulacją wysokości leża w zakresie 75 – 91 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 92

Czy Zamawiający dopuści łóżko intensywnego nadzoru dla dziecka z Trendelenburgiem 7° i anty-Trendelenburgiem 7°, co jest parametrem w pełni wystarczającym dla tego rodzaju łóżeczek?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 93

Czy Zamawiający dopuści łóżko intensywnego nadzoru dla dziecka malowane farbami bezpiecznymi dla człowieka, bez warstwy antybakteryjnej BioCote?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 94

Czy Zamawiający dopuści łóżko intensywnego nadzoru dla dziecka z kołami o średnicy 10 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 95

Czy Zamawiający dopuści łóżko intensywnego nadzoru dla dziecka z płynną regulacją podnoszenia/opuszczania barierek bocznych z systemem skokowym (wysokość barierek bocznych 105 – 155,5 cm ustawiane stopniowo)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 96

Czy Zamawiający dopuści łóżko intensywnego nadzoru dla dziecka ze szczytami łóżka w postaci słupków ze stali malowanej proszkowo, integralnymi z ramą, bez panelu z Plexiglas?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 97

Czy Zamawiający dopuści łóżko intensywnego nadzoru dla dziecka o wymiarach zewnętrznych 167 x 80 x 170 h cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 98

Czy Zamawiający dopuści łóżko intensywnego nadzoru dla dziecka z leżem o wymiarach 135 x 68 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 99

Czy Zamawiający dopuści łóżko dla małego dziecka z leżem jednosegmentowym, co jest zgodne z normą PN-EN-716-1: 2010, w odróżnieniu od łóżeczka dwusegmentowego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 100

Czy Zamawiający dopuści łóżko dla małego dziecka z regulacją wysokości leża w zakresie 75 – 91 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 101

Czy Zamawiający dopuści łóżko dla małego dziecka z Trendelenburgiem 7° i anty-Trendelenburgiem 7°, co jest parametrem w pełni wystarczającym dla tego rodzaju łóżeczek?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 102

Czy Zamawiający dopuści łóżko dla małego dziecka z płynną regulacją podnoszenia/opuszczania barierek bocznych z systemem skokowym (wysokość barierek bocznych 105 – 155,5 cm ustawiane stopniowo)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 103

Czy Zamawiający dopuści łóżko dla małego dziecka o wymiarach zewnętrznych 167 x 80 x 170 h cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 104

Czy Zamawiający dopuści łóżko dla małego dziecka z leżem o wymiarach 135 x 68 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 105

Czy Zamawiający dopuści łóżko dla małego dziecka z segmentami leża wypełnionymi metalową kratką?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 106

Czy Zamawiający dopuści łóżko pooperacyjne z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 107

Czy Zamawiający dopuści łóżko pooperacyjne z Trendelenburgiem i anty-Trendelenburgiem regulowanym elektrycznie tylko z panelu centralnego?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 108

Czy Zamawiający dopuści łóżko pooperacyjne z leżem wypełnionym odejmowanymi płytami z ABS?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 109

Czy Zamawiający dopuści łóżko pooperacyjne bez systemu elektrycznej ochrony w wyniku przeciążenia?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 110

Czy Zamawiający dopuści łóżko pooperacyjne wyposażone w akumulator, który w przypadku całkowitego naładowania i pacjenta o standardowej wadze (około 80 kg) działa przez około 6-10 min.?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 111

Czy Zamawiający dopuści łóżko pooperacyjne z barierkami bocznymi metalowymi, składanymi wzdłuż leża o wysokości 420 mm, wyposażonymi w przycisk umożliwiający rozkładanie i składanie barierki?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 112

Czy Zamawiający dopuści łóżko intensywnego nadzoru bez sterowania nożnego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 113

Czy Zamawiający dopuści łóżko intensywnego nadzoru z akumulatorem bez wskaźnika stanu naładowania?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 114

Czy Zamawiający dopuści łóżko intensywnego nadzoru z leżem wypełnionym odejmowanymi płytami z ABS?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 115

Czy Zamawiający dopuści łóżko intensywnego nadzoru z barierkami bocznymi zabezpieczającymi pacjenta do 420 mm powyżej powierzchni leża, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 116

Czy Zamawiający dopuści łóżko intensywnego nadzoru z regulacją wysokości w zakresie 380-810 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 117

Czy Zamawiający dopuści łóżko intensywnego nadzoru bez dźwiękowego sygnału osiągnięcia wysokości minimalnej leża?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 118

Czy Zamawiający dopuści łóżko intensywnego nadzoru z elektryczną regulacją Trendelenburga i anty-Trendelenburga  uzyskiwaną tylką z panelu centralnego?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 119

Czy Zamawiający dopuści łóżko intensywnego nadzoru bez odłączenia wszelkich funkcji elektrycznych po 180 sekundach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 120

Czy Zamawiający dopuści łóżko intensywnego nadzoru wyposażone w materac o parametrach równoważnych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 121

Czy Zamawiający dopuści łóżko młodzieżowe z blokadą kół indywidualną?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 122

Czy Zamawiający dopuści łóżko młodzieżowe opatrzone jakimś zakresem tolerancji jeżeli chodzi o wymiary zewnętrzne?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 123

Czy Zamawiający dopuści łóżko młodzieżowe z regulacją kąta oparcia pleców w zakresie 0-70°, co nieznacznie różni się od parametrów technicznych?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 124

Czy Zamawiający dopuści łóżko młodzieżowe z platformą leża wypełnioną metalową siatką?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 125

Czy Zamawiający dopuści łóżko młodzieżowe z platformą leża wypełnioną płytą hpl?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 126

Czy Zamawiający dopuści łóżko młodzieżowe z dwoma otworami w rogach łóżka do wysięgników ręki lub kroplówek?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 127

Czy Zamawiający dopuści łóżko młodzieżowe bez powłoki antybakteryjnej Biocote?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 128

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o właściwościach dwustronnych (można postawić z prawej, bądź lewej strony łóżka), o konstrukcji wykonanej z ocynkowanej blachy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 129

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez dwóch pojemników na płyny wbudowanych w konstrukcję szafki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 130

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową składającą się z metalowych drzwiczek oraz czoła szuflad pokrytych lakierem proszkowym w szerokiej gamie kolorów, z metalowymi uchwytami do otwierania, odejmowanymi przy pomocy narzędzi?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 131

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez możliwości otwierania drzwiczek aż do 180°, ale w stopniu wystraczającym, aby mieć pełny dostęp do wnętrza szafki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 132

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z drzwiczkami bez miejsca na prasę?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 133

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez otworów?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 134

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach zewnętrznych 400 x 430 x 810 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 135

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne bez funkcji translacji wezgłowia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 136

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z platformą leża wypełnioną metalową siatką?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 137

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne bez szyny na akcesoria?
Wyposażenie dodatkowe można montować punktowo.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 138

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne bez powłoki antybakteryjnej Biocote?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 139

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z dwoma otworami w rogach łóżka do wysięgników ręki lub kroplówek?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 140

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z blokadą kół indywidualną?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 141

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o szerokości całkowitej 1030 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet numer 8 Aparat do znieczulenia, pompa strzykawkowa 
i kardiomonitory 

Pytanie 142

dotycz p. 2

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat do znieczulenia posiadający nieco większe wymiary zewnętrzne wysokość: 139 cm, szerokość 77 cm, głębokość 76 cm ? Są to różnice nie wpływające zdecydowanie na wizualne gabaryty urządzenia.  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 143

dotyczy p. 3

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat do znieczulenia o wadze ok. 147 kg? Aparat posiada duże koła umożliwiające łatwe i niekłopotliwe transportowanie. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 144

dotyczy p. 34

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy aparat do znieczulenia posiadający minimalny zakres PEEP od 4 do 30 cmH2O ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 145

dotyczy p. 89

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącym wyposażenia stanowiska do znieczulenia na Bloku Operacyjnym, stanowisko powinno zawierać monitor pomiaru stopnia zwiotczenia mięśniowego. Czy w związku z powyższym dla zabezpieczenia pomiarów w pełnym zakresie wiekowym Zamawiający będzie wymagał aby pomiar zwiotczenia mięśniowego  był realizowany przy pomocy mechanosensora  dla dorosłych i  osobnego mechanosensora do pomiaru u dzieci ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 146

Czy Zamawiające zaakceptuje nowy, nie powystawowy, nierekondycjonowany aparat do znieczulenia z ostatniego kwartału 2013 roku?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Kardiomonitor intensywnego nadzoru 

Pytanie 147

dotycz p. 3

Czy Zamawiający zaakceptuje monitor modułowy, który po włożeniu modułu do obudowy monitora od razu konfiguruje parametry oglądane na ekranie? Moduły łącza się z monitorem w inny sposób aniżeli za pomocą podczerwieni ale w żaden sposób nie ogranicza to ich pracy. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 148

dotyczy p. 7 i 9

Czy Zamawiający zaakceptuje 12 calowy monitor obsługiwany tylko przez ekran dotykowy mogący wyświetlać 6 krzywych dynamicznych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 149

dotyczy p. 10 i 11

Czy Zamawiający zaakceptuje monitor intensywnej terapii z 24 godzinnymi trendami graficznymi oraz tabelarycznymi bez możliwości oglądania krzywych full disclosure?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 150

dotyczy p. 19 i 23

Czy Zamawiający zaakceptuje monitor mierzący częstość pracy serca w zakresie od 30 do 250 uderzeń/ minutę oraz 3 rodzaje arytmii zagrażające życiu? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 151

dotyczy p. 26 i 30

Czy Zamawiające zaakceptuje monitor intensywnej terapii z pomiarem ciśnienia w zakresie od 15 do 260 mmH2O oraz trybem pracy automatycznym w zakresie od 1 minuty do 4 godzin?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 152

dotyczy p. 35

Czy Zamawiający zaakceptuje pomiar saturacji z najwcześniejszym algorytmem wykluczającym artefakty popartym certyfikatami nie posiadający  funkcji jednoczasowego pomiaru i saturacji  i NIBP na tej samej ręce bez wywoływania alarmu? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 153

dotyczy p. 42

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru ciśnienia inwazyjnego w zakresie niewiele odbiegającym od wymaganego -40 do 320 mmHg

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 154

dotyczy p. 47

Czy Zamawiający zaakceptuje moduł kapnografii mierzący w zakresie przekraczający m wymagany od 0 do 150 mmHg z pomiarem ilości oddechów w zakresie od 4 do 80 oddechów na minutę? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 155

Czy Zamawiający zaakceptuje nowe, niepowystawowe, nierekondycjonowane urządzenie z roku 2013?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Kardiomonitor

Pytanie 156

dotyczy p . 1 i 3 i 5

Czy Zamawiający zaakceptuje kardiomonitor o wadze 6 kg  z ekranem LCD o wielkości 10,4 cala 800x 600 pikseli pod podświetlenia LED z możliwością obserwowania 6 krzywych dynamicznych i trendów z 72 godzin?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 157

dotyczy p.  7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.4

Czy Zamawiający zaakceptuje monitor z pomiarem rytmu serca w zakresie 30-300 ud/min, dokładnością pomiaru ±5 lub 5%, prędkością kreślenia krzywej 12.5, 25, 50 mm i zakresem wzmocnienia 0d 0,2 do 5,0 cm/mV? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 158

dotyczy p.  7.7, 7.8

Czy Zamawiający zaakceptuje prezentację trendów odcinka ST  oraz 5 rodzajów arytmii zagrażających życiu ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 159

dotyczy p. 8.3

Czy Zamawiający zaakceptuje dokładność pomiaru oddechów w zakresie ± 5% lub ±5 odd/min.?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 160

dotyczy 9.4

Czy Zamawiający zaakceptuje pomiar saturacji z najwcześniejszym algorytmem wykluczającym artefakty popartym certyfikatami nie posiadający  funkcji jednoczasowego pomiaru i saturacji  i NIBP na tej samej ręce bez wywoływania alarmu? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 161

dotyczy 10.4, 10.5

Czy Zamawiający zaakceptuje  pomiar auto NIBP w zakresie od 1 do 240 minut oraz monitor bez funkcji stazy żylnej? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 162

dotyczy p. 13

Czy Zamawiający zaakceptuje monitor prosty w obsłudze z dedykowanymi  klawiszami bezpośredniego dostępu do najczęściej używanych funkcji bez ekranu dotykowego? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 163

dotyczy p. 16

Czy Zamawiający dopuści monitor bez obliczeń parametrów nerkowych, wentylacyjnych, hemodynamicznych, kalkulatora leków? Zamawiający nie wymaga pomiaru wyżej wymienionych parametrów

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 164

dotyczy p. 20 i 21

Czy Zamawiający zaakceptuje monitor bez wejścia USB oraz wyjścia VGA?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 165

dotyczy p. 23

Czy Zamawiający zaakceptuje normę zabezpieczenia przed wodą IP21?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 166

Czy Zamawiający zaakceptuje nowe, niepowystawowe, nierekondycjonowane urządzenie wyprodukowane w grudniu 2011? Urządzenie takie zostanie dostarczone z pełną, wymaganą przez Zamawiającego gwarancją oraz wyposażone w oprogramowanie aktualne na dzień dostawy sprzętu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: SIWZ, rozdział Vpkt 5.a

Pytanie 167

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia materiałów potwierdzających wymagane parametry,  „oryginalnych producenta” . Większość sprzętu nie posiada powszechnie dostępnych materiałów wytworzonych przez producentów, które opisywałyby każdy wymóg techniczny, który opisał Zamawiający. Najczęściej urządzenia te posiadają materiały przygotowywane przez autoryzowanych przedstawicieli, czy dystrybutorów konkretnych urządzeń. 

Ponadto określenie „oryginalne ulotki producenta” jest bardzo nieprecyzyjne – żadne przepisy (a w szczególności rozporządzenie w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz forma w, jakich te dokumenty mogą być składane) nie określają, czym są materiały „producenta” i na jakich zasadach mogą być do takich kwalifikowane. Nie jest jasne, czy materiały „producenta”, to materiały wydrukowane bezpośrednio przez producenta, czy też na jego zlecenie, a może są to materiały tylko przygotowane przez producenta pod względem merytorycznym, podczas gdy wydruku może dokonywać np. dystrybutor, czy wymagany jest podpis producenta na każdej stronie itp. itd. Z tego powodu prosimy o dopuszczenie również innego rodzaju materiałów informacyjnych (np. dystrybutorów, autoryzowanych przedstawicieli itp.) dot. oferowanych produktów, które potwierdzą spełnianie wymogów opisu przedmiotu zamówienia. Bez tego złożenie oferty niepodlegającej odrzuceniu może okazać się technicznie nie możliwe, jako że zawsze może powstać wątpliwość, czy wszystkie materiały dotyczące przedmiotu zamówienia wchodzące w jej skład mieszczą się w ramach nieprecyzyjnego sformułowania materiałów „producenta”, czy też nie…

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty (tylko w zakresie Pakietu nr 7) folderów poglądowych.

Dotyczy  załącznik nr 3 oraz 9 do SIWZ 

Pytanie 168

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów/elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 169

Dotyczy Załącznika nr 3 oraz Załącznika nr 9 do SIWZ 

Czy Zamawiający zechce zmienić zapis pkt. 4 rozdziału „Warunki gwarancji” Załącznika nr 3 w zakresie pakietu nr 8, 10 i 11 na:

 „Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których element ten lub podzespół zostanie wymienione na nowy”. 

Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku dwukrotnej naprawy jednego z jego elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii. 

Wymiana całego urządzenia na nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu), tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem niniejszego postępowania są duże, bardzo skomplikowane technologicznie produkty, posiadające wyjątkowo dużą liczbę części i podzespołów. Również z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, co zaskutkować musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 170

Dotyczy Załącznika nr 3, pkt 7 w zakresie pakietu nr 8, 10 i 11  - warunki gwarancji 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin? 

Obowiązek taki ciążący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym. Dodatkowo w przypadku sprzętu montowanego na stałe czas trwania montowania sprzętu zastępczego może okazać się dłuższy niż czas naprawy uszkodzenia.

Dodatkowo występuje rozbieżność pomiędzy zapisami załącznika nr 3 dla powyższych pakietów a treścią załącznika nr 9 do SIWZ w zakresie terminu, po jakim należy wstawić urządzenie zastępcze. Wnosimy o zmianę zapisów załącznika nr 9 do SIWZ na powyższy lub chociażby zgodne z zapisami załącznika nr 3 do SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 171

Dotyczy  Załącznika nr 9 do SIWZ –par. 6 ust.1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę w/w zapisów na: „W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad fizycznych w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę w terminie max. 3 dni roboczych, który bezzwłocznie wymieni wadliwy element/podzespół na sprawny.”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 172

Dotyczy  Załącznika nr 9 do SIWZ –par. 7 ust. 2a)

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 10% wartości niezrealizowanej części umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 173

Dotyczy  Załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy par. 7 ust. 2b) i 2c)

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką lub towarów wadliwych dostarczonych ze zwłoką.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 174

Dotyczy  Załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy par. 7 ust. 2d)

Prosimy o usunięcie w/w punktu. Kara w nim wymagana jest niewspółmiernie wysoka do stopnia przewinienia Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 175

Dotyczy  Załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy par. 7 ust. 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę w/w zapisów na: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 176

Dotyczy  Załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy par. 9

Wnosimy o wykreślenie niniejszego zapisu  lub jego zmianę tak by otrzymał on treść:

„Do dokonania cesji wierzytelności wymagana jest uprzednia zgoda podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 177

Dotyczy  Załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy par.6 ust. 6

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisów na: „Czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi 7 dni roboczych lub 14 dni roboczych w przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy, licząc od dnia zgłoszenia wady.”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 178

Dotyczy  Załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy par.3 ust. 8

Wnosimy o wykreślenie możliwości odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku określonym w w/w zapisie umowy. Kara jest niewspółmiernie wysoka w porównaniu ze stopniem przewinienia Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 179

Dotyczy  Załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy par.8 ust. 1 d)

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: „podwyższenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. (…)”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 6

Pytanie 180

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak próżniowy jezdny oraz ssak próżniowy przyłóżkowy naszynowy ze zbiornikiem zabezpieczającym o pojemności 0,1l? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 181

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak próżniowy jezdny oraz ssak próżniowy przyłóżkowy naszynowy ze zbiornikiem zabezpieczającym o pojemności 0,1l? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 182

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak próżniowy jezdny z wózkiem jezdnym z uchwytami do mocowania pojemników na wydzielinę, na 4 kołach, dwa koła z blokadą. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 183

Czy Zamawiający dopuści myjkę o mocy minimalnej 2,8KW?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 184

Czy Zamawiający wymaga układu suszącego składającego się z filtra HEPA, wentylatora i grzałki elektrycznej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 10.

Lampa operacyjna podwójna.

Pytanie 185

Czy Zamawiający dopuści diody LED emitujące światło, które na polu operacyjnym jest białe i spełnia wszystkie parametry wymagane przez SIWZ ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 186

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną której kopuła główna posiada 120 diod, a kopuła satelitarna 90?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 187

Czy Zamawiający dopuści lampę z 8 stopniową regulacją natężenia światła oraz możliwością aktywowania pełnego natężenia światła jednym, nieco dłużej przytrzymywanym przyciskiem?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 188

Czy zamawiający dopuści lampę o zakresie rozpiętości ogniskowania 70cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 189

Czy Zamawiający dopuści natężenie napromieniowania kopuły przypadające na jednostkę natężenia oświetlenia nie większe niż 4,5 mW/m² ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 190

Czy Zamawiający dopuści lampę z kamerą HD zamocowaną w uchwycie sterylnym w centrum kopuły głównej ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Lampa operacyjna bezcieniowa jezdna.

Pytanie 191

Czy Zamawiający dopuści nowoczesną lampę ledową z 18 źródłami światła, średnicą oprawy 280 mm i bezdotykową regulacją natężenia światła pozostałe parametry, której oraz rozwiązania konstrukcyjne przedstawione są poniżej:
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Dane Techniczne

Solis 60 F - lampa statywowa

Napięcie, częstotliwość 230 V, 50/60 Hz

Zasilanie diod LED 24 V

Natężenie oświetlenia w odległości 1m 60 000 lux

Średnica pola roboczego

w odległości 1m (d10 - d50) 300 - 150 mm

Wgłębność oświetlenia (L 131 cm

Współczynnik odwzorowania barw (Ra) 96

Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej (R9) 96

Temperatura barwowa 4200 K

Klasa zabezpieczenia przed porażeniem

elektrycznym I

Zakres regulacji natężenia oświetlenia 40-100%

Żywotność źródła światła LED do 50 000 h

Moc oprawy 35 W

Skuteczność oświetlenia oprawy 303 lm/W

maksymalne natężenie napromieniowania 175 W/m

natężenie napromieniowania ultrafioletu 2 mW/m
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Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 192

Pakiet Nr 10.

Lampa operacyjna podwójna.

1.Według jakiej normy Zamawiający podaje wgłębność oświetlenia L1+L2 (pozycja SIWZ nr 15) :

   PN EN 60601-2-41 z listopada 1999r, czy PN EN 60601-2-41 z kwietnia 2010r?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 193

Dotyczy: Zadanie 13: opis przedmiotu zamówienia: defibrylator

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy z ekranem kolorowym o przekątnej 5,7 cala?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 194

Dotyczy: Zadanie 13: opis przedmiotu zamówienia: defibrylator

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy z możliwością wyświetlania dwóch krzywych dynamicznych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 195

Dotyczy: Zadanie 13: opis przedmiotu zamówienia: defibrylator

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy z zakresem energii defibrylacji ręcznej od 2 do 360J?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 196

Dotyczy: Zadanie 13: opis przedmiotu zamówienia: defibrylator

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy z energią defibrylacji w trybie AED w zakresie od 150 do 360J?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 197

Dotyczy: Zadanie 13: opis przedmiotu zamówienia: defibrylator

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy z łyżkami twardymi z przyciskami sterującymi ładowaniem i wyładowaniem defibrylatora, bez możliwości wyboru energii (wybór energii na panelu przednim defibrylatora)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 198

Dotyczy: Zadanie 13: opis przedmiotu zamówienia: defibrylator

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy bez wskaźnika impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 199

Dotyczy: Zadanie 13: opis przedmiotu zamówienia: defibrylator

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy z zakresem pomiaru częstości akcji serca w przedziale od 20 do 300 uderzeń/minutę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 200

Dotyczy: Zadanie 13: opis przedmiotu zamówienia: defibrylator

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy z możliwością wydruku w czasie rzeczywistym jednej krzywej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 201

Dotyczy: Zadanie 13: opis przedmiotu zamówienia: defibrylator

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy z archiwum pacjenta zawierającymi krzywe EKG oraz zdarzenia takie jak: defibrylacja, stymulacja z możliwością późniejszego wydruku lub transferu do komputera?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 202

Dotyczy: Zadanie 13: opis przedmiotu zamówienia: defibrylator

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy z możliwością eksportu danych do komputera za pomącą złącza Irda lub portu szeregowego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 203

Dotyczy: Zadanie 13: opis przedmiotu zamówienia: defibrylator

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy z czasem ładowania defibrylatora do pełnej pojemności poniżej 4 godzin?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 204

Dotyczy: Zadanie 13: opis przedmiotu zamówienia: defibrylator

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy z możliwością 140 defibrylacji pełną energią 360J?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 205

Dotyczy: Zadanie 13: opis przedmiotu zamówienia: defibrylator

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy z zaprogramowanym autotestem wykonywanym codziennie bez względu na rodzaj zasilania (akumulatorowe, sieciowe, akumulatorowo-sieciowe)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 206 
Dotyczy: Zadanie 13: opis przedmiotu zamówienia: defibrylator

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy o masie z łyżkami twardymi i akumulatorem wynoszącej 6,46 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 207

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 7 pkt 2b) jak niżej:

b) niedotrzymanie terminu wykonania umowy (§ 3 ust. 1) – w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy zrealizowanego z opóźnieniem, za każdy dzień opóźnienia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania dot. pakietu 1 pozycja: „Zestaw narzędzi do operacji ucha” :

Pytanie 208

Czy Zamawiający w punkcie nr 20 „Mikropunch Dieter cięcie górne, dł. 80 cm- 2 szt.” nie popełnił omyłki pisarskiej podając wymaganą długość instrumentu 80cm, zamiast 8 cm? Narzędzia tego typu są znacznie mniejszych rozmiarów. Czy Zamawiający dopuści instrument „Mikropunch Dieter cięcie górne” o dł. 8cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający popełnił oczywistą omyłkę pisarską, chodzi o instrument o długości 8cm. Zmiana została dokonana w załączniku nr 2 do SIWZ. 

Pytanie 209

dot. pkt. nr 39 „Haczyk do woszczyny Lucae rozm. 4; 4 mm, dł. 16 cm- 2 szt.”- czy Zamawiający dopuści haczyk do woszczyny Lucea rozmiar 4 z końcówką 5mm, dł. 16 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytania dot. pakietu 1 pozycja „Zestaw narzędzi do  operacji jamy ustnej, nosa i zatok”:

Pytanie 210

dot. pkt. nr 27 „Sonda Bowman do kanału ślinianki, rozmiar 1/2, 0,5 mm/ 0,6 mm, prosta, cylindryczna, dł. 13 cm- 2 szt.”. Sonda Bowman do kanału ślinianki, prosta, cylindryczna,   rozmiar 1/2 dostępna jest u większości producentów o wymiarach końcówki  0,9/1,1mm. Czy Zamawiający dopuści sondę o takich wymiarach końcówki tj. 0,9/1,1mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 211

dot. pkt. nr 28 „Sonda Bowman do kanału ślinianki, rozmiar 1,3/1,4 , 0,5mm/0,6mm, prosta, cylindryczna, dł. 13 cm- 2 szt.”. Sondy Bowmana nie występują u większości producentów w podanym przez Zamawiającego rozmiarze 1,3/1,4 mm. Natomiast podany przez Zamawiającego wymiar końcówki sondy: 0,5mm/0,6 mm odpowiada sondzie o rozmiarze 0000/000 (z pozycji 25). Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i czy nie powinno być „Sonda Bowman do kanału ślinianki, rozmiar 3/4, 1,3mm/1,4 mm, prosta, cylindryczna, dł. 13 cm- 2 szt.”? Czy Zamawiający dopuści sondę Bowmana o tych parametrach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytania dot. pakietu 1 pozycja „Fotel pacjenta”

Pytanie 212

dot. pkt. 34- Czy Zamawiający dopuści fotel pacjenta z pneumatyczną regulacją wysokości?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 213 
dot. pkt. 35- Czy Zamawiający dopuści fotel pacjenta bez funkcji niezależnego od oparcia obracania siedziska?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. pakietu 1 pozycja „Unit laryngologiczny”

Pytanie 214

Czy system płukania ucha ma być podłączony do kanalizacji, tak aby odessana treść była automatycznie odprowadzana do kanalizacji?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. pakietu 1 pozycja „Zestaw endoskopowy do zabiegów operacyjnych”

Pytanie 215

dot. pkt nr 5 „Oprogramowanie do archiwizacji zdjęć i sekwencji video”: w jakim formacie ma być plik referencyjny do komunikatu HL 7? Czy pliki referencyjne mogą być w formacie PDF lub DICOM?

Odpowiedź: Pytanie zostało zadane przez Wykonawcę nieprecyzyjne dlatego też, jeżeli planowane jest przesyłanie dodatkowo w komunikacie HL7 linku do badania to odniesienie powinno być do plików generowanych przez dostarczony system archiwizacji z uwzględnieniem procesu otwarcia tych plików w odpowiednim oprogramowaniu do przeglądu z poziomu AMMS.
Pytanie 216

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),  mając na uwadze dokumentację dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności specyfikację istotnych warunków zamówienia, zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień. W pakiecie 3 Zamawiający zamieścił szczegółowy opis aparatu VIO 300 D firmy ERBE, uniemożliwiając tym samym złożenie ofert konkurencyjnych. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie aparatu nowocześniejszego (zaprojektowanego po 2010 roku, a wprowadzonego na rynek w 2013 roku) oraz bezpieczniejszego dla pacjenta z uwagi na możliwość stosowania koagulacji argonowej z mocą poniżej 5 watów, z parametrami jak w tabeli:

Aparat do elektrochirurgii z przystawką argonową dla otolaryngologii

	Lp.
	Parametry techniczne/opis

	1.
	Aparaty fabrycznie nowe wyprodukowane w 2014 roku, nie powystawowe. 

	2.
	Klasyfikacja: 

- rodzaj ochrony przez obudowę IP 21

- kompatybilność elektromagnetyczna IEC 60601-1-2

	3.
	Zasilanie:

- napięcie od 198 V do 264 V

	4.
	Odporność aparatu na impuls defibrylacji

	
	Generator elektrochirurgiczny 

	
	Budowa i opis funkcji 

	5.
	Interaktywny ekran dotykowy i przyciski PCT, 4 wyświetlacze LCD obrazujące nastawy mocy i efektów 

	6.
	Front płaski, odporny na uderzenia i zarysowania, z bezodpryskowego szkła bezpiecznego, łatwy do utrzymania w czystości. 

	7.
	Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowanego procesorem minimum 32-bitowym

	8. 
	System wizualizacji podłączenia instrumentu:
- podświetlona ikona gniazda z podłączonym instrumentem,
- migająca ikona w czasie zmiany ustawień dla danego gniazda. 

	9. 
	Aparat wyposażony w gniazda przyłączeniowe:
- 2 gniazda monopolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin oraz 1-pin 4mm, 5mm (lub 8mm) bez dodatkowych adapterów,
- 2 gniazda bipolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin, 2-pin, 1-pin bez dodatkowych adapterów
- gniazdo elektrody neutralnej

	10.
	Możliwość podświetlenia nastaw wyłącznie w używanych gniazdach i przyciemnienia nastaw w gniazdach aktualnie nie używanych


Rozbudowany system pomocy dla użytkownika:

- komunikaty, ostrzeżenia, informacje w języku polskim,

	- krótki film instruktażowy po uruchomieniu aparatu. 
	

	12.
	Czytelny i prosty system monitorujący poprawność aplikacji i stan połączenia elektrody biernej, wyświetlanie informacji o elektrodzie:
- dzielona
- niedzielona
- dzielona pediatryczna
- brak elektrody
- wskaźnik poprawności przylegania elektrody.

	13.
	Automatyczne ograniczenie mocy do 50W we wszystkich programach w przypadku podłączenia elektrody neutralnej pediatrycznej

	14.
	Swobodne przypisywanie przełączników nożnych do dowolnych gniazd mono- i bipolarnych z panelu czołowego.

	15.
	Gniazda przyłączeniowe na panelu tylnym:
- zasilania sieciowego
- min. dwa dla przełączników nożnych
- wyrównania potencjałów
- port USB

- gniazda komunikacji z przystawką argonową

	16.
	Liczba miejsc w pamięci aparatu - minimum 300 programów z możliwością ich swobodnego opisu w języku polskim

	17.
	Możliwość manualnego ograniczenia mocy maksymalnej ze skokiem max co 1 W, w zakresie od 1 W do mocy maksymalnej.

	
	Cięcie monopolarne

	18.
	Regulacja mocy cięcia w programach standardowych od 1 W do min. 350W ± 5%

	19.
	Minimum 9 stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego.

	20.
	Automatyczne ustawianie parametrów i mocy cięcia monopolarnego wraz z wyborem trybów cięcia:  
- Cięcie standardowe
- Cięcie suche
- Cięcie mikro

- Cięcie w osłonie gazu ARGON
- Cięcie laparoskopowe

- Cięcie pętla ginekologiczną do laparoskopowej resekcji macicy

- Resekcja monopolarna w środowisku płynnym -TUR

	
	Koagulacja monopolarna

	21.
	Regulacja mocy koagulacji monopolarnej od 1 W do 250W dla wybranych rodzajów koagulacji z ograniczeniem mocy do 120 W dla koagulacji spray.

	22.
	Możliwość wyboru jednego z minimum 10 trybów koagulacji monopolarnej:

- koagulacja miękka, 
- 3 koagulacje forsowne (nietnąca, mieszana, tnąca),
- koagulacja spray, 
- 3 koagulacji specjalnych:  

  1 – Symultaniczna ( 2 uchwytami monopolarnymi jednocześnie,  

  2 – Torakochirurgiczna i kardiochirurgiczna forsowna koagulacja przy

        otwieraniu klatki piersiowej 

  3 – Kardio tzw. „Mammaria” forsowna koagulacja w okolicach tętnicy

        piersiowej i gruczołów sutkowych  
- koagulacja narzędziami laparoskopowymi

- koagulacja w osłonie gazu ARGON do zabiegów otwartych i

   laparoskopowych 

- koagulacja w środowisku płynnym - TUR

	23.
	Możliwość regulacji efektu w koagulacji monopolarnej

	
	Ciecie bipolarne

	24.
	Regulacja mocy cięcia bipolarnego od 1 W do 200W 

	
	Nożyczki bipolarne

	25.
	Regulacja mocy koagulacji bipolarnej nożyczkami od 1 W do 120W 

	26.
	Tryb koagulacji przed lub w trakcie cięcia mechanicznego nożyczkami.

	27.
	Możliwość prowadzenia koagulacji punktowej lub powierzchniowej.

	
	Koagulacja bipolarna

	28.
	Regulacja mocy koagulacji bipolarnej do 120W   

	29.
	Minimum 4 tryby koagulacji bipolarnej (w tym standard, mikro, forsowna)

	30.
	Koagulacja bipolarna micro z mocą maksymalną do 20 W i precyzyjnym proporcjonalnym dawkowaniem mocy z minimalnym krokiem co 0,1W 

	31.
	Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją AUTOSTART regulowaną z dokładnością co 0,05 sekundy w zakresie od 0,1s do 2,5s

	
	Zamykanie (ligacja)  naczyń krwionośnych do średnicy 7 mm

	32.
	Aparat wyposażony w system zamykania naczyń o średnicy do 7mm

	33.
	Cykl zamykania naczyń w pełni automatyczny, bez konieczności wyboru ustawień mocy i efektów, dostosowany do używanego narzędzia

	34.
	Aktywacja narzędzi do ligacji - sklejania naczyń krwionośnych przez wyłącznik nożny.

	35.
	Możliwość podłączenia narzędzi do ligacji do dowolnego gniazda bipolarnego

	36.
	Automatyczna sygnalizacja dźwiękowa zakończonej procedury zamykania naczyń

	37.
	Automatyczne rozpoznawanie instrumentów specjalnych (do zamykania naczyń, i innych) i ustawienie optymalnych parametrów dla ich pracy

	
	Parametry ogólne

	38.
	Automatyczne rozpoznawanie przez aparat we wszystkich gniazdach mono i bipolarnych podłączonych kabli i narzędzi standardowych (jak uchwyt monopolarny, pęseta itp.) z wtykiem z opcją rozpoznawania narzędzia i ustawianiem optymalnych parametrów dla ich pracy i zliczaniem ich użyć.

	39.
	Możliwość dodania opcjonalnych programów do resekcji bipolarnej. 

	40.
	Możliwość aktualizacji oprogramowania przez gniazdo USB lub gniazdo internetowe

	41.
	Odrębna zmiana poziomu głośności dla aktywacji, przycisków i dźwięków alarmowych

	42.
	Możliwość zmiany jasności ekranu w zależności od oświetlenia sali operacyjnej

	43.
	Możliwość integracji dodatkowych urządzeń chirurgicznych, np. odsysacz dymu, przystawka argonowa

	
	Przystawka argonowa

	
	Budowa i opis funkcji

	44.
	Panel czołowy przystawki łatwy do utrzymania w czystości z bezodpryskowego szkła bezpiecznego, odporny na uderzenia i zarysowania, odporny na promieniowanie UV.

	45.
	Przystawka argonowa połączona z generatorem elektrochirurgicznym za pomocą dwóch wiązek światłowodowych zapewniających automatyczne sterowanie przystawki za pomocą generatora elektrochirurgicznego.

	46.
	Wyświetlanie wartości mocy cięcia i koagulacji argonowej regulowane z ekranu dotykowego generatora elektrochirurgicznego. Dodatkowa wizualizacja w formie graficznej aktywowanego trybu na panelu czołowym przystawki argonowej:

dla cięcia argonowego w kolorze żółtym 

dla koagulacji argonowej w kolorze niebieskim. 

	47.
	Wyświetlanie wartości przepływu argonu dla cięcia i koagulacji regulowane z ekranu dotykowego generatora  elektrochirurgicznego

	48.
	Regulacja przepływu w zakresie od 0,1 do 10 litrów z krokiem co 0,1 l/min:

	49.
	Przycisk służący do wypełnienia sondy argonowej gazem – tzw. przepłukiwanie sondy. Dodatkowa wizualizacja przepłukiwania na panelu czołowym przystawki w formie graficznej w kolorze zielonym. 

	50.
	Możliwość podłączenia dwóch butli z argonem i system automatycznego przełączania z butli pustej na butlę pełną 

	51.
	Elektroniczny pomiar stanu napełnienia butli ze wskaźnikiem napełnienia butli w formie graficznej pokazywany na ekranie generatora elektrochirurgicznego.

	52.
	Możliwość skutecznego zapłonu argonu przy mocy poniżej 5W

	53.
	System ciągłego monitorowania przepływu argonu

	54.
	Ciągły autotest systemu, monitorowanie ciśnienia gazu na końcówce elektrody

	55.
	Wykrywanie niedrożności węża

	56.
	Wyświetlanie kodów błędów na ekranie generatora elektrochirurgicznego

	57.
	Koagulacja pulsacyjna z precyzyjną regulacją efektów do elastycznych sond argonowych i laryngologicznych aplikatorów sztywnych Ø 2,3 mm firmy ERBE. Minimum 3 prędkości impulsów koagulujących. 

	
	Wyposażenie

	58.
	Włącznik nożny podwójny z dodatkowym przyciskiem zmieniającym obsługiwane gniazdo z kablem min. 4m.                                                                                               Sztuk 1                       

	59.
	Butla argonowa o pojemności ok. 5 l. z gazem argon o standardzie czystości 5.0     sztuk 1                                               

	60.
	Reduktor ciśnienia gazu ARGON do butli argonowej z elektronicznym pomiarem stanu napełnienia butli                                                                                                 Sztuk 1

	61.
	Wózek przystosowany do przewożenia aparatu z koszem odkładczym na akcesoria.  Sztuk 1                         

	
	Akcesoria jednorazowe

	62.
	Elektroda bierna jednorazowa, dzielona po obwodzie, z pierścieniem bezpieczeństwa gwarantującym równomierny rozkład prądu. Elektroda o powierzchni 90 cm2  ze skrzydełkami zapobiegającymi przypadkowemu odklejeniu po stronie klipsa przyłączeniowego. Elektroda z podłożem wykonanym z wodoodpornej elastycznej pianki pokrytej klejem absorbującym wilgoć i powierzchnią przewodzącą pokrytą  hydrożelem przewodzącym i absorbującym wilgoć. Klej i hydrożel przyjazny dla skóry – biokompatybilny zgodnie z EN ISO 10993. Elektrody pakowane po 5 sztuk w zbiorcze koperty z etykietami wklejanymi do protokołu operacyjnego pacjenta. (op. 100 sztuk) Sztuk 1                                               

	
	Akcesoria wielokrotnego użytku przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji parowej

	63.
	Kabel wielorazowy do jednorazowych elektrod biernych dzielonych i niedzielonych o długości 4 m                                                                                                                   Sztuk 1

	64.
	Wielorazowy wąski uchwyt elektrod monopolarnych Ø 4 mm z  przyciskami do cięcia i koagulacji. Uchwyt z kablem dł. min 4,5m ( przystosowana do minimum 200 sterylizacji w temperaturze 134O C / 20 minut )                                                                    Sztuk 3

	65.
	Elektroda monopolarna nożowa prosta z trzonkiem o średnicy 4 mm. (opakowanie 5 szt.) 

Sztuk 1

	66.
	Elektroda igłowa prosta izolowana wolframowa Ø 0,5 mm x 2 mm                          Sztuk 1                            

	67.
	Elektroda igłowa zagięta izolowana wolframowa  Ø 0,5 mm x 2 mm                        Sztuk 1                              

	68.
	Elektroda kulkowa prosta Ø 2 mm dł. 49 mm                                                        Sztuk 1

	69.
	Elektroda kulkowa prosta Ø 4 mm dł. 49 mm                                                        Sztuk 1

	70.
	Elektroda igłowa prosta izolowana Ø 0,8 mm x 13 mm, dł. 136mm                         Sztuk 1                                      

	71.
	Elektroda pętlowa drutowa, prosta Ø 5 mm, dł. 49 mm                                          Sztuk 1                                        

	72.
	Elektroda pętlowa taśmowa, prosta Ø 10 mm, dł. 54 mm                                       Sztuk 1                                         

	73.
	Elektroda igłowa, zagięta, długość 132 mm                                                           Sztuk 1                                    

	74.
	Kabel przyłączeniowy do aplikatorów sztywnych argonowych Ø 2,3 mm                  Sztuk 2                                                                                                         

	75.
	Pinceta bipolarna prosta, krótka 110 mm, końcówka 0,5 mm x 6 mm, nieprzywierająca

Sztuk 1 

	76.
	Pinceta bipolarna zagięta, długa 195 mm, końcówka   tępa 2 mm x 8 mm nieprzywierająca

Sztuk 1

	77.
	Pinceta bipolarna zagięta, długa 195 mm, końcówka   tępa 1 mm x  8 mm nieprzywierająca

                                                                                                                        Sztuk 1

	78.
	Pinceta bipolarna bagnetowa, długa 195 mm, końcówka tępa 1 mm x 6 mm nieprzywierająca                                                                                                Sztuk 1

	79.
	Pinceta bipolarna zagięta, krótka 110 mm, końcówka 0.5 mm x 6 mm nieprzywierająca

                                                                                                                        Sztuk 1

	80.
	Pinceta bipolarna prosta, długa 195 mm, końcówka   tępa 2 mm x 8 mm nieprzywierająca 

                                                                                                                        Sztuk 1

	81.
	Kabel przyłączeniowy do pincet bipolarnych dł. 4,5 m                                             Sztuk 1                                  

	82.
	Wielorazowy uchwyt elektrod argonowych z  przyciskami do cięcia i koagulacji z systemem automatycznie rozpoznającym narzędzie przez aparat. Uchwyt z kablem dł. min 3,5m                             ( przystosowany do minimum 100 sterylizacji w temperaturze 134O C / 20 minut )  Sztuk 1               

	83.
	Elektroda argonowa do koagulacji, w chirurgii otwartej o długość 150 mm + 5 mm                                  ( wielorazowa przystosowana do sterylizacji w temperaturze 134O C / 20 minut )    Sztuk 1             

	84.
	Elektroda argonowa igłowa, w chirurgii otwartej o długość 105 mm + 5 mm ( wielorazowa przystosowana do sterylizacji w temperaturze 134O C / 20 minut )                           Sztuk 1        


Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytania dotyczące pakietu nr 12 - myjka dezynfektor z koszem do obuwia operacyjnego:

Pytanie 217 
Dotyczy punktu 2 tabeli parametrów technicznych

Czy Zamawiający dopuści myjnię,  której moc wynosi 2,8 kW?

Uzasadnienie:

Parametry oferowanego przez nas urządzenia nieznacznie odbiegają od SIWZ i w żaden sposób nie wpływają na jakość i efektywność mycia oraz dezynfekcji. Dzięki mniejsze mocy Zamawiający obniża koszty eksploatacji oraz montażu myjni.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 218

Dotyczy punktu 3 tabeli parametrów technicznych

Czy Zamawiający dopuści myjnię,  której moc pompy obiegowej wynosi 350W?

Uzasadnienie:

Pompa wodna instalowana w naszym urządzeniu ma wydajność 400 l/min, co jest wartością zapewniającą  skuteczne i poprawne mycie oraz dezynfekcję. Dzięki zaawansowanej i dedykowanej konstrukcji podzespołu pompa uzyskuje znacznie większą efektywność i wydajność  w stosunku do zużycia energii, co oznacza dla Zamawiającego niższe  koszty eksploatacji urządzenia. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 219

Dotyczy punktu 9 tabeli parametrów technicznych

Czy Zamawiający dopuści myjnię o pojemności komory 146l?

Uzasadnienie:

Parametry oferowanego przez naszą firmę urządzenia nieznacznie odbiegają od SIWZ. Ponadto oferowane urządzenie ma pojemność komory 12 par obuwia, a więc spełniony jest warunek podstawowy z punktu 8 tabeli parametrów technicznych,  czyli wymagana pojemność komory myjącej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Ssak elektryczny jezdny

Pytanie 220

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny jezdny ważący łącznie z wózkiem 21kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Ssak elektryczny mały przenośny

Pytanie 221

Czy Zamawiający dopuści ssak przenośny o wydajności ssania 20l/min?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 222

Czy Zamawiający dopuści ssak przenośny przystosowany do pracy interwałowej – 20 minut ssania 10 minut przerwy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 223

Czy Zamawiający dopuści ssak przenośny o wymiarach 31x24x19cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 224

Czy Zamawiający dopuści ssak przenośny zbiornikiem bez uchwytu naszynowego przystosowanym do montażu na korpusie ssaka?  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PAKIETU NR 10 :

- lampa operacyjna podwójna z kamerą

Pytanie 225

Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne w których kopuła główna ma 91 diod 1 W, a kopuła satelitarna 63 diody 1 W ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 226

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z 10 stopniową regulacją natężenia światła, ale możliwości aktywowania jednym przyciskiem pełnego natężenia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 227

Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z zakresem pracy 70-150 cm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 228

Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z poborem mocy 154 W?

Odpowiedź: Tak.

lampa operacyjna bezcieniowa, jezdna 1-ogniskowa

Pytanie 229

Czy Zamawiający dopuści lampę jezdną z mocą znamionową 18 W?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 230

Czy Zamawiający dopuści lampy jezdne z ciągłą regulacją natężenia światła 0-100% regulatorem znajdującym się na czaszy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na natężenie światła 0 -100%. Nie wyraża zgody na regulator na czaszy.

Pytanie 231

Czy Zamawiający dopuści lampę jezdną ze średnicą kopuły 300 mm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 232

Czy Zamawiający dopuści lampę jezdną z zasięgiem ramienia 800 mm i podstawą z 4 kołami o wysokości 1800 mm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 7 – meble medyczne i wyposażenie

Pytanie 233

Poz. 6 Stolik zabiegowy z 2 półkami 

Czy Zamawiający dopuści wymiary 900x600x950 mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 234

Poz. 7 Wózek transportowy do przewozu kontenerów z narzędziami

Czy Zamawiający dopuści wymiary 900x600x950 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 235

Poz. 11 Wózek do przewożenia potraw

Czy Zamawiający dopuści wymiary 900x600x950 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Poz. 16 Stelaż na worki na odpady 

Pytanie 236

Czy Zamawiający dopuści stelaż z obręczą do mocowania worka wyposażoną w kołnierz gumowy gwarantujący solidne zamocowanie worka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 237

Czy Zamawiający dopuści stelaż z kółkami o średnicy 75 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 238

Czy Zamawiający dopuści stelaż o wymiarach 410x485x950 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz. 24 Regał 5-półkowy wąski

Pytanie 239

Czy Zamawiający dopuści regał wyposażony w kółka o średnicy 150 mm i wysokości 1785 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 240

Czy Zamawiający dopuści regał o wysokości ok. 1750 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz. 25 Regał 5-półkowy szeroki

Pytanie 241

Czy Zamawiający dopuści regał wyposażony w kółka o średnicy 150 mm i wysokości 1785 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 242

Czy Zamawiający dopuści regał o wysokości ok. 1750 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz. 30 Kosz na odpady 40 l 

Pytanie 243

Czy Zamawiający dopuści kosz z blachy stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze jasnoszarym, z pokrywą w kolorze antracytowym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 244

Czy Zamawiający dopuści kosz o wymiarach 320x380x620 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

PAKIET NR 11

Łóżko intensywnego nadzoru dla dziecka

Pytanie 245

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 82 do 114 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 246

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta. Leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów, bezpieczne dla pacjenta?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 247

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w kółka o średnicy 100 mm, w tym 2 z hamulcem?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 248

Czy Zamawiający wymaga, by barierki boczne były regulowane za pomocą sprężyn gazowych pedałem nożnym umieszczonym obok kół jezdnych, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo małych pacjentów, gdyż dzieci nie mają możliwości, by odblokować barierki i tym samym narazić się na wypadek?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 249

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne o wysokości 73 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale liczone od krawędzi leża w najwyższym położeniu.

Pytanie 250

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty łóżka w postaci prętów ze stali malowanej proszkowo bez panelów z transparentnego Plexiglasu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 251

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach całkowitych 186 x 84 x 157 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 252

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach wewnętrznych łóżka 160 x 70 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Łóżko dla małego dziecka

Pytanie 253

Czy Zamawiający wymaga, by barierki boczne były regulowane za pomocą sprężyn gazowych pedałem nożnym umieszczonym obok kół jezdnych, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo małych pacjentów, gdyż dzieci nie mają możliwości, by odblokować barierki i tym samym narazić się na wypadek?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 254

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne i szyty o wysokości 73 cm od krawędzi leża?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 255

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 82 do 114 cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 256

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta. Leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów, bezpieczne dla pacjenta?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Łóżko pooperacyjne

Pytanie 257

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości zewnętrznej 2220 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 258

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 420 do 820 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 259

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczna regulacją funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga sterowaną tylko z panelu centralnego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 260

Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w system elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia. W oferowanym łóżku obciążenie wynosi 250 kg.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 261

Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w regulowane klamry utrzymujące materac, natomiast wyposażone w metalowe uchwyty przytrzymujące materac?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Łóżko intensywnego nadzoru

Pytanie 262

Czy Zamawiający dopuści łóżko z baterią wyposażoną w wskaźnik żywotności, pokazująca stań naładowania, ale nie informującą o konieczności zaplanowania terminu wymiany? Nasze akumulatory charakteryzują się dużą żywotnością, pracują nawet ponad 5 lat, więc taki parametr jest zbędny, gdyż nie zachodzi konieczność częstej wymiany baterii.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 263

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości zewnętrznej 2220 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 264

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 420 do 820 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 265

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczna regulacją funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga sterowaną tylko z panelu centralnego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 266

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną funkcją CPR z każdej pozycji do reanimacji sterowaną z panelu centralnego i sterowania nożnego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Łóżko szpitalne młodzieżowe

Pytanie 267

Czy Zamawiający dopuści łóżko o całkowitych wymiarach 1850 x 820 x 510 (wysokość leże) mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 268

Czy Zamawiający dopuści łóżko o całkowitych wymiarach 2150 x 970 x 510 (wysokość leże) mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 269

Czy Zamawiający dopuści łóżko z mechaniczna regulacja kąta odchylenia pleców od 0 do 72ᴼ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 270

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne 4 – szczebelkowe?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 271

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta. Leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów, bezpieczne dla pacjenta?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 272

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym płytami z tworzywa HPL?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 273

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wysokości leża 51 cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Szafka przyłóżkowa 

Pytanie 274

Czy Zamawiający dopuści szafkę 2 - stronną wykonaną z metalu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 275

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z jedną szuflada wysuwaną dwustronnie oraz szafką zamykaną drzwiczkami, otwierana dwustronnie, z miejscem na 3 butelki 1,5 l wewnątrz zamykanej szafki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 276

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w metalowe uchwyty do otwierania szuflady i drzwiczek?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 277

Czy Zamawiający dopuści szafkę, której drzwiczki otwierają się pod kątem 120ᴼ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 278

Czy Zamawiający dopuści szafkę niewyposażoną w otwory wentylacyjne?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 279

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w koła o średnicy 65 mm?

Odpowiedź: Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , jeśli będą podwójne i z hamulcami.

Pytanie 280

Czy Zamawiający dopuści szafkę z możliwością wyboru koloru konstrukcji szafki, drzwiczek oraz czoła szuflady?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 281

Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach 42 x 45 x 84cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Łóżko szpitalne

Pytanie 282

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wysokości 510 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 283

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szynę z minimum 4 metalowymi, nieprzesuwnymi haczyki do zawieszania wyposażenia dodatkowego umieszczone na ramie łóżka?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 284

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne 4 – szczebelkowe?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 285

Czy Zamawiający dopuści łóżko o maksymalnych wymiarach 215 x 97 cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: PAKIET 10
Lampa operacyjna podwójna z kamerą, monitorem i systemem integracyjnym
Pytanie 286

Czy Zamawiający dopuści kopułę główną lampy w wyposażoną w 43 diody LED rozmieszczone okrężnie wokół uchwytu (5 kopuł dookólnych oraz 1 w środku) oraz kopułę satelitarną wyposażoną w 29 diod LED (3 kopuły dookólne i 1 w środku) ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 287

Czy Zamawiający dopuści regulację średnicy pola roboczego 26-38 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 288

Czy Zamawiający dopuści regulację natężenia światła płynną w zakresie 5-100%? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 289

Czy zamawiający dopuści głębokość oświetlenia wynoszącą 111 cm? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 290

Czy zamawiający dopuści zakres rozpiętości zogniskowanego oświetlenia 70-150 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 291

Czy zamawiający dopuści temperaturę barwową wynoszącą 4500 K ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Lampa operacyjna bezcieniowa, jezdna 1 – ogniskowa

Pytanie 292

Czy zamawiający dopuści lampę w kształcie koła jednoogniskową złożoną z 15 diod LED? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 293

Czy Zamawiający dopuści regulację natężenia 0-100%

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 294

Czy zamawiający dopuści średnicę czaszy lampy wynoszącą 22 cm? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 295

Czy Zamawiający dopuści temperaturę koloru 4500 K ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 296

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – statyw na miski na odpady – stojak z misami, zgodzi się na zaoferowanie 2 mis, każda o pojemności 6 litrów?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 297

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – statyw na miski na odpady – stojak z misami, zgodzi się na zaoferowanie misy o średnicy wewnętrznej 30,5cm a średnicy zewnętrznej 34cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 298

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – statyw na miski na odpady – stojak z misami, zgodzi się na zaoferowanie wyrobu bez rączki z gałką?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 299

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – statyw na miski na odpady – stojak z misami, zgodzi się na zaoferowanie produktu o średnicy podstawy jezdnej 560mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 300

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – statyw na miski na odpady – stojak z misami, zgodzi się na zaoferowanie statywu o wadze całkowitej 4,5kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 301

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – statyw na miski na odpady – stojak z misami, zgodzi się na zaoferowanie stojaka o wysokości 850mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 302

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – stolik zabiegowy z 2 półkami, zgodzi się na zaoferowanie wózka z kółkami o średnicy 100mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 303

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – stolik zabiegowy z 2 półkami, zgodzi się na zaoferowanie wózka o wymiarach 1115x720x880mm (dłxszerxwys; wymiar blatu: 1000x650mm)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 304

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – wózek transportowy do przewozu kontenerów z narzędziami, zgodzi się na zaoferowanie wózka z kółkami o średnicy 100mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 305

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – wózek transportowy do przewozu kontenerów z narzędziami, zgodzi się na zaoferowanie wózka o wymiarach 1115x720x880mm (dłxszerxwys; wymiar blatu: 1000x650mm)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 306

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – stolik zabiegowy Mayo mały, zgodzi się na zaoferowanie produktu z kółkami o średnicy 80mm?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 307

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – stolik zabiegowy Mayo mały, zgodzi się na zaoferowanie wyrobu z regulacją hydrauliczna w zakresie 960 – 1370mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 308

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – stolik zabiegowy Mayo mały, zgodzi się na zaoferowanie stolika z blatem o wymiarach 740x490mm? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 309

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – stolik zabiegowy Mayo mały, zgodzi się na zaoferowanie produktu o dopuszczalnym obciążeniu 15kg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 310

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – stolik zabiegowy Mayo duży, zgodzi się na zaoferowanie produktu z kółkami o średnicy 80mm?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 311

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – stolik zabiegowy Mayo duży, zgodzi się na zaoferowanie wyrobu z regulacją hydrauliczna w zakresie 960 – 1370mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 312

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – stolik zabiegowy Mayo duży, zgodzi się na zaoferowanie stolika z blatem o wymiarach 740x490mm? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 313

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – stolik zabiegowy Mayo duży, zgodzi się na zaoferowanie produktu o dopuszczalnym obciążeniu 15kg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 314

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – wózek medyczny wielofunkcyjny z 3 półkami, zgodzi się na zaoferowanie wyrobu ze stali nierdzewnej typu AISI304?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 315

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – wózek medyczny wielofunkcyjny z 3 półkami, zgodzi się na zaoferowanie wózka wyposażonego w 3 półki pełne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 316

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – wózek medyczny wielofunkcyjny z 3 półkami, zgodzi się na zaoferowanie produktu z kółkami o średnicy 100mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 317

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – wózek medyczny wielofunkcyjny z 3 półkami, zgodzi się na zaoferowanie wózka o wymiarach 865x720x1090mm (dłxszerxwys; wymiar blatu: 750x650mm)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 318

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – wózek do przewożenia potraw, zgodzi się na zaoferowanie produktu z kółkami o średnicy 100mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 319

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – wózek do przewożenia potraw, zgodzi się na zaoferowanie wyrobu o wymiarach 1115x720x1000mm (dłxszerxwys; wymiar blatu: 1000x650mm)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 320

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – taboret szpitalny, zgodzi się na zaoferowanie produktu wykonanego ze stali nierdzewnej niemalowanej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 321

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – taboret szpitalny, zgodzi się na zaoferowanie wyrobu o szerokości siedziska 350mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 322

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – taboret szpitalny, zgodzi się na zaoferowanie taboretu z regulacją wysokości w zakresie 490 – 630mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 323

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – podest operacyjny 1 stopniowy, zgodzi się na zaoferowanie produktu z naklejanymi paskami antypoślizgowymi?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 324

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – podest operacyjny 1 stopniowy, zgodzi się na zaoferowanie wyrobu o wymiarach 500x300x250mm (dłxszerxwys)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 325

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – podest operacyjny 2 stopniowy, zgodzi się na zaoferowanie produktu z naklejanymi paskami antypoślizgowymi?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 326

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – podest operacyjny 2 stopniowy, zgodzi się na zaoferowanie wyrobu o wymiarach 500x650x410mm (dłxszerxwys)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 327

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – podest operacyjny 1 stopniowy, zgodzi się na zaoferowanie produktu z naklejanymi paskami antypoślizgowymi?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 328

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – stelaż na worki na odpady lub bieliznę operacyjną z pokrywą, zgodzi się na zaoferowanie wyrobu z obręczą wykonaną ze stali nierdzewnej AISI304?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 329

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – stelaż na worki na odpady lub bieliznę operacyjną z pokrywą, zgodzi się na zaoferowanie produktu z pokrywą ze stali nierdzewnej AISI304?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 330

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – stelaż na worki na odpady lub bieliznę operacyjną z pokrywą, zgodzi się na zaoferowanie produktu z pokrywą malowaną proszkowo w kolorach z palety RAL lub pokrywą niemalowaną satynową (matową) bądź polerowaną (świecącą)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 331

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – stół roboczy, zgodzi się na zaoferowanie wyrobu z blatami o wymiarach 1000x650mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 332

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – stół roboczy, zgodzi się na zaoferowanie produktu z kółkami o średnicy 100mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 333

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – stół roboczy, zgodzi się na zaoferowanie wózka o wymiarach 1115x720x880mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 334

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – wózek oddziałowy, zgodzi się na zaoferowanie produktu z kółkami o średnicy 100mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 335

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – wózek oddziałowy, zgodzi się na zaoferowanie wyrobu o wymiarach 765x470x880mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 336

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – wózek medyczny 2 półkowy z szufladą, zgodzi się na zaoferowanie produktu z kółkami o średnicy 100mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 337

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – wózek medyczny 2 półkowy z szufladą, zgodzi się na zaoferowanie wyrobu o wymiarach 720x715x985mm (dłxszerxwys)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 338

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – kosz na odpady 40L, zgodzi się na zaoferowanie produktu bez rączki do przemieszczania z przodu kosza z racji jego niewielkich wymiarów?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 339

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – kosz na odpady 40L, zgodzi się na zaoferowanie wyrobu o pojemności 30L?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 340

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – kosz na odpady 40L, zgodzi się na zaoferowanie produktu o wymiarach 320x380x560mm (dłxszerxwys)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 341

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – taboret dla operatora, zgodzi się na zaoferowanie wyrobu z regulowaną wysokością w zakresie 490 – 630mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 342

Czy Zamawiający w Pakiet nr 7 – taboret dla operatora, zgodzi się na zaoferowanie produktu o średnicy siedziska 350mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 343

Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – stół operacyjny chirurgiczno-laryngologiczny, zgodzi się na zaoferowanie wyrobu z podstawą niepokrytą włóknem szklanym, a wykonana ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 344

Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – stół operacyjny chirurgiczno-laryngologiczny, zgodzi się na zaoferowanie produktu z podstawą typu „T” bez wycięcia na wiadro, a tylko na stopy chirurga?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 345

Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – stół operacyjny chirurgiczno-laryngologiczny, zgodzi się na zaoferowanie stołu z regulacją wypiętrzenia piersiowego za pomocą klucza podłączanego z jednej strony?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 346

Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – stół operacyjny chirurgiczno-laryngologiczny, zgodzi się na zaoferowanie wyrobu z blatem przesuwnym na długości 300mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 347

Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – stół operacyjny chirurgiczno-laryngologiczny, zgodzi się na zaoferowanie produktu o wymiarach:
1.1. długość całkowita: 2100mm
1.2. minimalna wysokość bez materaca: 660mm
1.3. maksymalna wysokość bez materaca: 990mm
1.4. szerokość z szyną boczną 560mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 348

Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – stół operacyjny chirurgiczno-laryngologiczny, zgodzi się na zaoferowanie produktu z regulacją kątową podgłówka góra/dół: 45°/45°?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 349

Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – stół operacyjny chirurgiczno-laryngologiczny, zgodzi się na zaoferowanie wyrobu z blokadą zagłówka zwalnianą w jednym miejscu, z jednej strony?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 350

Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – stół operacyjny chirurgiczno-laryngologiczny, zgodzi się na zaoferowanie stołu z regulacją kątową płyty i pleców w górę/dół: 75°/35°?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 351

Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – stół operacyjny chirurgiczno-laryngologiczny, zgodzi się na zaoferowanie produktu z materacem o grubości 60mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 352

Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – stół operacyjny chirurgiczno-laryngologiczny, zgodzi się na zaoferowanie stołu z ręcznym przesuwem wzdłużnym blatu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 353

Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – stół operacyjny chirurgiczno-laryngologiczny, zgodzi się na zaoferowanie wyrobu bez funkcji sygnalizowania stanu blokady kół?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 354

Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – stół operacyjny chirurgiczno-laryngologiczny, zgodzi się na zaoferowanie produktu bez funkcji sygnalizowania przekroczenia limitu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 355

Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – fotel / stół operacyjny laryngologiczny, zgodzi się na zaoferowanie wyrobu bez funkcji autotestu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 356

Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – fotel / stół operacyjny laryngologiczny, zgodzi się na zaoferowanie produktu z harmonijkową osłoną przegubu kolumny?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 357

Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – fotel / stół operacyjny laryngologiczny, zgodzi się na zaoferowanie stołu  z panelem umieszczonym na kolumnie stołu, lecz nie wystającym nad jego powierzchnię?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 358

Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – fotel / stół operacyjny laryngologiczny, zgodzi się na zaoferowanie wyrobu o długości 2100mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 359

Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – fotel / stół operacyjny laryngologiczny, zgodzi się na zaoferowanie produktu  o minimalnej wysokości stołu bez materaca 715mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 360

Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – fotel / stół operacyjny laryngologiczny, zgodzi się na zaoferowanie stołu o maksymalnej wysokości bez materaca 1165mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 361

Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – fotel / stół operacyjny laryngologiczny, zgodzi się na zaoferowanie wyrobu o szerokości bez szyny bocznej 500mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 362

Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – fotel / stół operacyjny laryngologiczny, zgodzi się na zaoferowanie produktu o szerokości z szyna boczną 560mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 363

Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – fotel / stół operacyjny laryngologiczny, zgodzi się na zaoferowanie stołu z regulacją kątową podgłówka góra/dół: 45°/45°?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 364

Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – fotel / stół operacyjny laryngologiczny, zgodzi się na zaoferowanie wyrobu z blokadą zagłówka zwalnianą w jednym miejscu, z jednej strony?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 365

Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – fotel / stół operacyjny laryngologiczny, zgodzi się na zaoferowanie produktu z regulacją kątową płyty pleców w górę/dół: 75°/35°?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 366

Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – fotel / stół operacyjny laryngologiczny, zgodzi się na zaoferowanie stołu z materacem dwuwarstwowym o grubości 60mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 367

Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – fotel / stół operacyjny laryngologiczny, zgodzi się na zaoferowanie wyrobu zlicowanego z kolumną stołu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 368

Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – fotel / stół operacyjny laryngologiczny, zgodzi się na zaoferowanie produktu z ręcznym przesuwam wzdłużnym blatu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 369

Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – fotel / stół operacyjny laryngologiczny, zgodzi się na zaoferowanie pilota zdalnego starowania  pozbawionego sygnalizacji o przekroczeniu limitu?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 370

Czy Zamawiający w Pakiet nr 9 – fotel / stół operacyjny laryngologiczny, zgodzi się na zaoferowanie pilota zdalnego sterowania bez funkcji autotestu?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 371

Prosimy o dodanie w umowie w § 1 zapisu
 „Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów” 

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia  znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 372

Prosimy o zmianę zapisów umowy § 6 ust.2 oraz w załączniku nr 3

Czas (okres) gwarancji w miesiącach – max 24 miesięce

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 373

Prosimy o zmianę zapisów umowy § 6 ust. 4
Koszty serwisu, przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 374

Prosimy o zmianę zapisów umowy § 6 ust. 5
Czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi do 3 dni roboczych lub do 10 dni roboczych w przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy, liczonych od dnia zgłoszenia naprawy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 375

Prosimy o zmianę zapisów umowy § 7 ust. 2 pkt b, c, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokościach:

b/niedotrzymanie terminu wykonania umowy (§3 ust. 1)– w wysokości 0,1%wartości brutto częścisprzętu dostarczonego, za każdy dzień zwłoki.

c/zwłoka w wykonaniu naprawy o której mowa w § 6 pkt. 5 w wysokości 0,1% wartości brutto części sprzętu wymienionego za każdy dzień zwłoki, liczone od upływu terminu wyznaczonego na wykonanie naprawy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 376

Prosimy o wykreślenie z zapisów umowy § 7 ust. 2 pkt d
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 377

Prosimy o wykreślenie z zapisów umowy § 8 ust. 1 pkt d
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

a) Załącznik nr 2 – Formularz oferty –– w załączeniu do niniejszego pisma.
Zamawiający informuje, iż Załącznik nr 2 ulega zmianie tylko w zakresie Pakietu nr 7. 
W zakresie pozostałych pakietów Załącznik nr 2 pozostaje niezmieniony.
b) Załącznik nr 3 – Zestawienie parametrów technicznych oraz warunków gwarancji –– w załączeniu do niniejszego pisma.
Zamawiający informuje, iż Załącznik nr 3 ulega zmianie tylko w zakresie Pakietu nr 1. 
W zakresie pozostałych pakietów Załącznik nr 3 pozostaje niezmieniony.
c) Załącznik nr 9 – wzór umowy - w załączeniu do niniejszego pisma.
d) Zgodnie z dyspozycja art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża następujące terminy: 

· Termin składania ofert określony w rozdziale IX pkt. 2 SIWZ – na dzień 29.08.2014r. do godziny 10.00
· Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XIII SIWZ – na dzień 29.08.2014r. o godzinie 11.00
Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
ul. Pabianicka 62,  93-513 Łódź

SEKRETARIAT  tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403  PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957
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