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nieograniczonego o warto$ci powyzej 10 000 000 SUro na dostawy sprzetu medycznego
jednorazowego vzytku dig WSS im. M. Kopernika w todzi:

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

L W toku postepowania zosfaly zadane nastepujace pytania | prosby o wyjaénieniq
dotyczgce treéci Specyfikacji Istotnych Waruniéw Zamdéwienia:

. Pytanie:
1. Czy Zamawidjgey dopuszcza w pakiecie 4 poz, 1i2 przedmiotowym postepowaniu ztozenie
oferty na paski testowe | glukometry charakteryzujgce sie nastepujgeymi parametrami:

o} Funkcja Auto-coding eliminuigca  koniecznoée kodowania, przy czym zastosowane |
potwierdzone przez producenta rozwigzania techniczno-wdrozeniowe bowodujg ze w
praktyce po wprowadzeniu paska do glukomedry nie sq konieczne Zadne CZynnosci
potwierdzajgce ani sprawdzajgce  uiytkownika (Pisemna gwarancja  producenta,
potwierdzajgea lednakowy autokod wszystkich serii paskdw testowych dystrybuowanych na
terenie Poiski w istocie OZINACZA rdwWnowaznoic takiego rozwigzania technicznego z ,No
coding”, ktéra to technika polega na braku wyswietlenia przez glukometr (auto)koadu

wspdlnego dla danej serii paskéw);

b) Detekcja zbyt matej ilosci  krwi wprowadzone] do paska wraz Z wyswietleniem
odpowiedniego  komunikaty informujgcego o niecatkowitym wypetnieniv  poska na
wyswietlaczu glukometru; ' ' '

c) Mozliwosé wykorzystania do badania orobki krwi kapilamej, zyinej i tetnicze] (enzym GDH-
FAD dajgey poprawne wyniki niezaleznie od stezenia flenu fozpuszczonego we krwi)

d) Wielkosd Zasysanej probki krwi 0,5 ul:
e} Czas pomiaru od chwili Zassania.prébki.5 s:
f} Temperatura przechowywania paskdw testowych po otwarciu fiolki 1-32°C:

g) Paski wymagajgce sporadycznego sprawdzania poprawnoici dzictania zq pomocq ptyndw
kontrolnych w2 stezeniach, co odpowiada wymogom  technicznym producenta
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swobodne pobieranie krwi 7 licznych migjsc AST oraz precyzying defekcje zbyt matej ilosci
krwi wprowadzone] do paska — takie umiejscowienie kapilary poza aparatem w potgczeniu z
fechnologiq - sprawnego  zasysania niewielkiej probki  krwi wykiucza  zanieczyszezenie
glukometru materiatem bioclogicznym pacienta;

i) Zakres pomiary 10-200mg/dli umozliwijgey uzyskiwanie tak Samo precyzyjnych i doktadnych
wynikow w catym zakresie pomiarowym z doktadnoiciq zgodng z wytycznymi normy IS¢
15197:2013 co potwierdzono odpowiednim dokumentem Jednostki Notyfikowanej, oraz z
rygorystycznymi najnowszymi - zaleceniami Polskiego  Towarzystwa Diabetologicznego,
ponadto dajgcy mozliwoié otrzymania WYNiku U wcigz przytfomnych pacjentéw z bardzo
wysokq wartoiciq glikemii  u bacjentow z pPoOwQZNg hipoglikemig?

Odpowiedi: Zamawiajgcy nie przewidufe skiadania oferf wariantowych.

Pytanje:

Czy Zamawiajgey wymaga, .aby zaoferowane 4 poz. 1 paski testowe do glukometrow dawaty
Poprawne wyniki w prébkach krwi w zakresie hematokrytu wynoszacym 20-60%, co umosliwia
uzyskanie doktadnych wynikdw U pacjentéw z wahaniami hematokrytu, np. przy niedckrwistosci lub
po obfitych krwawieniach?

Odpowiedz: Zamawiajqcy dopuszcza w/w zakres hematokrytu (20-60%)

Pytanie:

Czy Zamawiagjgcy wymaga, aby zaoferowanes w pakiecie 4 poz. 1 paski testowe do glukometréw
umoziiwiaty wykonywanie doktadnych pomicréw we krwi kapilamnej, o ponadto réwniez we krwi
zyinej i tetniczeje

Odpowiedi: ZIamawigjqcy dopuszcza w/w paski

Pytanie:

Czy Zamawiajgey dopuici dostarczenie w pakiecie 4 poz. 1 paskéw testowych wspétdziataiqgeych z
glukometrami, kiére zgodnie z informacjami awartymi w instrukcji obstugi mogg dawagé
nieprawidtowe wyniki pomiaréw u pacjentdw z chorobg tetnic obwodowych?
Odpowiedf:"lamawiajqcy dopuszcza o

- 8hZym OKksydaza glukozowa, podczas gdy paski z rémymi formami enzymu dehydrogenaza
glukozowa | GDH-FAD) sg niewrazliwe na zmiany stezenia flenu we krwi.

Odpowiedz: Zamawidgjgcy dopuszeza paski  zawierajgce enzym oksydazy glukozowej |
dehydrogenazy glukozowej

Pytanie:
Czy Zamawiagjgcy wymaga w pakiecie 4 poz. 1 paskow testowych o zakresie pomiarowym 10-

9C0mg/dl, co umozliwi ofrzyrmywanie wynikéw iczbowych pomiary glikemii u pacjentéw z wysokimi
' 2
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wartoéciami stezenia glukozy? Wartoie glikemii u pacjentéw hospitalizowanych czesto przekracza
600mg/dl, przy czym glukometr z zakresem pomiarowym do 600mg/dl moze wskazaé komunikat
HIGH lub Error zamiast wyniku juz przy stezeniu glukozy wynoszacym 550mg/d ~ wskutek czZego nie
wiadomo czy stezenie glukozy we krwi pacjenta jest blizsze wartosci 350mg/dl czy np. 800mg/dl.
Odpowiediz: Zamawidgjgcy dopuszcza paski testowe o zakresie pomiarowym 10-900 mg/di

Pytanie:

Czy Zamawidjqcy wymaga, aby w zarejestrowanych instrukcjach paskéw testowych znajdowaly sie
informacje dotyczace okreslonej liczbowo, deklarowane] doktadnosci pomiardw wykonywanych z
zastosowaniem paskéw, zgodnie z wymogami normy ISO151972 Brak takich informacii moze
dezorientowac personel szpitala co do doktadnoic pomiardw.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wymaga takiej informacji

Pytanie:

Prosimy o podanie czy Zamawidjgcy bedzie wymagat przedstawienia dokumentu niezaleznej
Jednostki Notyfikowane], potwierdzajgcego ze paski festowe i glukometry rzeczywiicie spetniqig
wymogi normy ISO15197:2013 dotyczace doktadnosci pomiaru. Prodbe wnosimy w zwiqzku z
praktykq niektorych firm, kiére wystawigjq oéwiadczenia o zgodnoici  produktu z normg
1SO15197:2013, podczas gdy w instrukcjach obstugi paskéw testowych nie umieszczaig zadnych
informacji dotyczqeych doktadnoéci pomiardw, co Swiadczy o niespetnieniu takich wymogow
(norma 1SO15197 liferainie wymaga od producentéw przedstawienia w instrukc;i okreslongj
liczbowo doktadnoici pomiardw).

Odpowiedz: Tak, Zamawidgjgcy wymaga dokumentu potwierdzajgcego spetnienie normy 18O
15197:2013

Pytanie:

Czy Zamawidjgcy dopuici paski testowe | glukometry, kidre zgodnie z instrukcjami mogqg byd
stosowane wytgcznie U pacjentéw ze mang liczbg hematokrytowg; w przeciwnym razie
wykonywanie pomiaru nalezy konsultowad z lekarzem prowadzgeoyme

Odpowiedi: Zamawiajqgcy dopuszcza

Pytanie: _ .

Czy Zamawiajgcy dopuici oferte paskéw testowych do glukometréw, ktére zgodnie z instrukcjomi
obstugi mogq dawad niedoktadne wyniki pomiardw U pacientow z obnizonym ci$nieniem,
odwodnionych | zndjdujgeych sie w stanie powaznego wsirzqsu oraz bardzo niskie lub niedokiadne
‘wyniki U pacjentdw w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej {z ketozqg lub bez)?

Odpowiedi: Zamawiajqcy dopuszcza

Pytanie: . .
Czy  Zamawicjgey dopuici oferte  paskdw testowych do glukometréw, kidre wymagajq
bezwzglednie cotygodniowego sprawdzania poprawnosci dziatania za pomocq ptynu konfrolnego
— fakie rozwiqzanie wyraznie zwiekszy zuzycie paskdw?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza
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Pytanie: _ :

Czy Zamawidjgcy wymaga aby deklarowany w instrukcjach obstugi maksymainy biad pomiarowy
paskdw  testowych oferowanych w przedmiotowym postepowaniu nie przekraczat +15% przy
stezeniu >100 mg/dl, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?

Odpowiedi: Lamawiajgey wymaga  rgodnie z wylycznymi  Polskiego Towarzystwa
Diabetologicznego

Pytanie:

Prosimy o wyjadnienie, co Zamawigjgey rozumie przez ,wymagane prawne dopuszezenig do
uzytkowania w Placdéwkach Stuzby Zdrowia” w odniesieniu do sprzety medycznego stuzgcego do
okresowego monitorowanic glikemii  jakim jest giukometrz Organem odpowiedzialnym zg
dopuszczenie glukometrdw i paskéw tfesfowych do obrotu jest Urzgd Rejestracji Produktow
Produktéw Biobdjezych ktéry nie stawig certyfikowarnym
wyrobom medycznym do diagnostyki in vitro specijalnie wyodrgbnionych wymagan tego typu.
Odpowiedi: Zamawiajgcy wymaga dokumentu dopuszczajgcego glukometry i paski do obrotu

Pytanie:

Czy Iamawicigcy wymaga aby oferentem w przedmiotowym postepowaniu byt podmiot
posiadcajgey zezwolenie na hurtowy obrét lekami, co zapewni dostawy paskéw w warunkach
kontrolowanej temperatury i wilgotnosei, zabezpieczajqe przed uszkodzeniem paskdéw?e
Odpowiedz':'lamcwr'ajqcy wymaga dostawy paskéw w warunkach kontrolowanej temperatury i

wilgofnosci, zabezpieczajqcych przed uszkodzeniem paskéw

Pytanie:

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby zaoferowane glukomefry i paski festowe micty mozliwoié kontroli
na 3 zakresach ptyndw kontroinych - {(prawidtowy, niski i wysoki) 2

Odpowied?; Zamawiajgcy nie wymaga, dopuszcza frzy zakresy { prawidtowy, niski, wysoki)

Pytanie:
Czy Zomawigjgey dopuici do udziatu w postepowania paski i glukometry, kidre w instrukcjach
uzycia nie zawierajq ostrzezer o niedoktadnych wynikach pomiardw U pacjentéw z obnizonym

Odpowiedsz: Zamawiagjgcy wymaga, aby w instrukcji bﬂa informacja zawierajgco osfrzeienie o
niedoktadnosci pomiaréw u pacjentéw w szczegdinych przypadkach.

Pytanie:

Czy Zamawidjgcy dopuici do przetargu paski z »DOCZNYM"  polem pomiarowym 2 Takie
umiejscowienie utrudnia iub uniemozliwia nakicdanie probki krwi z alternatywnych misjsc naktucia.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ, kapilara na szczycie paska

» +
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przewidzianym dia sprzetu jakim jest glukometr.
Odpowiedz; Zamawiajgcey nie wymaga

Pytanie:

Czy Zamawigjqey wymaga, zeby zakres temperatury przechowywania paskéw wynosit 5-40eC 2
Wyzej wymieniony ooy zakres femperatur ogranicza rzedmiot zamdwienia do robu jednego
producenta i tym samym blokuje konkurencje asorfymentowq i uniemozliwiq obiektywne i rowne
traktowanie wykonaweéw Przystepujqcych do przetargu publicznego, co jest sprzeczne z Ustawg

temperaturze nie przewidujg ani Polskie Normy, anj Farmakopea Polska.
Odpowiedi: Zamawidjgcy nie okrefla Zakresu temperatury przecho wywania paskéw

Pytanje:

Czy Lamawigjacy wWymaga paskdw z kapilarg Zasysajgcy krew na czubku paska, co ogranicza
kontakt krwi z aparatemn i nie wptywa na Zanieczyszczenia aparaty, a co za tym idzie nie wphywa ng
widrygodnos$é wynikdw, fak réwniez na higiene i bezpieczenstwo pracy personelu 2

Odpowiedz: Igodnie z Siwz

Pytanie:

Czy Zamawigjqcy wymaga cby zaoferowane paski testowe do glukometréw Umozliwiaty pomiary w
zakresie hematokrytu réwnym 20-60%, co pozwoll na bezpieczne uzyskanie precyzyinych wynikow u
- pacjentéw z niskimi wartoiciami hematokryiu, np. w stanach niedokrwistosc lub po obfitych
Krwawieniach —zakres HCT wynoszqcy 20-60% jest obechie standardem we wszystkich nowszych
modeiach paskdow?

 Odpowieds: Zamawiajqcy dopuszcza taki Zakres pomiaréw

Czy Zamawicjacy WYMaga, aby do badania wykorzystywany byt na paskach testowych enzym
Oksydaza Glukozowa {GOD), zapewnia on maksymailng minimalizacie zafatszowan pomiary -
ocbecnych w prébce krwi ponad 70 substancji endo | egzogennych nie ma WRIYWU na wyniki
pomiaréw 2

Odpowiedi: Zamawidjgcy nie wymaga, aby do badania stosowad Paski z enzymem oksydaza
glukozowa (GOD)

Pylanie:

Czy Zamawicjgcy wymaga paskéw oddzielnie pakowanych 2 Takie rozwiqzanie wydtuza i utrudnia
CZas pracy personelu, _
Odpowiedi: Zamawidajqcy nie wymaga paskéw oddzielnio pakowanych
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Pytanie;

Czy Zamawigjgey wymaga minimainej probki krwi 0,5 U 2 Paski, ktére wymagdajq prébki powyzej
0.5u, wydtuzajq czas badania i zngeznie obnizajg komfort pobierania krwi u pacjentéw.
Odpowiedi: Nie wymaga, dopuszcza fakie rozwigzanie

" Pytanie:

Czy Zamawiajgcy wymaga wykrywania zbyt mate] iloSci krwi wraz z mozliwoiciq jej dotozenia 2
W/iw parametr wyrainie eliminuje konkurencie. Poza tym paski z kapilarg na szczycie paska
testowego i matg prébkg krwi nie wymagdjq doktadania dodatkowej ilosci krwi. Ponadto proces
krzepnigcia krwi rozpoczyna sie natychmiast i z medycznego punktu widzenia pomiar po dotozeniu
krwi nie moze by miarodainy.

Odpowiedz: Zamawidjgcy dopuszcza

Pytanie:

Czy Iamawidgjacy wymaga refundacii wyrobu przez NFZ 2 Zamawidjgcy ogtosit postepowanie
dotyczace dostaw do Apteki Szpitainej, nie ogdlinodostepnej. Taki wymdg w przypadku Apteki
Szpitalne] nie jest niczym uzasadniony, wyklucza z postepowania wielu wykonawcow, ogranicza
konkurencje | tym samym powoduje zawyzenie proponowanych przez  dopuszczonych
Wykonawcow cen. Obecnoid wyrobu na liscie refundacyinej swiadczy jedynie o objeciu tego
wyrobu refundacjq przez Ministerstwo Zdrowia |, nie jest zad dowodem na sprawdzenie jakoici
wyrobu pizez NFZ czy MZ, ani dowodem na posiadanie przez wyrdb jakichkolwiek certyfikatdw,
Odpowiedz: Zamawiagjgcy wymaga

Pytanie:

Czy Zamawidjgcy wymaga spetniania przez oferowane glukometry normy 1ISO 15197:2013 2 Norma
ISO 15197-2013 zacznie obowigzywad dopierc od 2014 roku,

Odpowiedzi: Zamawiajgcy wymaga Co

Pytanie:

Czy Zamawigjgcy wymaga spefniania przez oferowane glukomefry zalecen Polskiego Towarzystwe
Digbetologicznego 2

Zalecenia PTD brzmig - tu cytat: e o
Do samokoniroli glikemii zaleca sie uzywanie glukometréw przedstawiaigeych jako wyhik badanic
stezenie glukozy w osoczu krwi, kidrych deklarowany btgd oznaczenia nie przekracza 15% dia stezen
glukozy = 100 mg/dl (5,6 mmol/i} i 15 mg/di {0.8 mmol/l) w przypadku stezef glukozy < 100 mg/d (5,6
mmolfi)."

Wyraznie wigc mdwig o samckontroli glikemii, nie zcé o pomiarach w warunkach iecznictwa
zamknigtego. Poza tym, zalecenia PTD oparte $q © norme 18O 15197-2013 majgca chowigzywad
dopiero od 2016 roku.

Odpowiedz: Zamawigjacy wymaga

Pytanie:
Czy Zamawidjgcy wymaga, aby zaoferowane paski posiadaly w instrukeji obstugi dokiadny i
wyczerpuiacy opis niebezpieczensiw i ostrzezen, wynikajgcych z zastosowania proponowanego
systemu monitorujgcego poziom glukozy u pacjentdw z cieikimi chorobami 2

1 }
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Pomiar poziomu giukozy u pocjeh’réw ciezko chorych za pomocq glukometru jest zwykle
niewystarczajgey, a pacjenci powinni by¢ poddani doktadne] analizie laboratoryjne.
Odpowiedz: Zamawidajacy wymaga '

Ry

Pyfanie:

Czy Zamawiajgey. majge na wzgledzie fundamentalne zasady polskiego jak i europejskiego sytemu
zaméwien publicznych i wiedzac, ze kozdorazowo postepowanie o udzelenie Zamodwienig
publicznego Zamawiajgey przygotowuje i przeprowadza w sposéb zapewnigjigey zachowanie
uczciwe] konkurencji oraz réwne traktowanie wykonawcdw dopuici do postepowania paski
dystrybuowana bezposrednio przez producenta 2 Producent gwarantuje Pahstwu cene nizszq, niz
hurtownia, przynajmniej o kwote marzy hurtowni. Ponadto produceniéw obowigzujg doktadnie te
same obostrzenia w zakresie przechowywania i transportu wyrobdw medycznych, co hurtownie.
Odpowiedi: Zamawigjgcy dopuszcza

" Pyfanie:

Czy Zamawigjgcy wymaga  terminu przydatno$ci paskéw do uzycia Do otwarciu opakowania 3
miesigce ¢ Wymdg diuiszego terminu waznoici dig Szpitala nie jest niczym uzasadniony, bowiem
zuzycie paskdw w warunkach szpitalnych ksztattuje sie na poziomie kilku opakowah dziennie.
Odpowiedi: Iamawiajgcy nie wymaga, dopuszcza fermin przydatnosci 3 miesigce

Pytanie:

Jakich dokumentéw oczekuie Iamawidgjgcy mowiqe o nWymaganych prawnych dopuszezeniach
do uzytkowania w Placdwkach Stuzby Zdrowia™ 2

Odpowiedz: Zamawidgjgcy wymaga dokumenfu dopuszczajqgcego glukometry i paski do obrotu,

Pytanie:

Czy Zamawidjgcy dopuicl do udziaty w postepowaniu paski do glukometréw, jezell Wykonawcea
zobowigie sie, ze do oferowanych przez siebie paskéw dostarczy lamawiagjgcemu, na zasadach
okredlonych przez Lamawigjgcego wymagang ilo§é najnowoczesniejszych obecnie glukometraw
kompatybilinych z oferowanymi paskami, spetnicigeych nastepujgce parametry: autokodowanie,
kapiiara do automatycznego zasysania probki krwi, metoda pomiaru biosensoryczna, zastosowany
enzym GOD, mozliwoié alternatywnych miejsc naktucia - dton, przedramie, standard iSO
15197:2003, o doktadnoici przy stezeniu glukozy £ 75 mg/dl + 15% i doktadnoici przy stezeniu glukozy
2 75 mg/dl + 20%, temperaturg przechowywania paskéw 4-30°C, temperatura wykonania pomiary
10-40°C, ostrzezenie ketonowe pow. 240 mg/dl, zakres wynikéw 20-600 mg/dl, zakres hematokryiu
20-60%, kalibracja do osocza krwi, pomiar z krwi kapilamej, prébka krwi 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5
sekund, brak kontaktu krwi z glukometrem, pobieranie krwi przez zasysanie, pamiec 500 pomiardw,
‘bezkonfaktowy i automatyczny wyrzut paska, zasilonie z ogdlnodostepnych baterii fypu AAA.
Qpakowania paskéw po 50 szt., stabilne 3 miesiqce po otwarciv opakowaria.’

Odpowiedi: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ i z ISQ 15197-2013

Pytanie:

Czy zamawidjgey zgodz sie na dopuszczenie zestawu cewnika permanentnegoe de hemodializ
ostrych i przewlektych o érednicy 14 Frj ditugosci odpowiednio 19/24cm, 23/28cm, 35/40 ¢
Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza, jezeli przeplyw przez cewnik gwarantuje przepiyw 500
mi/min . :
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- Pytanie:

Iwracamy sie z prosbg o modyfikacje projektu umowy, i dopuszezenie zapisy Zmiany ceny brutto w
przypadku zmiany stawki VAT,

W najblizszym czasie ma nastqpié podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%.
Podniesienie stawki VAT o 15% punktéw procentowych, przy utrzymywaniu cen brutto na
niezmienionym poziomie, spowoduje, ie przez czeSC trwania umowy, wykonawca bedzie
sprzedawat towar ze stratq. Wykonawca nie moze sobie pozwoli¢ na ztoienie oferty z gory
zaktaddjdce, ze bedzie ponosié strate, w zwiqzku z czym od razu bedzie musiat wliczyé ewentualng
podwyike podatku w przygotowane] ofercie. Takie rozwiqzanie jest z kolei niekorzystne dla
lamawidjgcego, poniewas spoWodu;e przekroczenie wartodci przeznaczonych na realizacje, jak
rowniez uzyskanie wyzszych cen od poczgtku trwania umowy przetargowe. :
Dodatkowe powszechnie przyjeta na gruncie orzecznictwa Trybunatu Sprawiedliwoici  Unii
Europeiskiej méwi o konstrukcyinej zasadzie neutralnoici VAT dia podatnika- podatek ten powinien
obcigzyC nabywce (odbiorce) towardw, nie zqs Wykonawce (dostawce)- celem unikniecia
koniecznosci wprowadzenia zmian do treéci umowy w przypadku urzedowej zmiany stawki VAT.
Obcigzanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawki VAT stanowi nieuprawnione
obnizenie wynagrodzenia naleinego Wykonawcey, naruszajge zasade rownowagi ekonomicznej
pomiedzy Zamawigjgcym i Wykonawca.

Odpowiedi: Igodnie z SIWZ

Pytanie:
Prosimy o zmiane terminu ptatnoici na 30 dni.
Odpowiedz: Igodnie z SIWZ

Pytanie:
Prosimy o wydtuzenie czasu redlizacii zaméwienia z 3 na 5 dni roboczych.
Odpowiedzi: Igodnie z SIWZ -

Pytanie: :

Prosimy o zmiane istniejacego zapisu umowy na nastepujgey:

~W razie wystgpienia zwioki w dostawie towaru § 1 pki. 5 - w wysokosci 0,2 % wartoici brutto
niedostarczonego fowaru za kazdy dzief zwhoki.”

OdpowiedZ: Zgodnie z SIWZ

Pytanie:

Prosimy o zmiang istnigjgcego zapisu umowy na nastepujgey:

»ZQ dostarczenie towaru z wadami - 0,2 % wartoéc brutto towaru dostarczonego z wadami za
kazdy dzien zwioki, liczac od dnia dostawy, az do dnig wymiany wadliwego towaru ng zgodny z
~ zamdwieniem co do jakosciiilosci,”

Odpowiedi: Igodnie z S$IWZ

Pytanie:

Prosimy o zmiane istniejgcego zapisu umowy na nastepujgey:

«Z4 Niedostarczenie dokumentdw w terminie 30 dni o kidrych mowa w § 1 ust. 8 —w wysokosci 5%
warfosci bruito catej umowy {wedtug stanu na dzien naruszenia),”

Odpowiedz: Igodnie z SIWZ
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nyanie:'
Prosimy o zmniejszenie kwoty wymagane] |1 dostawy do 19 000,00 zt brutto, w pakiecie nr 5,
Odpowiedz: Igodnie z SIWI

Pytanie: .

Prosze o wskazanie dokumentu/dw, kidry wedtug Zamawicjgcego bedq wystarczajgee do
«Wymagane prawne dopuszczenia do uzytkowania w Placéwkach Stuzby Idrowia”,

Odpowiedi: Zamawiajgcy wymaga dokumentu dopuszczajgcego glukometry do obrotu

Pytanie:

Czy pcjedynczo pakowane paski umozliwiajgce bezdotykowe usuwanie ich z glevkometru
wypetniajg warunek opisany jako ,automatyczny wyrzut paska”2

Odpowiedz: Zamawiajqcy dopuszcza inne, niz automafyczne usuwanie paska z glukometru, z
zachowaniem zasad higieny :

Pytanie:

Jaka jest ostateczna ilod¢ glukometrow, kidre maja byé przekazane Lamawigjgcemu do pakietu
paskow 80 czy 1002

Odpowiedi: 100 glukomelréw

Pyfanie:

Czy pozycia 2 w pakiecie 4 wskazuje, iz Zamawigjgey pragnie dodatkowo nabyé 100 glukometrow
(poza glukometrami wskazanymi w pozycji 1 pakietu 4 )2

Odpowiedz: W pakiecie 4 pozycja 1 Zamawidjgcy nie zamieécit glukometdw tylko paski

Pytanie:

Czy Zamawigjacy wyrazi zgode na zaoferowanie w paskéw kodowanych, ktdre spetnicjg warunki
dia paskéw przeznaczonych dla lecznictwa szpitalnego?

Odpowiedzi: Igodnie z SIWZ, system ,no coding

Pytanie;

Czy zamawiaigcy  pakiecie nr 5 moze doprecyzowaé opis przédmiotu zamdwienia { cewniki
czasowe czy pernamening) g

Odpowiedzi: Cewniki permanentne, zgodnie z opisem przedmiofu zmaéwienia

Pylanie w zakresie pakietu nr 5:

Czy Zamawidigey dopusci do postepowania przetargowego zestaw z cewnikiem do dtugotrwatego
dostepu naczyniowego do hemodializy, cewnik o rozmiarze 15.5 FR gwarantuiqgey przeptyw do
500ml/min, przekrgj ,podwdjne D", koficdwka cewnika {forma zakoficzenia cewnika widoczna na
obrazku ponizej) zakonczona niesymetrycznie — 3 cm réznicy pomiedzy kanater zylnym i kanatem
tetniczym, wykrzywiona koncowka kanatu tetniczego, osabny kanat prowadnicy drutowsj, cewnik
wykonany z materiatu Durathane, z mufq polyestrowq, dtugoici cewnika do mutki 19, 23, 27. 31em -
do wyboru przez zamawiajgcego. W sktad zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr, igta wprowadzajgea
grub. 18 Ga x 7 cm, prowadnica drutowa J grubo$éimm rozszerzacz 12 Fri 14 Fr, skaipel nr 11,
bagnret do tunelizacji. prowadnik rozdzierany typu {pull-apart) 16 Fr z podwdjng silikonowaq zastawkqg
hemostatyczna, samoprzylepny opatrunek na wkiucie, 2 nasadki iniekcyjne.

g ¥
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Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza

Pytanie: _
Czy Iamawidgjqcy w Pakiecie 4 wymaga paski iXell, charakteryzujgee sie nastepuigeymi
parametrami: '

- Rodzaj prébki krwi do badania: $wieza krew wioéniczkowa,

- Wykorzystany enzym na paskach Oksydaza Glukozowa (GOD), nieinterfervjgcy min. z
metforming, galaktozg, ksylozg, malfozg, TG, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym,
tefracykling, amoksycyling;

- Temperatura przechowywania pcskéw od 4 do 40 stopni Celsjusza,

- Brak kodowania (bez kluczy, chipéw i recznego ustawiania koddw, czy tez potwierdzenia
kedu na wyswietlaczu) '

- Zakres hematokrytu od 20 do 40%

- Czgsc paska testowego na zewnghz z automatycznym wyrzufem po pomiarze (funkcja
daje dodatkowe podniesienia bezpieczenstwa i higieny pracy - po badaniu pracownik nie mg
stycznodci z materiatem biclogicznym pacijenta);

- Czas pomiaru 7 sekund,
- Lakres pormiaru: dolna granica zakresu - £ 20mg/dL; géma granica zakresu - € 600 mg/dl,
- Wielkos¢ probki krwi 0.7 ul,

- minimatizacja zafatszowan porriary , spetniajgey normy ISO 15197 oraz zalecenia Polskiego
Towarzystwa Didbetologicznego; 100% wynikdw miesci sie w strefach A i B siatki bteddw Clarke'a,
oraz 100% wynikdw z AST miedci sie w strefach A i B siatki bteddw Clarke'a,

- kapiiara na szczycie paska

- spetienie wymagania normy ISO 9001 i 13485 tym samym ztoienie wraz z ofertg
zaswiadczenie niezaieinego podmioty  zajmujgcego  sie poswiadczeniem: rgodnoici dzigtan
wykonawcy z normami jakosciowymi potwierdzajgee powyzsze. Wymaganie 1o Zgodne jest z § & ust,
1 pkt. 3 Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 . w sprawie rodzajéw
dokumentow, jakich moze zqdac¢ zamawidigey od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
moga by< sktadane (Dz. U. z 2013 1., poz. 231) w zwiqzku z art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp.
Odpowiedi: Zamawiajgcy nie przewiduje skiadania oferf warianfowych
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nyahie: .
Czy Zamawiajqcy w Pakiecie 4 dopusci paski testowe, z bocznym zasysaniem krwi, z kapilarg ,,na
. przestrza#” catej dtugosci paska? W takim przypadku - personel moze przytozye krople krwi z
niecdpowiedniej sfrony paska, pasek krew zassie, -ale nie uzyskamy wyniku. Prowadzi to, do

wigkszego zuzycia paskdéw oraz wydtuiy czas pracy personeiy?
Odpowiedzi: Igodnie z SIWZ

Pytanie;

Czy Zamawiajqcy w Pakiecie 4 wymaga temperatury przechowywania paskéw w zakrasie
maksymalny doiny zakres 4 - minimalny gémy zakres 40 stopnie Celsjusza?

Odpowiedz: Zamawiajgey dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie:

Czy Zamawidjgey w Pakiecie 4 wymaga aby zaoferowans paski testowe, byty dystrybuowane za
posrednictwem hurtowni farmaceutycznych, w ZWiqzKU Z CZym moina mied pewnoié co do dostaw:
takich paskéw w warunkach zabezpieczajgcych je przed dzictaniem nieodpowiednigj temperatury
i wilgocie : '

Odpowiedz: Zamawidjgcy dopuszeza, ale nie wymaga

" Pytanie:

Czy Zamawiajgcy w Pakiecie 4 wymaga, aby kapilara zasysajgca znojdowata si¢ na szczycie paska
testowego?

Odpowiedz: Igodnie z SIWZ

Pytanie:

Czy Zamawigjgcy wymaga, aby w Pakiecie 4 zaoferowane glukometry i paski testowe micity
mozliwose kontroli na 3 zakresach ‘ptyndw kontfrolnych — (prawidtowy, niski I wysoki) ‘pozwalajgce
skontrolowac glukometr i paski przy steieniach glukozy, odpoWiodchcych prawidtowe], hipo- i
hiperglikemii u pacienta i aby te ptyny kontrolne byty dostarczone na Zyczenie Lamawigjgcego oraz
aby paski do glukometréw byty na listach refundacyinych NFZ i MZ2

Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie:

Czy Iamawidjgey wymaga, aby w Pakiecie 4 dotqczyé do oferowanych paskéw dokumenty
potwierdzajgce spetnienie normy 15197:20132

Odpowiedi: Iamawiajgcy wymaga normy ISO 15197:2013

- Pytanie:

Czy Zamawigjgey wyraza zgode, aby w Pakiecie 4 glukometry byty wliczone w cene paskéw
testowyche

Odpowiedzi: Igodnie z SIWZ
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Pytanie: _

Czy Iomawigjgcy wymaga, aby w Pakiecie 4 wykorzystywano enzym na paskach testowych
Oksydaza Glukozowa {GOD), nieinterferujgcy min. z metforming, galaktozg, ksylozg, maltozg, TG,
paraceiamolem, kwasem acetylosalicylowym, tetracykling, amoksycyling?

Odpowiedi: Zamawiajqgcy nie wymaga wykorzysfania enzymu GOD na paskach festowych

Pytanie;

Czy Zamawiajgey wymaga, aby w Pakiecie 4 w dostarczanym zestawie oprocz glukometu z baterig
znaidowat sie réwniez ptyn kontrolny oraz lancety wykazane na etykiecie oraz naktuwacz2
Odpowiedi: Zamawiajqgcy nie wymaga

Pytanie:

Czy Zamawigjgey wymaga, aby w Pakiecie 4 zaoferowane glukomerty wyposazone byty w baterie
litowq fyp CR2032 3v?

Odpowiedz: Zamawiajqcy dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie:

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby w Pakiecie 4 paski testowe byty pakowane w fiolke ktdre posiadajg
dodatkowe zabezpieczenie informujgce © rozpoczeciu nowegoe opakowania? Taki sposdb
zabezpieczenia informuje czy opakowanie zostato otworzone we wczesniejszym ferminie,
Odpowiedz: Zamawiajqcy dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie:

Czy Zamawigjqcy wymaga w Pakiecie 4 jednego rodzaju paskéw testowych wspdtpracujgeych z
wigce] niz jednym modelem giukometréw, to jest giukometrami zasilanymi bateriami i glukometrami
posiadajgcymi wbudowane wiasne zrédio zasilania w postaci akumutatora tadowanego z sieci
230v?e

Odpowiedi: Zamaw;cuqcy dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie:

- Czy Iamawiajqcy wymaga w Pakiecie 4 glukometry kiére wspdtpracujq z dedykowanym systemem
informatycznym, umciliwigigcym transfer oraz  analize statystycznq i obrazowanie wynikdw
pomiardw glikemiie '

Odpowiedi: Zamawiajqcy dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie:
~.Paragraf
Ninigjszym wykonawca wraca sie z pros$bqg o dodanie w §1 zapisu o nastepujacej tresci:

~Lamowienie jest wazne jezeli posiada numer klienta i kody produktow”

Prosimy o uwzglednienie w/w zapisu w Iredci umowy poniewaz nieczytelne zaméwienia znacznie
opodiniciq dostawe produktdw wainych dia zdrowia i zycia.
Odpowiedz: Igodnie z SIWZ

¥ i
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Pytanie:
Paragraf 4 ust 3
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmigcey:

»-podwyzszenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto, cena netto
pozostaje bez zmian. Nowe stawki bedq obowiqzywad strony wraz z wejiciem w Zycie przepiséw je
regulujgcych. Kazdorazowa zmiana nie wymaga sporzgdzenia aneksu w  formie pisemnegj, .
ewentualnie strony mogq zowrze¢ aneks porzgdkujgcy na  wniosek Iamawicjgcego. Na
vzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy strony mogq zawrze¢ réwniez aneks, mocq ktorego
nastqpi podwyizszenie ceny brutto, przy pozostawieniu ceny netto bez zmian"

Cdpowiedi: Zgodnie z $IWZ

Pytanie:

Paragraf 10 ust 1 pkf d)

Prosimy © wykredlenie zapisu z powyiszego paragrafu
Odpowiedi: Igodnie z SIWZ

Pytanie:

Paragraf 7 ust 1 a)b)

Prosimy o modyfikacie zapisu na brzmigey:

a) w razie wystapienia zwtoki w dostawie towaru § 1 pkt. 5 - w wysokodci 1% wartosci towaru
dostarczonego ze zwiokq, za kazdy dzief zwioki;

b) za dostarczenie towaru z wadami - 1% wartosci towaru z wadami za kazdy dzien zwioki,
liczge od dnia dostawy, az do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamdwieniem co do
jakodci i ilosci;” _
Odpowiedz: Igodnie z SIWZ

Pytanie:
Paragraf T ust 8
Prosimy o wykredlenie z umowy powyzszego paragrafu.

Odpowiedz: Igodnie z SIWZ

I powazaniem

LDYREKTOR 4

Woiewbdzkiegd Szpitala Sgecjalistycznega
m_M. Kepernika w Wodzi _

fngr Wojciech Szrajber
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