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dotyczy: Postepowanie o udiielenie zamowienia publicznego powyzej kwoty 207 000 EURO na

dostawy sprzetu medycznego dla Oddziatu Chirurgii Endokrynologicznej oraz holterow
cisnienia z rejestratorem dla Centrum Profilaktyki i Leczenia Udaréw Mébzgu - Oddziat
Neurologiczny WSS im. M. Kopernika w todzi.

ODPPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, prawo zamowieRn
publicznych (Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 - tekst jednolity z poézZn. zm.)
przekazujemy Panstwu odpowiedzi na zapytania zlozone do specyfikacji istotnych
warunkow zamédwienia:

W toku postepowania zostaly zadane nastepujace pytania dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkdw Zamdwienia:

Pakiet 2 - Holtery ci$nienia z rejestratorem 3 szt.

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy system Holtera ciénienia bez czasu zapisu 51
godzin

W praktyce nigdy nie stosuje sie tak dtugiego czasu pomiaru.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode,

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy system Holtera ciénienia z trzema rodzajami
transmisji danych: poprzez RS/USB, IrDa, Bluetooth.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraia zgode,

Czy Zamawiajacy dopusci holtery ci$nienia z rejestratorem o nastepujacych
parametrach ?
- oprogramowanie do holtera cisnienia nie bedace czescig platformy medycznej pracujacej

na wspoblnej bazie pacjentéw i zawierajacej moduty: holter EKG, holter ciénienia, préba
wysitkowa, komputerowe EKG i komputerowa spirometria

- rejestrator fabrycznie nowy

- pomiar ci$nienia metoda oscylometryczng

- pomiar ciénienia skurczowego i rozkurczowego

- pomiar na zgdanie - posiada dwa tryby pracy holterowski lub reczny - tryb holterowski.
Bez programowania mozna wykonywac pomiary na zadanie.

- przycisk zmiany rgcznej pomigdzy dniem a noca - - dwa okresy pomiarowe, aktywnoéé
dzienna | nocna definiowane sg bezposrednic w urzadzeniu - Tak, 3 tryby pracy -
automatyczny - zaprogramowany przez producenta, automatyczny z moziiwosécia recznego
przejscla na tryb nocny, automatyczny - z mozliwoécia zaprogramowania max. 6
oddzielnych etapow pomiar w ciggu doby

- brak przycisku informacji o pobraniu leku

- automatyczny dobdr cidnienia w rekawie pacjenta

- mozliwos¢ stosowania 3 rodzaje mankietéw (maty, standard, duzy)
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- wyswietlacz LCD w rejestratorze

- wysSwietlenie hapiecia baterii i ich stanu natadowania

- posiada kompaktowe wymiary - 72 ( szeroko$¢ ) x 27 ( wysoko$é ) x 100 { glebokodé )

- jest lekki i wygedny - 215 g

- zasilanie rejestratora - 3 baterie AAA

- mozliwoé¢ zastosowania akumulatorkéw

- wykonanie pomiaréw w czasie do 48 godzin - rejestrator posiada mozliwoéé
programowania do max. 7 dni { np.: 36 h, 48 h okres pomiarowy itd.) i max 300 pomiardw
w tym czasie.

- W pamigci mozna zapamigtac 300 pomiarow wykonanych dla jednego pacjenta w trybie
recznym

- w pamigci mozna zapamigtac 300 pomiaréw wykonanych dia jednego pacjenta w trybie
holterowskim

- zapewnia podwdjna ochrone bezpieczeristwa - magnetyczny, solencidowy zawdr otwiera
sig, gdy cisnienie przekroczy ci$nienie $rednie 320 mmHg. Powyzej 330 mmHg niezalezny
obwdd ( system obiegu ) wypuszcza powietrze.

- moze by¢ podtaczony do kazdego laptopa lub komputera stacjonarnego - ztacze RS232 z
przejscidwka na USB

- mozliwos¢ programowania czasu wykonania poszczegdlnych pomiardéw (z doktadnoécia do
1 min).

- wyliczenie takich wartoéci jak: ci$nienia maksymalne, $rednie wazone ci$nienia i tetna,
tadunku cinienia krwi dla catoéci badania jak i dla kazdego podokresu oraz porannego
wzrostu

- zabezpieczenie dostepu do oprogramowania hastem

- menu i raporty w jezyku polskim

- mozliwo$¢ przegladania wynikéw pomiardw w formie tabeli, wykreséw i histogramow

- mozliwos¢ wprowadzenia uwag do poszczegdlnych pomiaréw

- mozliwosc konfiguracji i petnej edycji raportu (tak, jak w edytorze tekstu) Instrukcja
obstugi w jezyku polskim

- w zestawie z rejestratorem futerat z paskiem, mankiet standardowy, osiem
akumufatoréw, tadowarka akumulatoréw, walizka

Czas { okres } gwarancji w miesigcach - min. 24 miesigce

- oprogramowanie komputerowe dla systemdw Windows dotgczone wraz z ABPM.,
Oprogramowanie umozliwia wykonanie kompleksowych analiz oraz wydruk lub przestanie
Internetem raportu - dobowa analiza rytmu, trendy, histogramy, korelacje. Analiza
tadunku Cisnienia (odsetek pomiaréw w ciagu doby, ktora przekracza ustalone normy -
wartosci graniczne mozna zmieniac ) Rejestrator catkowicie programowalny z poziomu
cprogramowania. Brak mozliwosci przestania raportu Internetem

- ABPM z duzym kolorowym wyswietlaczem graficznym - wyéwietlacz LCD

- w trybie holterowskim pomiary wykonywane sg wg programu zaleconego przez lekarza -
Tak, 3 tryby pracy - automatyczny - zaprogramowany przez producenta, automatyczny z



mozliwoscia recznego przejscia na tryb nocny, automatyczny - z mozliwoscia
zaprogramowania max. 6 oddzielnych etapéw pomiar w ciggu doby

- pomiary w dzien mozna ustawi¢ co 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 min.

- pomiary nocne mozna ustawi¢ co 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 min.

-z moZliwym pomiarem na zadanie pacjenta poprzez naciéniecie jednego przycisku
klawiatury

- w trybie recznym pacjent moze sam mierzy¢ ciénienie poprzez naciénigcie jednego
przycisku

- po skoriczonym badaniu wyniki pomiaréw przy pomocy zfacza USB mozna zarchiwizowad
w komputerze i za pomoca oprogramowania dokona¢ analizy i wydruku raportu

- metoda pomiaru; Oscylometryczna

- jednostka pomiaru mmHg

- mierzone wartosci: Cidnienie Skurczowe {SYS), Rozkurczowe (DIA), Srednie

- zakres pomiarowy: Dorosli: 40 do 280 mmHg; Puls: 30 to 200;

- rozdzielczose: 1 mmHg

- ochrona przed zbyt wysokim cisnieniem w mankiecie podczas pompowania

- doktadnos¢ pomiaru: Puls:£2% lub +3 BPM w zaleznosci od wartosci

- 3 rozmiary wielorazowych mankietéw w zestawie z rejestratorem - § - 9 x 16cm
{obwéd ramienia 15-22cm), M - 12 x 22cm (obwéd ramienia 20-31cm), L- 14 x
30 ¢cm { obwéd ramienia 28-36¢cm)

- wbudowany wyswietlacz LCD z mozliwoscig prezentacji wykonanego pomiaru cinienia i
ikony dziern/noc - pokazuje tryb nocny

- dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiazujacymi przepisami

- rejestrator posiada najwyzsza ocene dokladnosci pomiaru- A/A wg. protokotéw British
Hypertension Society i The Association for the Advancement of Medical
Instrumentation. Rekomendacja European Society of Hypertension i Polskiego
Towarzystwa Nadcisnienia Tetniczego.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Dotyczy przedmiotu zamdwienia:
Pakiet 1 - holtery

4.

5.

6.

Czy Zamawiajacy dopusci rejestrator cisnienia krwi z czasem pomlary do 30 godzin?
Zwracamy uwage ze w codziennej pracy klinicznej nie wykonuje sie badan dtuzszych niz 24
godziny z uwagi na fakt duzego obciaZenia przez Pacjenta.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci komunikacje poprzez standardowy przewéd USB co stanowi jest
rozwigzaniem szybszym i prostszym w razie uszkodzenia przewodu.
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode,

Czy Zamawiajacy dopusci rejestrator z procentowym wskazaniem natadowania wiozonych
baterii?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.



7. Czy Zamawiajacy dopusci rejestrator 0 wymiarach 27x80x100mm? Réznica kilku
milimetrow w przypadku rejestratora nie ma zadnego znaczenia podczas pracy klinicznej.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraZa zgode.

Dotyczy warunkéw umowy:
8. Dotyczy zatacznik nr 9 do SIWZ

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze gwarancja na urzadzenia medyczne nie obejmuje przypadkdw
naturalnego zuzycia sig¢ (na skutek korzystania z nich przez uzytkownika) akcesoriéw, czesci |
materiatéw/elementéw zuzywalnych (eksploatacyjnych), a takze wyrobéw jednorazowego uzytku
wchodzacych w sktad przedmiotu umowy, a w szczegdinosci, ze nie znajduja do nich zastosowania
zapisy dotyczace przedtuzenia i odnowienia gwarancji?
Przy odmiennej niz wyzej zaproponowana interpretacji, nie bedzie mozliwe skalkulowanie ceny
oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiajacego, bowiem nie jest mozliwe przewidzenie,
jaka ilo$¢ razy materiaty eksploatacyjne beda wymienione - teoretycznie mozliwa jest
nieograniczona ilos¢ wymian.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza.

9. Dotyczy Zatacznika nr 9 do SIWZ - wzér umowy par. 7 ust. 3

Zwracamy sig z uprzejma prosbg o zmiane w/w zapiséw na: ,Naliczenie przez Zamawiajgcego kary
umownej nastepuje przez sporzadzenie noty ksiegowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz
terminem zapiaty.”
Odpowiedz: Zamawiajacy wprowadza zmiane do Zalgcznika nr 9 do SIWZ- wzér
umowy par. 7 ust. 3. Zmieniony Zatacznik nr 9 w zalaczeniu do pisma.

10. Dotyczy Zatacznika nr 9 do SIWZ — wzér umowy par.8 ust. 1 1)

Zwracamy sig z prosbg 0 zmiang w/w zapisu na: ,podwyzszenia stawki podatku VAT przy czym
zmianie ulega jedynie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. (...)".
Odpowied?: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

11. Dotyczy Zaitacznika nr 9 do SIWZ - wzér umowy par. 10 ust. 1

Wnosimy o wykreslenie niniejszego zapisu lub jego zmiane tak by otrzymat on tresé:

~Do dokonania cesji wierzytelnosci wymagana jest uprzednia zgoda podmiotu tworzacego zgodnie z
art. 54 ust. 5 ustawy o dziafalnoéci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.. Nieuiszczenie przez
Zamawiajacego zaptaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zaptaty
bedzie traktowane, jak wyraZenie przez Zamawiajacego zgody na cesje wierzytelnosci.”

Odpowiedi: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy zapiséw SIWZ:
12. Zgodnie z zapisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. dokumentami

dopuszczajacymi wyrob medyczny do obrotu sg certyfikat CE oraz deklaracja zgodnoéci.
Wnosimy o usunigcie zapiséw wymagajacych dotaczenia do oferty
"zgtoszenia/powiadomienia/wniosku do Prezesa Urzedu Rejestracji Produktéw Leczniczych,
Wyrobdw Medycznych i Produktéw Biobdjczych, i podmiotéw odpowiedzialnych za ich
wprowadzenie do obrotu i uzywania".

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Dotyczy pakietu nr 1: Stét opatrunkowy - 1 szt.
13. Czy Zamawiajacy dopusci dwusegmentowy stéf do zabiegdw opatrunkowych oraz badan
wykonany z profili stalowych?
Odpowied#: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

14. Czy Zamawiajacy dopusci stot opatrunkowy z regulacja wysokosci w zakresie 570 do
870mm?



Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza taki zakres regulacji wysokoséci. Zakres ten
miesci sie w tolerancji wymiaréw.

15. Czy Zamawiajacy dopusci stot opatrunkowy nieprzejezdny?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

16. Czy Zamawiajacy w Paklecie 4 - wypasazenie meblowe Sali opatrunkowej - wymaga
dotaczenia do oferty certyfikatu zatwierdzonego przez Polskie Centrum Promocji Miedzi Sp.
Z 0.0. z siedzibg we Wroctawiu potwierdzajacego mozliwosé stosowania przez firme miedzi
drobnoustrojowej. Certyfikat ten gwarantuje, ze przy produkcji wyrobdw stosowana jest
miedz o najwyzszej skutecznodci drobnoustrojowej, zgodnie z istniejacymi wymogami
badawczymi, regulacyjnymi i prawnymi. Ponadto certyfikat ten potwierdza, ze dana firma
Jest zarejestrowanym Partnerem Antimicrobial Copper Cu+, dzieki czemu ma prawo
oznakowania swoich wyrobdw znakiem Cu+.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zataczenie do oferty ww. certyfikatu, ale nie

wymaga.

17.Zamawiajacy w Pakiet 5 - wézek do bielizny z roleta - dopusci wézek o wymiarach
1100x600x1100mm?
OdpowiedZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

18. Zamawiajacy w Paklet 5 - wozek do bielizny z roleta - dopusci wyrdb z drzwlczkami
zamiast rolety?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

19. Zamawiajacy w Pakiet 6 - stt opatrunkowy ~ dopusci catkowita szerokogé 560mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwiazanie.

20. Zamawiajacy w Pakiet 6 ~ stot opatrunkowy - dopusci konstrukcje ze stali nierdzewnej
niemalowanej?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

21. Zamawiajgcy w Pakiet 6 - stot opatrunkowy - dopusci tapicerke materaca w kolorze
czarnym?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

22. Zamawiajacy w Pakiet 6 - stot opatrunkowy - dopusci regulacje oparcia plecéw w zakresie
-45 do 857

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ w
zakresie:

a) Zmianie ulega Zatacznik nr 9 do SIWZ -~ wzér umowy w zakresie § 7 ust. 3.
Zmieniony Zatacznik nr 9 w zataczeniu do pisma.

W zalgaczeniu do pisma:
Zatacznik nr 9 do SIWZ z wprowadzonymi zmianami

Pozostate postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia nie ulegajg zmianie.




