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dotyczy: Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego o wartosci przekraczajacej
209 000 euro na dostawe laparoskopowego zestawu do zamykania glebokiego
naczyn krwionosnych, kompletu narzedzi laparoskopowych dla dzieci duzych
oraz zestawu narzedzi wspolpracujgcych z torem wizyjnym laparoskopu do
usuwania przezskérnego ztogow w nerkach micro PCNL dla Wojewddzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w todzi.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (tj.
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pozn. zm.) przekazujemy Panstwu odpowiedzi na pytania
zlozone w przedmiotowym postepowaniu

1. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom odpowiedzi na pytania o nastepujacej tresci:
Dotyczy :Zatgcznik nr 3 pakiet nr 1

1. Punkt2
Czy zamawiajgcy dopusci jednostke sterujacg kolorowym dotykowym wyséwietlaczem, reszta
parametréw bez zmian.
OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

2. Punkt9
Czy zamawiajacy dopusci gniazda bipolarne umozliwiajgce podigczenie narzedzi w systemie
ERBE (w opisie SIWZ wtyczka standard) i wtyczka 29 mm.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

3. Punkt 13
Czy zamawiajgcy dopusci moc wyjsciowg ciecia monopolarnego min. 300 W, reszta
parametrow bez zmian
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

4, Punkt 14
Czy zamawiajacy dopusci moc znamionowa koagulacji monopolarnej min. 200 W, reszta
parametréw bez zmian.
Odpowiedz: Pytanie niezgodne z punktem 14 SIWZ.

5. Punkt 25
Czy zamawiajacy dopusci ciecie argonowe z mozliwoscig ustawienia 8 stopniowej skali
koagulacji (efektéw) w calym zakresie mocy ciecia.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

6. Punkt 30
Czy zamawiajacy dopusci minimalng moc trybu zamykania naczyn 250 W.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Punkt 31

Czy zamawiajacy wymaga aby proces bipolarnego zamykania naczy do Srednicy 7 mm
oparty na modulowanym pradzie bipolarnym, mocy automatycznie dobranej do biezacych
wiasciwosci tkanek, odbywat sie w sposob catkowicie sterowany przez automatyke aparatu
elektrochirurgicznego bez mozliwoéci ingerencji zewnatrz (bez mozliwosci ustawiania
intensywnosci pracy i ustawiania recznego czasu wylgczenia koagulacji bipolarnej) i
wylaczany dopiero po stwierdzonym przez aparat zamknieciu miejsca koagulowanego
potwierdzony sygnatem dzwiekowym.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga.

Punkt 37

Czy zamawiajacy wymaga aby rozbudowa modutu podstawowego o tryb koagulacji blizniaczej
dotyczyt pracy mono i bipolarnej?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga.

Punkt 38

Czy zamawiajgcy dopusci mozliwosé rozbudowy systemu o dodatkowe , moduly sterowane z
modutu gtéwnego -

-odsysacz dymu uruchamiana automatycznie przy aktywacji aparatu.

-przystawka argonowa uruchamiana automatycznie po aktywacji procedur argonowych
-koagulagji blizniaczej mono i bipolarnej

-ciecia bipolarnego w $rodowisku soli fizjologicznej

- modut wspdtpracujacy z systemem zarzadzania sala operacyjng typu STORZ OR1 oraz
TEGRIS MAQUET.

Uwaga:

Opisane w punkcie 38 urzgdzenie jak pompa irygacyjna , néz wodny nie sg systemami
elektrochirurgicznymi opisanym w wymogach w punkcie 1 tego pakietu

DIATERMIA Z PRZYSTAWKA ARGONOWA I FUNKC3IA ZAMYKANIA NACZYN.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Punkt 43

Czy zamawiajacy dopusci:

Elektrode neutralng jednorazowego uzytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 90cm2,
wymiary 128x122mm; podioze wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydetka
zapobiegajace przypadkowemu odklejeniu; klej w czeSci brzeznej i hydrozel w czesci
przewodzacej przyjazne dla skéry; dla dzieci i dorostych powyZej 5kg / opakowanie 100 szt.
Kompatybilng z aparatami ERBE, ValleyLab, Martin , Conmed, BOWA.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Punkt 44
Czy zamawiajacy dopusci kabel o dtugosci min.4,5 m reszta parametréw bez zmian.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Punkt 49,50,51

Czy zamawiajacy wymaga aby narzedzie do zamykania naczyn (zbadane klinicznie) byto
skonstruowane tak aby zamkniecie $wiatta naczynia bylo zawsze takie samo (z zatrzaskiem w
rekojesci — np. narzedzia ValleyLab , BOWA), ze stalg sitg naciski na tkanke, proponowana
przez dostawce urzadzenia , bez moZliwosci przypadkowego otwarcia podczas aktywadji
narzedzia.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga.

Punkt 50

Czy zamawiajacy dopusci :

Laparoskopowy instrument do zamykania naczyn do @7mm, wielorazowego uzytku - zestaw:
uchwyt z zaczepem, tuba dt. 360mm, @5mm z mozliwoscig obrotu o 360°, kabel 4,5m z

ul. Pabianicka 62, 93-513 LodZ
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl
23 45- 599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/LODZ 62124015451111000011669957




funkcjg automatycznego rozpoznawania i dobierania parametréw przez aparat; przeznaczenie
do min. 200 cykli sterylizacji (tuba), min. 100 cykli (uchwyt z kablem), Szczeki Maryland,
zagiete, zabkowane, di. 360mm do instrumentu do zamykania naczyn do @7mm,
wielorazowego uzytku; przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

14, Punkt 51

Laparoskopowy instrument do zamykania naczyn do @7mm, wielorazowego uzytku - zestaw:
uchwyt z zaczepem, tuba di. 360mm, @5mm z mozliwoscig obrotu o 360°, kabel 4,5m z
funkcjg automatycznego rozpoznawania i dobierania parametréw przez aparat; przeznaczenie
do min. 200 cykli sterylizacji (tuba), min. 100 cykli (uchwyt z kablem), Szczeki proste,
zabkowane, dt. 360mm do instrumentu do zamykania naczyn do @7mm, wielorazowego
uzytku; przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

15. Punkt 52
Czy zamawiajacy dopusci nozyczki bipolarne o dt. min 320 mm reszta parametrow bez zmian.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

16.Punkt 1. Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania urzadzenie z wbudowanym modutem
argonowym?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

17.Punkt 2. Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania urzadzenie z kolorowym ekranem
dotykowym o przekatnej 10,4", stuzacym do komunikacji uzytkownik — aparat?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

18.Punkt 6. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania urzadzenie z sygnalizacjg dzwiekowg i
wizualna awarii z wySwietleniem opisu w jezyku polskim i/lub wyswietleniem kodu btedu?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

19.Punkt 7, 8, 9. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania urzadzenie wyposazone w cztery
gniazda uniwersalne w systemie 6-pin, pozwalajace na podigczenie zaréwno akcesoridw mono
jak i bipolarnych (w tym instrumentéw argonowych, instrumentéw do zamykania naczyn do
7mm), z rozpoznawaniem podigczonych narzedzi oraz

- ghiazdo argonowe;
- jedno gniazdo elektrody neutrainej?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

20.Punkt 11. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania urzgdzenie z mozliwoscig regulacji
intensywnosci ciecia i koagulacji oraz mozliwoscig zmiany programow przy pomocy wigcznika
noznego?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

21.Punkt 12. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania aparat z mozliwoscig wyboru widoku
gtdwnego, na ktérym widoczne sg parametry dla kazdego dostepnego gniazda oraz widok
szczegdtowy pokazujgcy parametry dla wybranego wyjScia aparatu i podigczonego tam
instrumentu?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

22.Punkt 13. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania urzadzenie z cigciem monopolarnym
regulowanym w zakresie do 350W (i dwoma rodzajami ciecia z mocg maksymalng do 50 i
150W) z dziewieciostopniowg regulacja efektu hemostatycznego oraz z regulacja mocy
maksymalnej co 1 W?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

23.Punkt 14. Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania aparat z co najmniej czterema trybami
ciecia monopolarnego (ciecie monopolarne, precyzyjne, osuszajgce, specjalistyczne do
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polipektomii, papillotomii, specjalistyczne artroskopowe do cigcia w Srodowisku plynu,
specjalistyczne urologiczne i ginekologiczne do ciecia w $rodowisku plynu), kazdy rodzaj z
dziewieciostopniowa regulacja efektu hemostatycznego?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Punkt 16. Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie urzadzenia z co najmniej trzema rodzajami
koagulacji monopolarnej, . trybami koagulacji migkkiej, forsownej i hybrydowej z
dziewieciostopniowa regulacjg efektu, co w praktyce odpowiada trybom koagulacji: delikatna,
intensywna, preparujaca?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Punkt 17. Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania aparat posiadajacy funkcje koagulacji
natryskowej (spray) z mocg maksymalng do 80W? Jest to typ koagulacji bezkontaktowej,
wysokonapieciowe]j. Standardowe moce uzywane w takich typach koagulacji mieszcza sig¢ w
zakresach 30-60W.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Punkt 23. Prosimy o wyjasnienie, co Zamawiajgcy ma na mysli przez podigczenie
JSspecjalistycznego instrumentarium argonowego”

Odpowiedz: Przez podigczenie specjalistycznego instrumentarium argonowego
Zamawiajacy ma na mysli elektrode z przestawna szpatuta do cigcia i koagulacji.

Punkt 24. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania aparat z mocg cigcia w ostonie argonu
350wW?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Punkt 25. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania urzadzenie z jednym rodzajem cigcia
monopolarnego do pracy w ostonie argonu z dziewigciostopniowg regulacjg efektu
hemostatycznego ?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Punkt 26. Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania aparat posiadajacy funkcje koagulacii
argonowej z mocg maksymaing do 80W? Jest to typ koagulacji bezkontaktowej,
wysokonapieciowej. Standardowe moce uzywane w takich typach koagulacji mieszczg si¢ w
zakresach 30-60W.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Punkt 27 Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania urzadzenie z umozliwiajace koagulacje
typu spray w ostonie argonu, zapewniajgca wybor trybu koagulacji bezkontaktowej migdzy:
standard argon (standardowa argonowa)

endo argon (argonowa endoskopowa)

pulse argon (argonowa endoskopowa pulsacyjna)?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Punkt 28. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania urzgdzenie, w ktorym regulacja
gtebokosci koagulacji argonowej odbywa sie przy pomocy ustawien mocy?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Punkt 35, 36 Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie diatermii wyposazonej w system kontroli
aplikacji elektrody neutralnej hydrozelowej z okalajgcym pasem bezpieczenstwa, poprzez
pomiar rezystancji, umozliwiajacy statg kontrole kontaktu elektrody z ciatem pacjenta podczas
zabiegu?

System ten umozliwia uzywanie elektrod neutralnych dzielonych jednorazowych
wyposazonych w aktywny pas bezpieczefistwa powodujacy rownomierny rozktad pradu na
calej powierzchni elektrody neutralnej. Stan aplikacji elektrody jest wyswietlany na
wyswietlaczu. Niewystarczajacy kontakt elektrody ze skérg pacjenta aparat sygnalizuje
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dzwiekowo i wizualnie, dalsza praca jest mozliwa po poprawnej aplikacji elektrody. Informacja
o wartosci opornosci w formie cyfrowej nie jest potrzebna z punktu widzenia uzytkownika.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

33.Punkt 38. Czy Zamawiajgcy dopusci zaoferowanie diatermii z mozliwoscig rozbudowy o
pompe irygacyjna i odsysacz dymu i odstapi od wymogu mozliwosci rozbudowy o n6éz wodny
do preparowania tkanki migzszowej?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Wyposazenie

34.Punkt 43. Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania elektrode neutralng jednorazowg
dzielona, symetryczng o powierzchni przewodzacej 110 cm2, powierzchni catkowitej 170cmz2,
wyposazong W pas bezpieczenstwa, ktory gwarantuje réwnomierne rozprowadzenie prgdu na
elektrodzie, niezaleznie od kierunku jej aplikacji, uniwersalng dla dzieci i dorostych,
powierzchnie kontaktowe pokryte hydrozelem przewodzacym zapewniajgcym maksymaling
przyczepno$¢ do skory petng powierzchnig elektrody, na podktadzie z pianki polietylenowej, z
wklejanymi etykietami do protokotu pacjenta?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

35.Punkt 46. Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania igly do epilacji, 1-razowe, sterylne,
trzpien 1,25mm; 0,003"?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

36. Punkt 50. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania kleszcze laparoskopowe do bipolarnego
zamykania naczyn o db. 34cm, $rednica 5mm, koncéwka robocza typu grasper zabkowany, ze
zintegrowanym kablem dt. 3m, wielorazowe?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

37.Punkt 51. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania kleszcze laparoskopowe do bipolarnego
zamykania naczyf o dh. 34cm, $rednica 5mm, koncédwka robocza typu Maryland, ze
zintegrowanym kablem dt. 3m, wielorazowe?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

38.Punkt 52. Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania nozyczki bipolarne laparoskopowe
zakrzywione, $rednica Smm, dtugo$é 34cm, wielorazowe?
Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ,

39.Punkt 54. Czy Zamawiajgcy dopuéci do zaoferowania elektrode argonowq szpatutkowg
z wysuwang elektroda tnaco-koagulujaca, $r. 5mm, db. 350mm, wielorazowg ?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

40.Punkt 55. Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania elektrode argonowg szpatutkowa
z wysuwang elektroda tnaco-koagulujaca, $r. 5mm, di. 115mm, wielorazowg ?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pozostale postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia nie ulegaja
zmianie.
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