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dotyczy: odwotanie w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe tomografu komputerowego
wraz z adaptacjq pomieszczen dla Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.
Kopernika w Lodzi

ODWOLANIE

Dzialajac na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity z 2007 .
Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej Ustawa, Wykonawca TMS Sp. z 0.0. (zwany dalej ,Odwolujacym”) skiada
odwolanie wobec czynnosci podjetych przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawe tomografu komputerowego wraz z adaptacjq pomieszczen dla Wojewodzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi ogloszonego w TED nr 2018/S 202-458465
w dniu 19.10.2018r., a polegajacych na wadliwym sporzadzeniu Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

Zamawiajacemu zarzucamy naruszenie postanowien art. 7 ust 11 art. 29 ust.1, 2 oraz 3 wzw. zart. 7 ust. 1, poprzez:

« sporzadzenie specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (dalej: SIWZ) w zakresie opisu przedmiotu zamowienia w
sposob utrudniajgcy i ograniczajacy uczciwg konkurencje poprzez taki dobor parametréw, ktory uniemozliwia ziozenie
Qdwotujacemu konkurencyjnej oferty, nie podlegajacej odrzuceniu

e naruszeniu zasady uczciwej konkurencji i rownego traktowania wykonawcow poprzez opisanie przedmiotu zaméwienia
i punktowanie rozwiazar konkretnego producenta a nie funkcjonalne - prowadzace do osiggnigcia tego samego efektu

diagnostycznego.
e dokonanie opisu przedmiotu zaméwienia w sposéb nieprecyzyjny, niejednoznaczny
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W zwiazku z powyzszym wnosimy o:
¢ uwzglednienie niniejszego Odwotania w calosci i przywrécenie zasady réwnego traktowania wykonawcow poprzez
dokonanie modyfikacji SIWZ oraz dokonanie zmiany tresci ogloszenia
w zakresie wszystkich podniesionych w Odwolaniu kwestii spornych,

Odwolujgcy zarzuca Zamawiajgcemu naruszenie przepiséw art. 7 ust 11 art. 29 ust1, 2 oraz 3 w zw. z art. 7 ust. 1 oraz inne
przepisy przywolane w uzasadnieniu odwolania.

Qdwolujacy wnosi o uwzglednienie odwolania w caloéci i dokonanie zmiany SIWZ w zakresie wszystkich podniesionych w
odwolaniu zarzutéw dotyczacych opisu przedmiotu zamowienia.

Odwolujacy posiada interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete poprzez dokonanie czynnosci zadanych w odwolaniu,
tj. jego uwzglednienie, gdyz jest jednym z potencjalnych wykonawcow, ktory jest w stanie uzyska¢ to zaméwienie, o ile usuniete
zostang ograniczenia konkurencyjne oraz przywrocona zostanie zasada rownego traktowania wykonawcow. Odwolujacemu
przystuguje prawo do skorzystania ze $rodkdw ochrony prawnej, zgodnie z postanowieniami art. 179 ust.1 Ustawy, gdyz jest
jednym z wykonawcow, ktory zostal, poprzez zapisy specyfikacji, pozbawiony mozliwosci uzyskania przedmiotowego
zamowienia.

Obecna tre$¢ SIWZ narusza przepisy Ustawy PZP, co uniemozliwia Odwolujgcemu zlozenie konkurencyjnej oferty nie
podlegajacej odrzuceniu, co naraza Odwolujacego na poniesienie wymiernej szkody w postaci nieuzyskania przedmiotowego

ZzamoOwienia.

Niniejsze Odwotanie skladamy w dniu 29.10.2018 tj. w ustawowym terminie przewidzianym w art.182 ust 2 pkt 1.Ustawy.



UZASADNIENIE

W dniu 19.10.2018 r., Odwolujacy pobrat Specyfikacje Istotnych Warunkow Zaméwienia ze strony internetowej Zamawiajgcego.
Po zapoznaniu si¢ i analizie wszystkich dokumentow SIWZ, a w szczegolnosci Zalacznika nr 5 do SIWZ Zestawienie
parametrow technicznych, Odwolujacy podnosi, ze Zamawiajacy sporzadzit SIWZ w sposob wadliwy i niezgodny z przepisami
Ustawy PZP, naruszajac zasady réwnego traktowania Wykonawcow i uczciwg konkurencje.

Aktualne zapisy SIWZ powoduja, ze Wykonawca, firma TMS Sp. z 0.0., ktdra jest autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon
Medical Systems, Swiatowego lidera w zakresie urzadzen do diagnostyki obrazowej, nie jest w stanie zlozy¢ konkurencyjnej
oferty na dostawe przedmiotu zaméwienia.

Pragniemy wskaza¢, ze Zamawiajacy wprowadzit szereg zapiséw jednoznacznie dostosowujacych jego wymagania do
specyfikacji technicznej konkretnego produktu.

Elementem ograniczajacym uczciwg konkurencie jest réwniez przyjety przez Zamawiajacego dobér parametréw poddawanych
ocenie. Zamawiajacy wykorzystuje do premiowania glownie parametry nieistotne funkcjonalnie i diagnostycznie, ale
charakterystyczne dla jednego producenta oraz unika oceniania funkcjonalno$ci i rozwiazan innych producentow lub traktowanie
nieproporcjonalnie (premiowanie niewspoimierng waga), co nawet po wyeliminowaniu parametrow ktére uniemozliwiajg
Odwolujgcemu zlozenie waznej oferty przynosi ewidentng przewage punktowa produktowi jednej firmy.

Jeszcze raz nalezy podkresli¢, ze przyczyng powyzszej dysproporcji nie jest niedostateczna jako$¢ lub funkcjonalnosé urzadzen
produkcji Canon Medical Systems, ale naruszajace zasady uczciwej konkurencji preferowanie przez Zamawiajacego
charaklerystycznych dla jednego producenta rozwigzan technicznych, a nie funkcjonalnych, co nie ma zadnego uzasadnienia w
$wietle celu, jakiemu ma sluzyé przedmiot zaméwienia.

Zamawiajacy okre$lajac przedmiot zaméwienia ma obowigzek uwzgledni¢ wszystkie okolicznosci majace wplyw na treé¢
specyfikacji (w szczegdlnosci wymagan technicznych) i nie ma prawa kreowaé wymagan nieuzasadnionych medycznie a nawet
szkodliwych dla pacjenta i obstugi. Sformulowania takie stwarzaja mozliwosé zaistnienia okolicznosci utrudniania uczciwej
konkurencji, czego Zamawiajgcy nie wzia} pod uwage przygotowujac Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

W mysl przepisow wynikajacych z dyrektywy klasycznej pkt 29 ,specyfikacje techniczne (...) Musza umozliwia¢ otwarcie procesu
udzielania zamowien publicznych na konkurencje. Nie mozna méwi¢ o zachowaniu uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy
przedmiot zamowienia okreslonych jest w sposéb wskazujac na konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi byé nazwany
przez zamawiajacego wystarczy, ze wymogi i parametry dla przedmiotu zamowienia okreslone s tak, ze aby je spelnic oferent
misi dostarczy¢ konkretny produkt. Nie oznacza to, ze zamawiajacy ma obowigzek umozliwic wszystkim potencjalnym
wykonawcom (nawet tym, ktorych produkt nie spelnia podstawowych wymagarn medycznych uzytkownika) na zlozenie oferty.
Ale nie dopuszczalna jest sytuacja, gdy Zamawiajacy wbrew interesom pacjenta, szpitala i obstugi ustala warunki graniczne i
premiuje paramelry, ktére sg szkodliwe dla pacjenta i uzytkownika.

Zamawiajacy postepuje whbrew interesowi dobra publicznego nie dbajac o bezpieczenstwo pacjentéw i obslugi, ktore jest dobrem
nadrzednym ponad che¢ zakupu urzadzenia konkretnego producenta,

Nalezy wskaza¢, ze zmiany, o ktére wnosi Odwolujacy, nie prowadza do obnizenia wymaganych parametrow i nie zmniejszajg
funkcjonalnosci przedmiotu zaméwienia. Zadania Odwolujgcego majq na celu uzyskanie mozliwosci zlozenia waznej oferty,
przywrdcenie zasady réwnego traktowania, co przetozy sie na uzyskanie przez Zamawiajacego konkurencyjnych ofert. Opis
przedmiotu zaméwienia w sposob punktujacy technologie tylko jednego producenta a nie funkcjonalnosci urzadzen uniemozliwia
wybor oferty ekonomicznie najkorzystniejszej sposrod dostepnych na rynku, natomiast daje mozliwos¢ wygrania postepowania
tylko jednemu wykonawcy, co razaco narusza podstawowe zasady udzielania zaméwien publicznych.

Wyszczegolnione parametry preferujg sprzet jednego producenta, mimo Ze nie maja technicznego uzasadnienia i premiowanie
innych rozwigzan, co najmniej pozostawatoby bez wplywu na wartoéci uzytkowo—diagnostyczne oferowanego sprzetu (a w
wielu przypadkach nawet polepszytoby jako$¢ zaoferowanego sprzetu a na pewno nie spowodowaloby premiowanie wad a nie
zalet urzadzenia), i uniemozliwiajg zlozenie ofert przez innych dostawcow technologii medycznych.

ey



Szczegbtowe zarzuty oraz zadania dotyczace opisu przedmiotu zaméwienia zawartego w Zataczniku nr 2A do SIWZ,
Zestawienie parametréw technicznych, warunkéw gwarancji oraz szkolen, dotyczace opisu parametrow ocenianych i
granicznych ograniczajacych uczciwg konkurencje.

Zamawiajacy w sposob razacy i nieproporcjonalny postanowit przyznawac punkty dyskryminujac rozwigzania producenta Canon
Medical System Corporations. W opisie przedmiotu zaméwienia w sposdb nieuzasadniony premiuje sie rozwiazania jednej firmy,
nie odzwierciedlajace istotnych cech uzytkowych. Przynosi to ewidentna przewage rozwigzaniom oferowanym przez jednego
producenta. Jednocze$nie Zamawiajacy zapomina o ocenie istotnych parametrow majacych znaczenie dla uzytecznosci
kupowanego sprzetu. Biorac pod uwage wartosé punktowa przyznawang za wartosé techniczna, wydawaé by sie moglo, ze
Zamawiajacemu zalezy na uzyskaniu jak najlepszego rozwigzania i premiowaniu istotnych z punktu widzenia uzytkowego
parametrow, ale niestety nie przekiada sig to na efekt koricowy, poniewaz Zamawiajacy wykorzystuje to do premiowania
rozwigzan tylko jednego producenta.

W zwiazku z powyzszym, wnosimy o wprowadzenie zmian w zestawieniu parametrow technicznych, warunkéw gwarancji oraz
szkolen, poprzez uwzglednienie nastepujacych zarzutow:;

l. Niedopuszczenie mozliwosci skiadania ofert

1. Dotyczy zalacznika nr 2A do SIWZ, Zestawienie parametréw technicznych, warunkéw gwarancji oraz szkolen,
pkt. VIL5 (PROCEDURY INTERWENCYJNE POD KONTROLA TOMOGRAFU)

W tym punkcie Zamawiajacy wymaga:

Dedykowany pulpit do procedur Bez oceny
interwencyjnych, umozliwiajacy kontrole TAK
pozycjonowania pacjenta i obstuge monitora.

VII. 5.

Pragniemy zauwazy¢, ze jest to funkcjonalno$¢ wykorzystywana niezmiernie rzadko i jej brak nie wplynie w zaden sposodb na
ograniczenie mozliwosci diagnostycznych systemu, a naszej firmie umozliwi zlozenie waznej i niepedlegajacej odrzuceniu oferty.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o odstapienie od wymogu obstugi monitora i dokonanie modyfikacji tresci pkt. VIL.S
w sposo6b nastepujacy?

interwencyjnych, umozZliwiajacy kontrole TAK

Dedykowany pulpit do procedur Bez oceny
VILS.
0zycjonowania pacjenta

Powyzsza zmiana pozwoli Zamawiajacemu, W ninigjszym postepowaniu, przywrocié zasady uczciwej konkurencji przy
jednoczesnej mozliwosci zakupu urzadzenia najwyzszej klasy.



IL. Ograniczenie konkurencji poprzez opis zaméwienia w zakresie aparatury medycznej opisanej w
zalaczniku nr 2A do SIWZ

Zamawiajacy poprzez okreslenie parametréw i kryteriow ocenianych premiuje rozwigzania jednego producenta w sposob
utrudniajacy uczciwg konkurencig.

Wynika to jednoznacznie z ponizszego zestawienia, w ktory dokonano poréwnania tomograféw komputerowych firm Canon,

Siemens

Canon Medical Systems/
Aquilion Prime SP SIEMENS/ Definition EDGE Punktacja
Tomograf komputerowy wyposazony w
detektor posiadajacy min. 80 rzedow S
detektora w osi Z i obejmujacy min. 50 cmw | TAK Nfri]"l:[g':Jsza wartos¢ -0
pelni diagnostyczne pole skanowania P
SFOV.
W przypadku zaoferowania systemu I -
2 dwudetektorowego podac sumaryczng ilos¢ | Podac 80 0 2'64 20 N;;:I:;gasza WEC A0
rzedow w osi Z z dwach detektorow. P
Pozostate wartosci
oy ; proporcjonalnie z
leeciugion zaokragleniem do liczb
catkowitych
78 30 78 30 70-75¢m — 0 punktow
3. | Srednica otworu gantry (cm). =70
>75cm - 30 punktow
Pochylenie gantry = +30° wykorzystywane
4 | W peinym oferowanym zakresie w trakcie TAKINIE 1 X A 20 punidy
© | wykonywania badan skanem aksjalnym i
spiralnym. T 30 NIE - 0 punktow
Maksymalna moc generatora (rozumiana
jako iloczyn pradu [mA] oraz napiecia [kV])
mozliwa do zaprogramowania w protokole 72 0 2x100 30 70 -100kW - 0 punktow
Klinicznym [kW] (w trybie skanowania
jednoenergetycznego
1 I rgetycznego) 70
W przypadku aparatu dwulampowego podaé
sumeg iloczynow uzyskiwanych >100kW - 30 punktow
réwnoczesnie dla obu lamp.
Minimalny czas pelnego obrotu (360 °)
10, | ukiadu lampa-detekior [s] dostgpny dia ks 0 0.28 20 <0.35 - 30 punkiow
" | wszystkich rodzajow badan, zarowno dla :
skanu spiralnego jak i aksjalnego. 0,35 0.3-0.35s - 0 punktow
Oprogramowanie do akwizycji i oceny
badan jamy brzusznej i koriczyn metoda TAKINIE N 0 TAK - 20 punktéw
13 subtrakgji (obraz z maska i bez maski)
" | umozliwiajgce automatyczne usuwanie (opisac
kosci, stentéw oraz zwapnien i prezentacje | zaoferowan T 20 NIE - 0 punktow
drzewa naczyniowego. a metode)
Suma punktow
80 130




Niniejsze poréwnanie pokazuje dysproporcje pomiedzy punktacjq przyznawang tomografom poszczegdlnych firm
s  Siemens — 130 pkt
e  Canon - 80 pkt.

Dobor przez Zamawiajacego zestawu parametréw ocenianych, poprzez preferowanie charakterystycznych dla jednego
producenta rozwiazan technicznych, a nie funkcjonalnych, nie ma 2adnego uzasadnienia w $wietle celu, jakiemu ma sluzy¢
przedmiot zamdwienia.

Zmiany, o ktore wnosimy ponizej pozwolg Zamawiajacemu na zakup nowoczesnej aparatury medycznej, bezpiecznej dla
pacientow oraz umozliwi przywrocenie zasady rownego ftraktowania, co przeloZzy sie na uzyskanie przez Zamawiajacego
konkurencyjnych ofert.

1. Dotyczy zalacznika nr 2A do SIWZ, Zestawienie parametrow technicznych, warunkdw gwarancji oraz szkolen,
pkt. I1.1 PARAMETRY OGOLNE
W tym punkcie Zamawiajacy wymaga:

Maksymalna dopuszczalna no$no$¢ stotu z
1. |zachowaniem precyzji pozycjonowania stolu = 260 Bez oceny
+- 1mm [kg).

Pragniemy zauwazy¢, ze opisie przedmiotu Zaméwienia brak jest wymogu dotyczacego maksymalnej dopuszczalnej nosnosci
stolu z zachowaniem precyzji pozycjonowania stotu na poziomie +/- 0,25 mm.

+- 0,25 mm to warto$¢ precyzji umozliwiajaca zachowanie pelnego zakresu diagnostycznego wykonywanych przez
Zamawiajgcego badari. Brak takiego doprecyzowania moze doprowadzi¢ do tego, ze Zamawiajacy zakupi system, ktéry nie
bedzie spelnial jego oczekiwan co do maksymalnego dopuszczalnego obciazenie stolu dla precyzji + 0,25 mm.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o wprowadzenie modyfikacji SIWZ poprzez dodanie do tresci Zalgcznika nr 2a
dodatkowego parametru o tresci:

Maksymalna dopuszczalna no$nos¢ stotu z
Il.1a. [|zachowaniem precyzji pozycjonowania stolu =230 Bez oceny
+/- 0,25 mm [kg].

Powyzsza zmiana pozwoli Zamawiajgcemu, w ninigjszym postepowaniu, przywrocié zasady uczciwej konkurencji przy
jednoczesnej mozliwosci zakupu urzgdzenia najwyzszej klasy.

2. Dotyczy zatacznika nr 2A do SIWZ, Zestawienie parametrow technicznych, warunkoéw gwarancji oraz szkolen,
pkt. 1.2 PARAMETRY OGOLNE

W tym punkcie Zamawiajacy wymaga:

2 Minimalne potozenie stolu do badan (poza gantry)

mierzone od podoza [cm]. <65 Bez oceny

Mozliwos¢ ustawienia stolu na mozliwie niskiej pozycji jest istotng cechg uzytkowa. Dzieki tej funkcjonalnosci Zamawiajacy
zyskuje wygode wykonywania badan zaréwno dla pacjentow jak i technikéw.

Wsrod pacjentow znajdujg sie czesto dzieci, a takze oscby starsze i niepelnosprawne np. osoby na wozkach, ktére majg
problem z wchodzeniem na stopnie czy wspinaniem sie na wysoko umieszczony stol. Funkcjonalno$¢ obnizenia stolu do
mozliwie niskiej pozycji umozliwia tym osobom samodzielne usadowienie sie na stole, co wplywa na poprawe przeplywu pracy
(nie jest potrzebna pomoc oséb trzecich, np. technikow), a pacjentom gwarantuje komfort i ich bezpieczeristwo.
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W zwiazku z powyzszym wnosimy o dokonanie modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie do jej treSci oceny parametru
wymaganego zapisami pkt. 1.2 w spos6b nastepujacy:

Bez oceny

Najwieksza wartosé - 0
punktow

Najmniejsza wartos¢ —
<65 30 punktow

Pozostale wartosci
proporcjonalnie z
zaokragleniem do liczb
calkowitych

Minimalne polozenie stolu do badan (poza gantry)

2 mierzone od podloza [cm].

Powyzsza zmiana pozwoli Zamawiajacemu, w niniejszym postepowaniu, przywrocié zasady uczciwej konkurencji przy
jednoczesnej mozliwo$ci zakupu urzadzenia najwyzszej klasy.

3. Dotyczy zalacznika nr 2A do SIWZ, Zestawienie parametrow technicznych, warunkéw gwarancji oraz szkolen,
pkt. lI.1 (PARAMETRY SKANOWANIA)

W tym punkcie Zamawiajacy wymaga:

Maksymalna moc generatora (rozumiana jako 70 -100kW — 0 punktow
iloczyn pradu [mA] oraz napiecia [kV]) mozliwa do >100kW - 30 punktow
aprogramowania w protokole klinicznym [kW] (w
1. [trybie skanowania jednoenergetycznego) =70

przypadku aparatu dwulampowego pedaé sume
iloczyn6w uzyskiwanych réwnoczesénie dla obu
lamp.

Yk

Pragniemy zauwazy¢, ze moc generatora jest cechq tylko i wylacznie technologiczna, wynikajaca z roznic konstrukcyjnych
pomiedzy tomografami oferowanymi na rynku przez réznych producentéw tych systemow. Moc generatora powinna byé
dostosowana do reszty elementéw tomografu tak, zakresu wykonywanych badan, tak aby zapewni¢ optymalng prace systemu.
Réznice konstrukcyjne tomograféw oferowanych przez rozne firmy, a zwlaszcza roznice w budowie ukladu detektorow, czy
lampy sprawiaja, Ze do osiggniecia tych samych celow rézne tomografy wymagaja stosowania generatoréw o mocach
rozniacych sie w sposob istotny. Rozwigzania technologiczne wykorzystywane w nowoczesnych tomografach, w tym unikalne
oprogramowanie akwizycyjne, algorytmy rekonstrukcyjne, a zwlaszcza algorytmy iteracyjne (Zamawiajacy wymaga zaoferowania
takiego algorytmu zapisami pkt. 1V.3) pozwolity na znaczace obnizenie wielko$ci pradow i promieniowania rtg. Uzywanie
podczas badan duzych mocy generatora /wysokich pragdow w nowoczesnej diagnostyce nie jest zaletq, lecz wada, oznacza
bowiem nie tylko wigksze zuzycie energii elektrycznej i koszty eksploatacii systemu, ale tez wigksza dawke pacjenta. Patrzac na
ekonomike uzytkowania (nizszy pobdr energii, nizsze obcigzenia sieci energetycznej, zapasy mocy na przylgczach szpitalnych,
nizsze koszty wymiany lampy itd.) w interesie Zamawiajacego powinno by¢ wymaganie optymalnej mocy generatora wzgledem
mozliwosci diagnostycznych i konstrukgji tomografu.

Dodatkowo pragniemy podnie$¢, ze w tomografach dwuzrédiowych (dwulampowych i dwugeneratorowych), w trakcie ekspozyci
wykorzystywany jest tylko jeden generator, dlatego przyjecie zasady sumowania maksymalnej mocy generator6w jako
parametru ocenianego jest niepoprawne techniczne i prowadzi do naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o dokonanie modyfikacji SIWZ poprzez odstapienie od oceny tego parametru i modyfikacje
tre$ci zapisu niniejszego parametru w nastepujacy sposob:

IMaksymalna moc generatora (rozumiana jako Bez oceny
iloczyn pradu [mA] oraz napigcia [kV]) mozliwa do
1. |zaprogramowania w protokole klinicznym (kW] (w =70 Podaé
trybie skanowania jednoenergetycznego)




Powyzsza zmiana pozwoli Zamawiajgcemu, w niniejszym postepowaniu, przywrocié zasady uczciwej konkurencji przy
jednoczesnej mozliwosci zakupu urzadzenia najwyzszej klasy.

4. Dotyczy zalacznika nr 2A do SIWZ, Zestawienie parametréw technicznych, warunkéw gwarancji oraz szkolen,
pkt. lll. 11 (PARAMETRY SKANOWANIA)

W tym punkcie Zamawiajacy wymaga:

Grubo$¢ najcienszej dostepnej warstwy w S Bez oceny
akwizycji iloSci warstw zadeklarowanej w p. 1.3, .

.11

Grubo$¢ najcienszej dostepnej warstwy akwizycyjnej jest parametrem kluczowym z punktu widzenia jako$ci obrazowania, a tym
samym zastosowan klinicznych. Pomimo tego, nie jest poddany ocenie.

Powszechnie wiadomym jest, ze stosowanie jak najciefiszych warstw w akwizycji badan tomograficznych pozwala na
osiagniecie znakomitej jakoSci obrazu np. w badaniach kardiologicznych, przy badaniu naczyn obwodowych, pluc, czesci ukladu
kostnego (jako$¢ obrazowania jest tym lepsza im ciensza jest warstwa akwizycyjna), powracanie do badan zrodiowych i
dokonywanie kolejnej (nastepnej) rekonstrukcji z uzyciem cieriszych warstw, o ile dana rekonstrukcja byla niewystarczajaca (im
cienisze warstwy, tym lepsza i dokladniejsza jest oparta na nich rekonstrukcja), na wykonanie wysokiej jakosci rekonstrukcji
wieloplaszczyznowych, zwlaszcza, gdy obraz przekrojow osiowych budzi watpliwosci i wymaga dodatkowej oceny w innych
plaszczyznach obrazowania. W tych przypadkach stosowanie jak najcienszych warstw jest bardzo wskazane i bardziej (w relacji
do warstw grubszych, np. 0,625 mm) uzyteczne diagnostycznie.

W zwigzku z tym uwazamy, ze parametr ten powinien by¢ oceniany adekwatnie do innych istotnych parametréw ocenianych
tomografu.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o dokonanie modyfikacji SIWZ pkt. 1ll.11 poprzez wprowadzenie oceny tego parametru w
sposdb nastepujacy:

<0,65 ->0,6 0 punktow
< 0,65mm <0,6-10 punktéw
< 0,5 mm - 30 punktow

Grubo$é najcienszej dostepnej warstwy w

W1 lakwizyi losci warstw zadeklarowanej w p. 1.3,

Powyzsza zmiana pozwoli Zamawiajacemu, w ninigjszym postepowaniu, przywréci¢ zasady uczciwej konkurencji przy
jednoczesnej mozliwosci zakupu urzadzenia najwyzszej klasy.

5. Dotyczy zalacznika nr 2A do SIWZ, Zestawienie parametrow technicznych, warunkéw gwarancji oraz szkolen,
pkt. IV (PARAMETRY OBNIZAJACE DAWKE)

W tym punkgcie IV Zamawiajacy wymaga miedzy innymi zaoferowania:

Iteracyjny algorytm rekonstrukgji, automatycznie
przetwarzajacy wielokrotnie te same surowe dane
(RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiajacy co
najmniej jakos¢ obrazu i rozdzielczosé
niskokontrastowa oraz pozwalajacy na redukcje
dawki promieniowania bez pogorszenia jakosci
IV.3. |obrazu (nazwa wg nomenklatury producenta
SAFIRE, VEO, ADIR 3D).

Algorytm automatycznie (bez udzialu operatora)
lub manualnie (z udzialem operatora) dostosowuje
dawke do zatozonej jakosci obrazu.

Algorytm iteracyjny zintegrowany z system
automatycznej kontroli ekspozycji (AEC).

TAK / podaé

Bez ocen
nazwe y




Pragniemy zauwazyc¢, ze w chwili obecnej, algorytmy iteracyjne sg jednym z najwazniejszych narzedzi umozliwiajacych redukcje
dawki. Wszyscy czolowi producenci systemow tomografii komputerowej posiadajg je w swojej ofercie. Algorytmy te rdznig sie
wydajnoscig, predkoscig rekonstrukcji, a takze mozliwoscig ich wykorzystania w codziennej praktyce klinicznej. Niektore
oferowane na rynku algorytmy dostepne sg do wykorzystania tylko i wylacznie dla okreslonych rodzajow badar i stosowanie ich
generuje zbedne opdznienia w procesie otrzymywania obrazu. Tymczasem, z punktu widzenia uzytkownika istotnym jest, aby
algorytm dzialal dla wszystkich rodzajow trybow badan i umoziiwial jak najszybsza rekonstrukcje i redukujac dawke, zapewnial
jak najlepsza jakosé obrazu, nie wydluzajac czasu potrzebnego do postawienia diagnozy. Z opisu przedmiotu zamdwienia
wynika, ze Zamawiajacy jest zainteresowany wykonywaniem szerokiego spektrum badan, w tym badan fluoroskopowych (co
oznacza pracg przy relatywnie dluzszych ekspozycjach). W interesie Zamawiajacego (jako duzego osrodka diagnostycznego)
istotnym jest aby wykorzystanie algorytmu iteracyjnego nie wigzalo sie z Zadnymi ograniczeniami w odniesieniu do
wykonywanych przez niego procedur.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o dokonanie modyfikacii tresci SIWZ poprzez wprowadzenie do tresci Zalacznika nr 2a do
SIWZ, pkt. IV:
¢ Oceny parametru wymaganego zapisami pkt. V.4 w sposéb nastepujacy:

Szybkosé rekonstrukcji obrazéw w trybie =24 Bez oceny

rekonstrukcji iteracyjnej wielokrotnie Najmniejsza warto$é -

przetwarzajacej dane surowe, zaoferowanej w pkt. 0 punktow

IV.3. w matrycy 512x512 [obr/s]. Najwicksza wartos¢ —
V.4 30 punktow

Pozostate wartosci
proporcjonalnie z
zaokragleniem do liczb
catkowitych

e Wprowadzenie parametru ocenianego w pkt. IV o nastepujacej tresci:

Mozliwosé zastosowania algorytmu iteracyjnego TAK /NIE TAK - 30 pkt
wymaganego zapisami pkt. IV.3 we wszystkich NIE — 0 pkt
IV.4a.  [rodzajach badan w tym w trybie: topogramu,
bolus tracking, fluoroskopii {(dane potwierdzone
w oficjalnych materialach producenta)

Powyzsza zmiana pozwoli Zamawiajgcemu, W niniejszym postepowaniu, przywroci¢ zasady uczciwej konkurencii przy
jednoczesnej mozliwo$ci zakupu urzadzenia najwyzszej klasy.

6. Dotyczy zalacznika nr 2A do SIWZ, Zestawienie parametréw technicznych, warunkéw gwarancji oraz szkolen,
pkt. V. (PARAMETRY JAKOSCIOWE)

W punkcie V Zamawiajgcy zawarl swoje wymogi odnosnie jakosci systemu. Pragniemy zauwazy¢, ze wymagana zapisami pkt.
V.3 dawka konieczna do uzyskania okreslonej rozdzielczodci niskckontrastowe] jest jednym z najistotniejszych parametrow,
przekladajacych sie nie tylko na jakos¢ systemu, ale réwniez jego bezpieczenstwo i klase.

Jednocze$nie pragniemy zwroci¢ uwage na oczywista pomylke w tresci parametru. Zamawiajacy wymaga, aby dawka zwigzana
z uzyskaniem okreslonej rozdzielczo$ci niskokontrastowej byla uzyskiwania z uzyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w
pkt. IV.5, tymczasem w tresci Zalgcznika nr 2a algorytm ten wymieniony jest w pkt. IV.3,

W zwiazku z powyzszym wnosimy o dokonanie modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie do oceny pkt. V.3 w sposob
nastepujacy:

Dawka (CTDlvol obliczana) konieczna do uzyskania

plaszczyznie xy z uzyciem algorytmu iteracyjnego
zaoferowanego w pkt. IV.3 (Parametr potwierdzony

W oficjalnych materiatach producenta) < 14,0 mGy.

Najwieksza wartosé — 0

rozdzielczosci niskokontrastowej — 5 mm, mierzonej punktow
w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla Najmniejsza warto$¢ -
V3 fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie <10 mm i TAK, podat 40 punktow
™ [réznicy gestosci 3HU i napieciu min. 110kV, w ! Pozostale warto$ci

proporcjonalnie z
zaokragleniem do liczb

icatkowitych

s




Powyzsza zmiana pozwoli Zamawiajacemu, w niniejszym postepowaniu, przywrocic zasady uczciwej konkurencji przy
jednoczesnej mozliwosci zakupu urzadzenia najwyzszej klasy.

7. Dotyczy zalacznika nr 2A do SIWZ, Zestawienie parametréw technicznych, warunkéw gwarancji oraz szkolen,
pkt. VI. (OPROGRAMOWANIE KONSOLI OPERATORSKIEJ)

Z opisu przedmiotu zaméwienia wynika, ze Zamawiajacy jest zainteresowany wykonywaniem szerokiego spekirum diagnostyki,
w tym badan kardiologicznych i naczyniowych. Tymczasem Zamawiajacy pominal calkowicie nowoczesne technologie
wykorzystywane w tego typu badaniach umozliwiajace wykonywanie badan pacjentéw w arytmig czy tez wykonywanie kilku
procedur z wykorzystaniem tylko jednego podania kontrastu. Technologie te nie tylko redukujg wysokos¢ dawki, czy ilos¢
kontrastu (co przeklada sie na ekonomike pracy na systemie oraz jego bezpieczenstwo), ale rowniez umozliwiajg badania
wiekszej grupy pacjentéw.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o dokonanie modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie do tresci Zatacznika nr 2a do SIWZ,
pkt.VI parametréw ocenianych o nastepujacym brzmieniu:

Mozliwo$¢ wykonywania badan TAK - 30 pkt
kardiologicznych w sposéb automatyczny NIE - 0 pkt
pomimo wystapienia arytmii w trakcie
badania. Tomograf, po detekcji arytmii,
automatycznie(bez ingerenciji personelu)
V1.26 kontynuuje wykonanie badania poprzez TAK/NIE
zmiane trybu pracy z prospektywnego na
retrospektywny i gwarantuje uzyskanie
diagnostycznego badania (potwierdzone w
oficjalnych materiatach producenta,
dostepne na dzier skladania ofert)
Tomograf komputerowy umoZliwiajacy
wykonanie badania roznych obszarow
anatomicznych (np. klatka piersiowa, jama
brzuszna, koriczyny dolne) ze zmiennymi
wartoSciami parametrow skanowania
spiralnego {pitch, bramkowanie, modulacja
dawki) w jednym planie, z jednego TAK/NIE TAK - 30 pkt
podania kontrastu-dia min.3 obszaréw, bez | podac nazwe NIE - 0 pkt
zatrzymania procesu skanowania {oraz
bez zatrzymywania stotu) pomiedzy
poszczegblinymi obszarami anatomicznymi
(potwierdzone w oficjalnych materialach
producenta, dostepne na dzieri skladania
ofert)

VI.27

Powyzsza zmiana pozwoli Zamawiajacemu, w niniejszym postepowaniu, przywrocié zasady uczciwej konkurencji przy
jednoczesnej mozliwosci zakupu urzadzenia najwyzszej klasy.

8. Dotyczy zalacznika nr 2A do SIWZ, Zestawienie parametréw technicznych, warunkéw gwarancji oraz szkolef,
pkt. II (PARAMETRY OGOLNE)

Zamawiajacy w zalaczniku nr 2A do SIWZ nie odnidst sie do istotnego parametru technicznego systemu tomografii
komputerowej jakim jest moc przylaczeniowa aparatu TK z urzadzeniami towarzyszacymi. Pragniemy wskaza¢, ze moc
przytaczeniowa ma wptyw na koszty instalacji (wykonanie przylacza, zabezpieczen, kabel zasilajacy), oraz koszty eksploatacii.
Wieksza moc przylaczeniowa systemu tomografii komputerowej wptywa bezposrednio na wigksze zuzycie energii elektrycznej,

0%
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oraz na wieksze wydzielanie ciepla i tym samym wymusza zastosowanie urzadzen klimatyzacyjnych o wigkszych mocach

chlodniczych i energetycznych.

Wszystkie te czynniki przyczyniajg sie do generowania kosztéw eksploatacyjnych. Ich minimalizowanie powinno byé dla

Zamawiajacego bardzo istotnym czynnikiem.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o dokonanie modyfikacji SIWZ i wprowadzenie zapis o brzmieniu:

Maksymalna moc przylaczeniowa systemu tomografii

Najwieksza wartosé -0

komputerowej z urzadzeniami towarzyszacymi punktow
Najmniejsza warto$¢ -
19 TAK 40 punktow
. (podag) Pozostale wartosci
proporcjonalnie z
zaokragleniem do liczb
catkowitych
lub opcjonalnie:
Maksymalna moc przylaczeniowa systemu tomografii TAK Bez oceny
1.9. komputerowej z urzadzeniami towarzyszacymi <150 (podad)

kVA

Powyzsza zmiana pozwoli Zamawiajgcemu, W niniejszym postgpowaniu, przywroci¢ zasady uczciwej konkurencji przy

jednoczesnej mozliwosci zakupu urzadzenia najwyzszej klasy.

Odwolujacy wnosi o uwzglednienie odwolania w calosci oraz dokonanie modyfikacji SIWZ w zakresie podniesionych zarzutow

dotyczacych opisu przedmiotu zamédwienia.

W zwigzku z powyZzszym wniesienie odwolania jest w pelni uzasadnione i konieczne.

Kopie odwolania przestano Zamawiajacemu w dniu 29.10.2018r.

Z powazaniem

PREZES é 1\?}_’\2?3[_]

Ldyta Cierniewstq

Zalaczniki:
¢ kopia odpisu z KRS
¢ dowdd uiszczenia wpisu od odwolania

o kopia przekazania odwolania Zamawiajacemu
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Deutsche Bank

Deutsche Bank Polska S.A.

00-609 Warszawa, al. Armii Ludowej 26
Tel: (022) 579 98 00

Fax: (022) 579 98 01

Potwierdzenie operacji

Kwota i waluta i
operagji 15 000,00 PLN Data operacji 29.10.2018
Numer rachunku 76 1910 1048 2215 0016 7644 0001 Data waluty 29.10.2018

Wihasciciel rachunku TMS SPOLKA Z O.0.

Numer referencyjny: 2018-10-296762818483128957321

PRZELEW ELIXIR - System db powerNET Nr. dok.: 104573/1; Data
waluty: 2018.10.29; Kwota: 15,000.00 PLN Adresat:

Opis operacji: 60101010100081362231000000 URZAD ZAMOWIEN
PUBLICZNYCH 02-676 WARSZAWA UL. POSTEPU 17A Tresc¢: wpis
od odwolania nr sprawy 102/ZP/ 18 WWCOIT im. Kopernika w todzi

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani stempla
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